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Abstract
The thesis discusses results from ground based and airborne measurements made
during the BERLIOZ campaign in summer 1998. During BERLIOZ, measurements of a large
variety of atmospheric trace gases including spectroscopic measurements of OH, HO2 and
RO2 radicals were performed near Pabstthum, a small village 50 km north-west of Berlin.
Hydrocarbons were measured with a commercial automated gas chromatograph (AirmoVoc
HC1010) and a custom made GC with cryogenic preconcentration. In preparation for the
campaign the HC1010 was coupled with a mass spectrometer in parallel with the flame
ionization detector and characterised for its suitability for quasi continuous measurements
with a time resolution of 20 min.
The average OH-radical concentration in the plume of Berlin was estimated from the
decay of reactive hydrocarbons using flight and ground data. The estimated OH concentration
from the flight data show a quite good agreement with the direct spectroscopic measurements.
The ground stations provide insufficient information on the horizontal expansion of the plume
in order to assure the required quasi Lagrangian relationship.
The local ozone production rate P(O3) was determined from the photo stationary state
of NOx (PSS) at Pabstthum. Comparison with P(O3) derived from the concentrations of
peroxy radicals measured by MIESR and with the ozone budget derived from the airborne
measurements shows, that PSS severely overestimates the true ozone production rate by up to
a factor of 20. Due to the quality of the measurements the results are highly significant and
provide strong evidence for a yet unknown reaction in the atmosphere that oxidizes NO to
NO2 without leading to a net O3 production.
The trace gas measurements performed at Pabstthum were used to evaluate the
photochemical boxmodel RACM by comparing the simulated OH, HO2 and RO2
concentrations with the measured values. The comparison shows relatively good agreement
for NOx mixing ratios > 5 ppb. For lower NOx mixing ratios, however, the model
overestimates the measured OH an HO2 concentrations by up to 100 % and 40 %,
respectively, similar to findings obtained elsewhere. The model predicts a much stronger
dependence of OH on NOx than the measurements. The simulated OH and HO2 radical
concentrations can be brought into agreement with the measured values only if a first order
loss reaction for OH with kOH  ~ 1 s-1 is introduced in the model. Then, additional VOC
reactivity of about 100 ppt Limonene is necessary to bring measured and simulated RO2
radicals in accordance.
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11 Einleitung
Ozon (O3) ist auch heutzutage noch das am meisten beachtete Photooxidant. Im letzten
Jahrhundert hat sich die Konzentration von O3 in der Troposphäre über der nördlichen Hemi-
sphäre wahrscheinlich mehr als verdoppelt [Volz und Kley, 1988; Staehelin et al., 1994]. Auf-
grund seiner Toxizität für Mensch und Umwelt, vgl. z. B. [Skärby und Sellden, 1984; Krupa
und Manning, 1988; Lippmann, 1989; Kley et al., 1990; Kley et al., 1999] und dort zitierte
Literatur, tritt O3 vor allem während sogenannter Sommersmogperioden zunehmend in das
Bewußtsein der Öffentlichkeit. Ursache für die insbesondere im Einflußgebiet urbaner Bal-
lungszentren auftretenden sommerlichen Spitzenwerte von Ozon ist der photochemische Me-
tabolismus flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in Gegenwart von Stickoxiden, wie
erstmals von [Haagen-Smit, 1952] bei Studien des Los Angeles Smog erkannt wurde.
Der photochemische Abbau der VOC´s erfolgt tagsüber fast ausschließlich über Reak-
tionen mit OH-Radikalen, die ihrerseits aus der Photolyse von Ozon entstehen. Theoretische
Untersuchungen des photochemischen Systems zeigen eine relativ enge Kopplung zwischen
OH-Konzentration und Ozonproduktionsrate. Beide werden in nichtlinearer Weise von der
NOx-Konzentration [Hameed et al., 1979; Logan et al., 1981; Ehhalt et al., 1991; Kley, 1997;
Ehhalt, 1999], vom VOC/NOx-Verhältnis und von der VOC-Zusammensetzung beeinflußt
[Haagen-Smit und Fox, 1954; Dodge, 1977; Trainer et al., 1987].
Wenn auch im Grundsatz verstanden, gibt es bezüglich der quantitativen Beschreibung
von Ozon- und Radikalbilanz noch eine Reihe offener Fragen. Beispiele sind die Ozonolyse
von Alkenen [Paulson und Orlando, 1996; Paulson et al., 1997] oder der Abbau aromatischer
Kohlenwasserstoffe [Klotz et al.,1998; Klotz et al., 2000].
In der Vergangenheit wurden eine Reihe von Feldexperimenten durchgeführt, die zur
Aufklärung der photochemischen Prozesse bei der Oxidantienbildung beitragen sollten (z. B.
ROSE [Cantrell et al., 1993], SOS [Cowling et al., 1998], SLOPE [Kramp und Volz-Thomas,
1997], SLOPE96 [Volz-Thomas et al., 2000], PEM-West [Hoell et al., 1996], POPCORN
[Plass-Dülmer et al., 1998], LAFRE [George et al., 1999]). Direkte OH-Messungen wurden
bisher meist nur in mäßig belasteten Luftmassen mit NO2-Mischungsverhältnissen < 2 ppb
durchgeführt. Viele Untersuchungen zeigen, daß chemische Modelle die direkten Messungen
in diesem NO2-Regime tendenziell um bis zu einen Faktor zwei überschätzen [Perner et al.,
1987; Poppe et al., 1994; McKeen et al., 1997; Hauglustaine et al., 1999]. Es wurde vermutet,
daß dies eine Folge fehlender VOC-Reaktivität im Modell aufgrund unvollständiger VOC-
Meßdaten war [Perner et al., 1987; McKeen et al., 1997].
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Während der LAFRE Kampagne erfolgten erstmals direkte OH-Messungen in stark
belasteter Atmosphäre (NO2 ~ 30 ppb). Die gemessenen OH-Konzentrationen lagen uner-
wartet hoch bei bis zu 6 · 106 Moleküle/cm3 [George et al., 1999]. Anders als bei den Studien
in mäßig belasteter Atmosphäre war das nur geringfügig niedriger, als mit einem chemischen
Modell berechnet wurde. In SLOPE wurde OH indirekt aus dem Abbau ausgewählter Koh-
lenwasserstoffe bestimmt [Kramp und Volz-Thomas, 1997; Volz-Thomas und Kolahgar,
2000]. Ähnlich wie in LAFRE wurden in Gegenwart relativ hoher NO2-Mischungsverhält-
nisse von 30-70 (´92) bzw. 3-30 ppb (´96) OH-Konzentrationen zwischen 5 und 10·106 Mole-
küle/cm3 ermittelt. Simulationen mit EURORADM ergaben hier sogar niedrigere Konzentra-
tionen.
Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zum Berliner Ozon Experiment (BERLIOZ),
das im Rahmen des deutschen Troposphären Forschungs Schwerpunktes (TFS) im Sommer
1998 durchgeführt wurde [Becker et al., 1999]. Ziel von BERLIOZ war ein besseres Ver-
ständnis der an der Photooxidantienbildung beteiligten chemischen und physikalischen Pro-
zesse und die Quantifizierung der für die Ozonbildung verantwortlichen Vorläufersubstanzen
in der Abluftfahne von Berlin. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein Netz von Bodenstatio-
nen im Luv und Lee von Berlin aufgebaut, an denen die wichtigsten chemischen und physi-
kalischen Parameter kontinuierlich erfaßt wurden. Dieses Meßnetz wurde durch Vertikalson-
dierungen mit Fesselballonen und Fernerkundungsmethoden sowie durch flugzeuggestütze
Messungen ergänzt, um die zeitlich-räumliche Entwicklung der urbanen Abluftfahne zu ver-
folgen. Wichtige Ziele von BERLIOZ waren die möglichst vollständige Erfassung der Koh-
lenwasserstoffe und die Quantifizierung der an der Photooxidantienbildung beteiligten freien
Radikale.
Die etwa 50 km nordwestlich von Berlin gelegene Meßstation Pabstthum wurde wäh-
rend der Kampagne unter Beteiligung des Forschungszentrums Jülich (FZJ) betrieben. Durch
die Zusammenarbeit verschiedener Arbeitsgruppen in Pabstthum und die intensiven Quali-
tätssicherungsmaßnahmen im TFS gelang es, einen in seiner Vollständigkeit und Genauigkeit
wahrscheinlich weltweit einmaligen Datensatz zu erstellen. Neben atmosphärischen Spuren-
gasen, Photolysefrequenzen und meteorologischen Parametern wurden insbesondere auch alle
für die Photochemie wichtigen Radikale (OH, HO2, RO2) mit spektroskopischen Methoden
bestimmt [Holland et al., 2000; Mihelcic et al., 2000].
Ziel dieser Arbeit ist es, die Radikalchemie in der Berliner Abluftfahne zu quantifizie-
ren und so unser derzeitiges Verständnis der chemischen Umwandlungsprozesse zu überprü-
fen. Zur Interpretation werden neben den von anderen Arbeitsgruppen durchgeführten spek-
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troskopischen Messungen auch indirekte Verfahren zur Abschätzung der OH- und Peroxira-
dikalkonzentrationen angewandt. Dazu gehören der photostationäre Zustand von NOx sowie
die Abschätzung der OH-Konzentration und der O3-Produktionsrate aus den Bilanzen reakti-
ver Kohlenwasserstoffe und Ox in der Abluftfahne. Hierzu werden auch flugzeuggestützte
Messungen von O3, NOx und Kohlenwasserstoffen herangezogen, die von der MetAir AG
(Illnau, Schweiz) im Auftrag des FZJ durchgeführt wurden.
Aufgrund ihrer kurzen chemischen Lebensdauern sind die Radikale von den Trans-
portprozessen weitestgehend entkoppelt und können deswegen mit nulldimensionalen Che-
miemodellen untersucht werden. Notwendige Voraussetzung für eine kritische Evaluierung
der Radikalchemie ist die möglichst vollständige meßtechnische Erfassung der für das Modell
benötigten chemischen Randbedingungen. Ein wichtiger experimenteller Beitrag dieser Arbeit
zu BERLIOZ war deshalb die Verbesserung der Kohlenwasserstoff-Analytik für die genaue
Messung der Kohlenwasserstoffe in Pabstthum mit relativ hoher zeitlicher Auflösung.
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52 Theoretischer Hintergrund
Ausführliche Beschreibungen über die Chemie der Troposphäre finden sich in der Literatur,
zum Beispiel in [Logan et al., 1981], [Finlayson-Pitts und Pitts, 1986], [Jenkin et al., 1997]
oder [Finlayson-Pitts und Pitts, 2000]. In diesem Kapitel soll der theoretische Hintergrund
kurz beschrieben werden, soweit er für diese Arbeit von Bedeutung ist.
2.1
 
Chemie der Troposphäre
In der Atmosphäre wird Ozon durch die Reaktion von molekularem Sauerstoff mit Sauerstoff-
atomen gebildet (R 2-1). Die Sauerstoffatome entstehen in der Stratosphäre durch Photolyse
von molekularem Sauerstoff (R 2-2).
R 2-1 O2 + O (3P) +M → O3 + M
R 2-2 O2 + hν   → 2 O (3P) für  λ < 242 nm
In der Troposphäre reicht die Energie der UV-Strahlung nicht für die Photolyse von O2 aus.
Dort entstehen die für die Bildung von O3 benötigten Sauerstoffatome aus der Photolyse von
NO2.
R 2-3 NO2 + hν → NO + O (3P) für λ < 410 nm
Die NO2-Photolyse stellt nur eine temporäre Senke für das NO2 dar, da das bei der Photolyse
entstandene NO mit O3 wieder zu NO2 reagiert (R 2-4).
R 2-4 NO   + O3 → NO2 + O2
Umgekehrt bedeutet aber auch R 2-4 für O3 keinen wirklichen Verlust, da es über R 2-3 und
R 2-1 wieder zurückgebildet wird (vgl. Abbildung 2-1, eingerahmter Teil). Zwischen den
Spurengasen NO, NO2 und O3 stellt sich somit am Tage ein quasi stationärer Zustand ein (Gl
2-1), der üblicherweise mit PSS (von photostationary state) abgekürzt wird. Diese Beziehung
wurde erstmals von [Leighton, 1961] aufgestellt.
Gl 2-1 
423
NO
2 k][O
J
][NO
[NO] 2
−
⋅
=
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Abbildung 2-1: Schema des Stickstoffkreislaufes und seiner Kopplung mit dem Abbau von
Kohlenwasserstoffen. Der eingerahmte Teil zeigt die Reaktionen im Leighton-Gleichgewicht.
Die Dauer zur Einstellung des photostationären Zustandes ist im wesentlich durch die Photo-
lyserate J(NO2) bestimmt und beträgt an sonnigen Tagen um die Mittagszeit etwa 2 min. We-
gen der schnellen Konversion der drei Spurengase ineinander werden die beiden Stickoxide
als NOx [Leighton, 1961] und NO2 und O3 als Ox [Guicherit, 1988], [Kley et al., 1994] zu-
sammengefaßt.
Gl 2-2: [NOx] = [NO2] + [NO]
Gl 2-3: [Ox] = [O3] + [NO2]
Die Größen Ox und NOx sind auf kurzen Zeitskalen invariant bezüglich Änderungen der NO2-
Photolysefrequenz. Außerdem ist die Größe Ox konservativ gegenüber NO-Emissionen. Die
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Größe Ox stellt deshalb für die Untersuchung der chemischen Ozonbilanz eine geeignetere
Größe dar als das O3 [Volz-Thomas et al., 1993].
Betrachtet man in Abbildung 2-1 auch die Reaktionen außerhalb der Markierung, erkennt
man, daß eine Netto-Ozonproduktion nur stattfindet, wenn NO in NO2 umgewandelt wird,
ohne daß dabei O3 verbraucht wird. Dies geschieht durch die Reaktion von NO mit Peroxira-
dikalen in R 2-5 und R 2-6.
R 2-5 RO2 + NO → RO + NO2
R 2-6   HO2 + NO → OH + NO2
Peroxiradikale entstehen bei der Oxidation von CO und flüchtigen organischen Verbindungen
(VOC) durch das Hydroxylradikal. Die primäre Quelle der OH-Radikale ist die Photolyse von
Ozon zu angeregten Sauerstoffatomen unterhalb einer Wellenlänge von 315 nm (R 2-7) und
die anschließende Reaktion des O (1D) mit Wasserdampf (R 2-8).
R 2-7 O3 + hν → O (1D) + O2 für λ < 315 nm
R 2-8 O(1D) + H2O → 2 OH
Daneben werden OH-Radikale bei der Photolyse von Salpetriger Säure und Wasserstoffpero-
xid gebildet (R 2-9 und R 2-10). H2O2 ist ein Produkt der photochemischen Abbauprozesse
(siehe unten, R 2-15). Von HONO wird schon lange vermutet, daß es eine wichtige OH-
Quelle in belasteter Atmosphäre ist [Kessler und Platt, 1984]. [Harrison et al., 1996] berich-
ten von OH-Produktionsraten in Gegenwart von 2 ppb HONO, die etwa zehn mal höher sind
als aus der Photolyse von O3. Tagsüber steht HONO mit OH und NO im thermischen Gleich-
gewicht (R 2-11). Die Bildung von HONO aus dieser Reaktion stellt keine zusätzliche OH-
Quelle dar. Dagegen wird angenommen, daß HONO nachts aus bisher unbekannten heteroge-
nen Prozessen entsteht [Finlayson-Pitts und Pitts, 2000] und zum Start der Radikalchemie am
Morgen beiträgt.
R 2-9 HONO + hν → OH + NO für λ < 400 nm
R 2-10 H2O2    + hν → 2 OH für λ < 315 nm
R 2-11 HONO + M OH + NO + M
Im Folgenden wird die Oxidation der Kohlenwasserstoffe beschrieben. Diese werden auf
Grund ihrer unterschiedlichen Abbaumechanismen weiter unterteilt.
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Alkane
Bei den Alkanen wird die Oxidation über das OH-Radikal durch eine Abstraktion eines Was-
serstoffatoms eingeleitet. Das dabei entstehende Alkylradikal reagiert in der Atmosphäre mit
Sauerstoff weiter zu einem Alkylperoxiradikal.
R 2-12 RH + OH → R + H2O
R 2-13 R + O2 + M → RO2 + M
R 2-12 ist die Reaktion, die die Geschwindigkeit des Abbaus der Alkane in der Atmosphäre
bestimmt. Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt von der Bindungsenergie der CH-Bindung
und der Stabilität des entstehenden Alkylradikals ab. Dementsprechend nimmt die Bildungs-
geschwindigkeit von tertiären Alkylradikalen zu nicht substituierten Radikalen hin ab.
In belasteten und mäßig belasteten Luftmassen reagieren die in R 2-13 gebildeten Al-
kylperoxiradikale zu einem großen Teil mit NO (R 2-5). Die dabei entstehenden Alkoxiradi-
kale reagieren entweder mit Sauerstoff zu Carbonylverbindungen und einem HO2-Radikal (R
2-14), zerfallen in eine Carbonylverbindung und ein Alkylradikal oder reagieren durch eine
1,5-H-Wanderung zu einem hydroxisubstituierten Alkylradikal [Finlayson-Pitts und Pitts,
2000]. Letztlich entstehen HO2- oder Alkylperoxiradikale und Carbonylverbindungen.
Die Carbonylverbindungen werden durch Reaktion mit OH oder durch Photolyse
weiter abgebaut, wobei erneut [HOx] = [OH] + [HO2] Radikale entstehen. Im Verlauf der
Oxidation eines Kohlenwasserstoffes können mehr HOx-Radikale gebildet werden als (im
ersten Schritt) verbraucht werden. Voraussetzung hierfür ist, daß genug NO zur Oxidation der
Peroxiradikale vorhanden ist. In Abwesenheit von NO rekombinieren RO2- und HO2-
Radikale unter der Bildung von Peroxiden (R 2-15 und R 2-16). Das Wasserstoffperoxid ist
der einfachste Vertreter dieser Substanzklasse.
R 2-14 RO + O2 → CARB + HO2 CARB = Carbonylverbindung
R 2-15 HO2 + HO2 → H2O2  + O2 
R 2-16 RO2 + HO2 → RO2H + O2
Die Peroxide können wieder photolytisch zu Radikalen gespalten werden (R 2-10) und bilden
dann nur einen Zwischenspeicher. Durch die Reaktion mit OH, trockene Deposition und
durch heterogene Verluste der Peroxide werden die Radikale endgültig aus der Atmosphäre
entfernt und tragen dann nicht mehr zur Ozonproduktion bei. Peroxiradikale reagieren auch
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selbst mit Ozon, so daß die Oxidation von Kohlenwasserstoffen bei sehr niedrigen NOx-Kon-
zentrationen zu einem Abbau von Ozon führt [Crutzen, 1979].
R 2-17 HO2 + O3 →OH + 2 O2
Neben R 2-5 können die Alkylperoxiradikale mit NO auch unter Bildung von Alkylnitraten
reagieren (R 2-18).
R 2-18 RO2 + NO + M → RONO2 + M
Das Verzweigungsverhältnis zwischen R 2-5 und R 2-18 hängt von der Art des Alkylperoxi-
radikals ab und kann zwischen 1 % für Ethylnitrat und 30 % für höhere Nitrate variieren
[Atkinson et al., 1982]. Sind die Verzweigungsverhältnisse von R 2-5 zu R 2-18 für die ein-
zelnen Peroxiradikale bekannt, können aus der Messung von Alkylnitraten Rückschlüsse auf
den Beitrag der einzelnen Peroxiradikale zur lokalen O3-Produktion gezogen werden [Flocke,
1992].
Alkene:
Die Oxidation der Alkene wird durch eine Addition des OH-Radikals an die Doppelbindung
eingeleitet. Bei dieser Reaktion bildet sich bevorzugt das höchstsubstituierte und damit stabil-
ste hydroxisubstituierte Alkylradikal.
R 2-19  RHC=CH2 + OH + M → RHC-CH2(OH) + M
Die Additionsreaktion von OH an Alkene verläuft etwa um eine Größenordnung schneller als
die H-Abstraktion bei den homologen Alkanen. Der weitere Abbauweg der Hydroxialkylradi-
kale verläuft ähnlich wie bei den Alkylradikalen.
Neben dem Abbau über das OH-Radikal kann auch die Ozonolyse von Alkenen zu de-
ren Abbau beitragen. Die im Vergleich zur OH-Reaktion wesentlich niedrigeren Geschwin-
digkeitskonstanten werden durch die wesentlich höheren O3-Konzentrationen teilweise auf-
gewogen. In Tabelle 1 sind einige Alkene und ihre Geschwindigkeitskonstanten und Lebens-
dauern bezüglich der Reaktion mit OH und O3 zusammengestellt. Die Lebensdauern wurden
für eine OH-Konzentration von 5 · 106 Moleküle/cm3 und 100 ppbV O3 berechnet. Die Le-
bensdauern gegenüber O3 liegen etwa um eine Größenordnung über denen bei der Reaktion
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mit OH. Ausnahme sind z.B. cis-2-Buten, α-Pinen und Limonen, bei denen die Lebensdauern
gegenüber OH und O3 etwa gleich groß sind.
Tabelle 1: Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten [Atkinson und Carter, 1984], [Atkinson,
1994] und Lebensdauern für ausgewählte Alkene berechnet für OH = 5 · 106 Moleküle/cm3
und O3 = 100 ppbV.
Name KOH
[cm3 /(Moleküle· s)]
Τ OH
[h]
KO3
[cm3 /(Moleküle· s)]
Τ O3
[h]
Ethen 8.52⋅10-12 6,5 1,59⋅10-18 71
Propen 2,63⋅10-11 2,1 1,01⋅10-17 11
cis-2-Buten 5,64⋅10-11 1,0 1,25⋅10-16 0,9
Isopren 1,01⋅10-10 0,6 1,28⋅10-17 8,8
α-Pinen 5,37⋅10-11 1,0 8,66⋅10-17 1,3
β-Pinen 7,89⋅10-11 0,7 1,50⋅10-17 7,5
Limonen 1,71⋅10-10 0,3 2,00⋅10-16 0,6
Trotz intensiver Forschung ist der Mechanismus der Ozonolyse von Alkenen in der Gasphase
bis heute noch nicht aufgeklärt [Finlayson-Pitts und Pitts, 2000]. Nach [Criegee, 1975] wird
in Analogie zur Reaktion in flüssiger Phase davon ausgegangen, daß im ersten Reaktions-
schritt durch Addition von O3 an die Doppelbindung ein Primärozonid gebildet wird, welches
sofort wieder in eine Carbonylverbindung und ein so genanntes angeregtes Crigee-Intermediat
zerfällt  (R 2-20). Das elektronisch angeregte Crigee-Intermediat wird entweder durch Stoßre-
aktion mit N2 oder O2 stabilisiert (R 2-21) oder zerfällt in weiteren Reaktion in verschiedene
Radikale und stabile Moleküle, wie am Beispiel des aus der Ozonolyse von Ethen [Mihelcic et
al., 1999] entstandenen Intermediates gezeigt (R 2-22 - R 2-26).
R 2-20 R1R2C=CR3R4 + O3  → [R1R2COO]* + OCR3R4
R 2-21 [H2COO]*  + M →  H2COO + M
R 2-22 [H2COO]*  →  HCO  + OH
R 2-23 [H2COO]*  →  CO2  + 2 H
R 2-24 [H2COO]*  →  CO  + H2O
R 2-25 [H2COO]*  →  CO2  + H2
R 2-26 [H2COO]*  →  HCOOH
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Während früher aus stabilen Produkten der Ozonolyse auf radikalische Zwischenprodukte
geschlossen wurde, konnte die Entstehung von OH- und HO2-Radikalen mittlerweile spektro-
skopisch nachwiesen werden [Donahue et al., 1998] bzw. [Mihelcic et al., 1999]. Die Ozo-
nolyse kann eine wichtige Radikalquelle gerade unter Bedingungen mit niedriger Strahlungs-
intensität sein.
In der Literatur wurden verschiedene Strukturen für das Crigee-Intermediat vorgeschla-
gen. Die möglichen Strukturen für das aus der Ozonolyse von Tetramethylethen entstandene
Intermediat [Wadt und Goddard, 1975] sind in Abbildung 2-2 gezeigt. Spekroskopische Un-
tersuchungen von [Mihelcic et al., 1999] kommen zu dem Ergebnis, daß das bei der Ozonoly-
se von Ethen entstehende Crigee-Intermediat keine radikalische Struktur aufweist sondern in
Form eines Dioxirans vorliegt. 
C
O
O
O
CO
O
CO
Aceton-O-oxid Propan-2,2-diyldioxi 3,3-Dimethyldioxiran
Abbildung 2-2: Mögliche Strukturen für das aus der Ozonolyse von Tetramethylethylen ent-
standene Crigee-Radikal.
Die stabilisierten Crigee-Radikale können mit anderen atmosphärischen Spurenstoffen wie
SO2, CO, NO, NO2, oder H2O weiterreagieren [Finlayson-Pitts und Pitts, 1986]. [Becker et
al., 1993; Becker et al., 1990] konnten zeigen, daß es bei der Reaktion des Crigee-Readikals
mit Wasser zur Bildung von H2O2 kommt.
R 2-27 R1R2COO  + H2O →  R1R2CO + H2O2
Neben der Ozonolyse kann nachts auch die Reaktion von NO3 mit den Alkenen (R 2-28) zu
deren Abbau beitragen und so die Bildung von Peroxiradikalen in der Nacht initiieren [Platt
et al., 1990], [Mihelcic et al., 1993]. NO3 entsteht aus der Reaktion von NO2 mit O3 (R 2-29).
Tagsüber sind die Konzentrationen von NO3 aber zu niedrig, um entscheidend zur Oxidation
beizutragen, da NO3 sehr schnell wieder zu NO2 photolysiert wird oder mit NO zu NO2 rea-
giert.
R 2-28 NO3 + RHC=CH2 + M → RHC-CH2(ONO2) + M
R 2-29 NO2 + O3 → NO3 + O2
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Ähnlich wie bei der Reaktion von OH mit den Alkenen wird im ersten Schritt der Oxidation
NO3 an die Doppelbindung addiert. Die dabei entstehenden substituierten Alkylradikale rea-
gieren mit Luftsauerstoff zu Peroxiradikalen. Der relative Anteil von NO3 an der Oxidation
olefinischer Kohlenwasserstoffe wurde von [Geyer et al., 2000] auf einer 24 stündigen Basis
auf ca. 30 % abgeschätzt.
Alkine:
Der Abbau der Alkine erfolgt wie bei den Alkenen durch Addition des OH Radikals an die
Mehrfachbindung. Die Dreifachbindung ist im allgemeinen wesentlich unreaktiver als die
Doppelbindung. Daher sind die Reaktionsgeschwindigkeiten von Alkinen mit OH deutlich
niedriger als die der Alkene. Der weitere Abbau erfolgt ähnlich wie bei den Alkanen und Al-
kenen unter Bildung von substituierten Peroxiradikalen.
Aromaten:
Der atmosphärische Abbau aromatischer Kohlenwasserstoffe erfolgt bevorzugt über das OH
Radikal und ist Gegenstand zahlreicher kinetischer Untersuchungen, z.B. [LeBras, 1997] und
[Klotz et al., 1998], [Klotz et al., 2000]. Die Reaktion mit O3 spielt für den Abbau von aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen unter atmosphärischen Bedingungen keine Rolle.
Prinzipiell bestehen zwei verschieden Reaktionspfade. Das OH-Radikal kann entwe-
der an das aromatische Ringsystem unter Ausbildung eines Arylradikals addieren oder im
Falle von alkylsubstituierten Aromaten ein H-Atom der Seitenkette abstrahieren. Bei der Ab-
straktion eines H-Atoms bleibt das aromatische Ringsystem zunächst erhalten und es erfolgt
die Bildung von Peroxiradikalen an der Seitenkette in Analogie zu den Alkanen. Letztlich
entstehen aromatische Nitrate und Aldehyde [Atkinson et al., 1989], [Atkinson et al., 1991].
Für Toluol und die Xylole beträgt der Beitrag dieser Reaktionen etwa 10 % [Becker, 1994].
Erfolgt der Abbau unter Bildung eines Arylradikals, kann im weiteren Verlauf das
aromatische Ringsystem zerstört werden. In Abbildung 2-3 ist das Oxidationsschema für
Benzol schematisch dargestellt. [Klotz et al., 1997] konnten zeigen, daß die Oxidation von
Benzol über die Bildung von Benzoloxid/Oxepin unter Ringöffnung zur Bildung von 2,4-
Hexadienal (Muconaldehyden) und HO2-Radikalen erfolgt. Die weitere Reaktion des Muco-
naldehyds mit OH führt zur Bildung ungesättigter 1,2- und 1,4-Dicarbonylen [Klotz et al.,
1995], die bereits früher beim photochemischen Abbau von Aromaten beobachtet wurden
[Bierbach et al., 1994]. Die Photolyse der Carbonylverbindungen führt erneut zur Bildung
von Radikalen. Genaue Kenntnisse über die Radikalausbeuten beim Abbau aromatischer
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Kohlenwasserstoffe sind für ein Systemverständnis der atmosphärischen Chemie sehr wichtig.
Daher besteht gerade an dieser Stelle im Bereich der Atmosphärenchemie noch weiterer For-
schungsbedarf.
OH
OHOH
Hydroxylcyclohexadienylradikal
O2
HO2
OH
Phenol
OH
O2
OH
HO2 O2
O O
Benzoloxid                            Oxepin
Photolyse
OH, O2
HO2
Ringöffnung zu 
2,4-Hexadienal
(Muconaldehyd)
Hydroxycyclohexadienyl-
peroxyradikal
O2
Abbildung 2-3. Oxidationsschema aromatischer Kohlenwasserstoffe am Beispiel des Benzols.
2.2 Zur Bestimmung der photochemischen Ozonproduktionsrate
Im photostationären Zustand (PSS) wird die Photolyse von NO2 durch die Oxidation von NO
zu NO2 durch Ozon (R 2-4) und RO2- oder HO2-Radikale (R 2-5, R 2-6) aufgewogen. Für die
zeitliche Änderung von NO2 im quasi stationären Zustand gilt:
Gl 2-4 ∑ ⋅+⋅⋅+⋅−==
−
i
i,RO24232NO
2
22
k][RO[NO]k[NO]][O][NOJ
dt
dNO
  0
mit R = H, organischer Rest
Gl 2-4 entspricht dem einfachen Leighton-Gleichgewicht, das um den NO2-Produktionsterm
aus der Reaktion von Peroxiradikalen mit NO erweitert wurde. Durch Umformen von Gl 2-4
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erhält man einen Ausdruck für die chemische Ox-Produktionsrate. Aus historischen Gründen
hat es sich im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert, anstelle der Ox-Produktionsrate die
Begriffe O3-Produktionsrate oder P(O3) zu verwenden.
Gl 2-5 4232NO
i
i,RO23 k[NO]][O][NOJk][RO[NO])P(O 22 −⋅⋅−⋅=⋅⋅= ∑
Die rechte Seite von Gl 2-5 wurde von verschiedenen Autoren verwendet, um die lokale O3-
Produktionsrate zu bestimmen, z. B. von [Kelly et al., 1980], [Parrish et al., 1986], [Volz et
al., 1988], [Ridley et al., 1992], [Cantrell et al., 1993] und [Kleinman et al., 1995]. Neben
dem aus Labormessungen bekannten Ratenkoeffizienten für R 2-4 enthält die rechte Seite nur
relativ einfach zu messende Größen. Allerdings ist P(O3) die Differenz von zwei großen
Werten, was eine hohe Anforderung an die Absolutgenauigkeit der einzelnen Größen in Gl
2-5 stellt.
P(O3) kann auch aus der linken Seite von Gl 2-5 und der Messung von NO und Peroxi-
radikalen ermittelt werden, z. B. [Volz et al., 1988], [Cantrell et al., 1993]. Zur Messung der
Konzentration von Peroxiradikalen werden in der Atmosphärenchemie überwiegend zwei
unterschiedliche Methoden eingesetzt: Die Matrix Isolation und Elektronen Spin Resonanz
Spektroskopie, kurz  MIESR genannt, [Mihelcic et al., 1985], [Mihelcic et al., 1990] und die
Methode der Chemischen Verstärkung (CV) [Stedmann und Cantrell, 1982]. Messungen
mittels chemischer Verstärkung unterschätzen in Außenluft die tatsächlichen Radikalkonzen-
trationen [Heitlinger et al., 1998], [Volz-Thomas et al., 1998]. Der Minderbefund der CV be-
ruht sehr wahrscheinlich auf zwei Effekten. Zum einen ist die Kalibrierung der CV von der
Feuchte abhängig [Mihele und Hastie, 1998], was von [Heitlinger et al., 1998], [Volz-Thomas
et al., 1998] noch nicht berücksichtigt wurde. Zum anderen ist die Effizienz der Umwandlung
von RO2- zu HO2-Radikalen nicht für alle organischen Peroxiradikale geklärt. Daher ist die
MIESR immer noch die Referenzmethode für die Messung von Peroxiradikalen.
2.3 Zur Bestimmung von [OH] aus dem Abbau von Kohlenwasserstoffen
Wie in Kapitel 2.1 gezeigt, erfolgt der Abbau von Kohlenwasserstoffen in der Atmosphäre am
Tage fast ausschließlich über das OH-Radikal. Aus einer beobachteten Konzentrationsände-
rung verschieden reaktiver Kohlenwasserstoffe zwischen zwei Meßorten läßt sich unter be-
stimmten atmosphärischen Randbedingungen die dafür notwendige OH-Konzentration ab-
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schätzen [Kramp und Volz-Thomas, 1997], [Calvert, 1976], [Blake et al., 1993], [McKenna et
al., 1995], [Ehhalt et al., 1998], [Volz-Thomas et al., 2000; Volz-Thomas und Kolahgar,
2000], [McKeen und Liu, 1993], [Satsumabashi et al., 1992]. Die Änderung der Konzentrati-
on eines Kohlenwasserstoffes KW am Ort wird durch die Kontinuitätsgleichung beschrieben:
Gl 2-6 ∫ ∫∫
∆ ∆∆
=
t tt
dt         div -Ldt  - Pdt dKW φ
mit P: Produktionsrate, L: Verlustrate, divΦ : Flußdivergenz
Die Emission und Deposition gehen im Prinzip als Randbedingungen bei der Lösung der Dif-
ferentialgleichung ein, werden hier (unter der Anwendung des Gauß´schen Satzes) der Über-
sichtlichkeit halber als Produktions- bzw. Verlustterme in Gl 2-7 behandelt.
Gl 2-7:    
jx
KW
t
KW
∂
∂
⋅+=
∂
∂
  U- L - L -  P  P jDCEC mit
PC = Chemische Produktion des betrachteten Kohlenwasserstoffes
PE = Konzentrationsänderung durch Emission des Kohlenwasserstoffes
LC = Chemischer Abbau des Kohlenwasserstoffes
LD = Konzentrationsänderung durch Deposition des Kohlenwasserstoffes
Uj = j-te Komponente des Windvektors
xj  = Ortskoordinate
Üblicherweise werden die Größen KW und Uj in Gl 2-7 in Mittelwerte und Fluktuationen
aufgeteilt (Reynolds-Separierung).
Gl 2-8     
j
j
x
wkKW
u
t
wkKW
∂
′+∂
⋅++=
∂
′+∂ )(
 )U( -  L - L -  P  P )( ´jDCEC
Nach Ausmultiplizieren und zeitlicher Mittelung erhält man aus Gl 2-8 durch Aufteilen der
Flußdivergenz in einen advektiven 
jx
KW
∂
∂
⋅ U j und einen turbulenten Anteil 
j
j
x
wku
∂
′⋅∂ )( ´
:
Gl 2-9
j
j
j x
wku
x
KW
t
KW
∂
′⋅∂
−
∂
∂
⋅+=
∂
∂ )(
 U - L - L -  P  P 
´
jDCEC
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Der advektive Term beschreibt den Fluß des Spurenstoffes, welcher proportional zum Gra-
dienten des Spurenstoffes in Richtung der mittleren Trajektorie des betrachteten Luftpaketes
ist. Der turbulente Term wird analog zum Fickschen Gesetz häufig als diffusiver Term ent-
wickelt.
Gl 2-10 2
2
jDCEC  U - L - L -  P  P 
j
j
j x
KWK
x
KW
t
KW
∂
∂
⋅−
∂
∂
⋅+=
∂
∂
Beim Übergang vom ortsfesten zu einem mit der mittleren Windgeschwindigkeit bewegten
Koordinatensystem (Lagrange´sche Betrachtungsweise, 0  U j = ) entfällt der Advektionsterm
und man erhält schließlich:
Gl 2-11 )K( - L - L -  P  P jDCEC KWdt
KWd ∇∇+=
Unter der Annahme, daß die Konzentration eines Kohlenwasserstoffes in der Umgebung des
Luftpaketes wesentlich kleiner ist als im Luftpaket selbst, kann Gl 2-11 weiter vereinfacht
werden. In einem solchen Fall ist der Gradient des Kohlenwasserstoffes quer zur Advektion
gegeben durch das Verhältnis seiner Konzentration zur charakteristischen Längeς .
Gl 2-12
ς
KWKW ≡∇
Durch Einsetzen von Gl 2-12 in den Divergenzterm in Gl 2-11 erhält man:
Gl 2-13 ( ) 2jv K  kmit        ς=≡∇∇ KWkKWK vj
Einsetzen von Gl 2-13 in Gl 2-11 liefert schließlich eine Gleichung für die zeitliche Konzen-
trationsänderung eines Kohlenwasserstoffes als Funktion von Chemie und Transport. kv hat
die Dimension einer Reaktion 1. Ordnung in Einheiten von [s-1].
Gl 2-14 KWk
dt
KWd
v - L - L -  P  P DCEC +=
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Gl 2-14 kann unter folgende Randbedingungen zu Gl 2-16 vereinfacht werden:
a) Der chemische Abbau der Kohlenwasserstoffe erfolgt ausschließlich über das OH-
Radikal.
Gl 2-15 KW [OH] k  L OHC ⋅⋅=
Wie in Kapitel 2.1 gezeigt, kann für die Alkene der Abbau auch über O3 erfolgen. Aus
diesem Grunde können Alkene für diese Methodik nicht bzw. erst nach genauer Prüfung
genutzt werden.
b) Entlang des Transportvektors müssen Emissionen der Kohlenwasserstoffe vernachlässig-
bar sein (PE = 0). Diese Forderung ist entscheidend für die Experimentplanung. Befinden
sich zwischen zwei Meßorten starke Kohlenwasserstoffquellen, kann das vereinfachte
Modell zur Bestimmung von OH nicht angewendet werden. Kohlenwasserstoffe mit bio-
genen Quellen scheiden daher generell aus.
c) Ebenso wie die Emissionen müssen auch die chemische Produktion des Kohlenwasser-
stoffes und die Deposition vernachlässigbar sein (PC = LD ≈ 0) .
Gl 2-16 KWk
dt
KWd
v -  L -  C=
Durch Einsetzen von Gl 2-15 in Gl 2-16 und Lösen der Gleichung erhält man:
Gl 2-17 tk-t[OH] k- ln vOH
1
2 ∆⋅∆⋅⋅=
t
t
KW
KW
     mit   
][
  k   und   
][
][ v
t
dtk
t
dtOH
OH t
v
t
∆
=
∆
=
∫∫
∆∆
=2,1tKW  Mischungsverhältnisse eines Kohlenwasserstoffes zu den Zeitpunkten t1 und t2
kOH  = Reaktionsgeschwindigkeitskonstante des Kohlenwasserstoffes mit OH
∆ t = Transportzeit des Luftpaketes zwischen beiden Meßorten = t2 – t1
kv = Verdünnungskoeffizient 1. Ordnung [s-1]
Der Verdünnungskoeffizient kv kann in einen volumetrischen Verdünnungsfaktor umgerech-
net werden. Dazu sei der chemische Verlust eines Kohlenwasserstoffe LC = 0. Unter dieser
Randbedingung vereinfacht sich Gl 2-16 zu:
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Gl 2-18 KWk
t
KW
v - =∂
∂
Die zeitliche Änderung des Kohlenwasserstoffes ist jetzt nur noch von der Verdünnung des
Luftpaketes mit Hintergrundluft abhängig, die für diese vereinfachte Betrachtung frei von
Kohlenwasserstoffen sein muß. Die Integration von Gl 2-18 liefert:
Gl 2-19 ∫
∆
=
t
v
t
t dtk
KW
KW ][- ln
1
2
Unter der Annahme, daß 21
t
t
t
t
t
t n n und 
V
n
  KW ; 
V
n
  KW
1
1
1
2
2
2 ===  ist (n = Teilchenanzahl des
betrachteten Kohlenwasserstoffes , V = betrachtetes Volumen), wird aus Gl 2-19:
Gl 2-20 tk  ]dt[k 
V
V
ln v
t
v
t
t
1
2 ∆⋅== ∫
∆
Die integrale OH-Konzentration der Atmosphäre zwischen zwei Meßpunkten kann bestimmt
werden, indem man die logarithmischen Konzentrationsverhältnisse unterschiedlich reaktiver
Kohlenwasserstoffe gegen die entsprechende Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten mit OH
gemäß Gl 2-17 aufträgt. Die Ausgleichsgerade liefert unter Kenntnis der Transportzeit ∆t die
zeitlich gemittelte OH-Konzentration und der Achsenabschnitt den Verdünnungskoeffizienten
1. Ordnung.
Aus Gl 2-17 ergibt sich die Anforderung an das Experiment, dasselbe Luftpaket
zweimal meßtechnisch zu erfassen. In vielen Studien wurden Kohlenwasserstoffe nur an ei-
nem Ort gemessen und die Konzentrationen zum Zeitpunkt t1 mit Hilfe von Emissionkatastern
abgeschätzt. Bei einer solchen Vorgehensweise besteht eine große Unsicherheit bezüglich der
Kohlenwasserstoffkonzentrationen zum Zeitpunkt t1 und der so bestimmten OH-
Konzentration. Es ist daher unbedingt notwendig, den Weg und die Geschwindigkeit eines
Luftpaketes, mit dem es sich bewegt, genau genug vorhersagen zu können. Dies ist besonders
für bodengebundene und ortsfeste Meßorte notwendig. Nur durch geeignete Wahl beider
Meßorte ist es möglich, dasselbe Luftpaket an beiden Meßorten bei entsprechender Wind-
richtung zu erfassen.
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3 Experimentelles
Im Juli und August 1998 wurde das Berliner Ozon Experiment, kurz BERLIOZ genannt,
durchgeführt. Ziel dieser Feldmeßkampagne war die Verbesserung des Verständnisses über
die chemischen Prozesse und die Transportprozesse in einer urbanen Abluftfahne und deren
Einfluß auf die Ozon- und Oxidantienbildung. Die Berliner Abluftfahne sollte in verschiede-
nen Abständen von der Stadt bezüglich ihrer Zusammensetzung möglichst vollständig chara-
rakterisiert werden. An verschiedenen Bodenmeßstationen wurden dazu zeitlich hoch aufge-
löste Messungen von NO, NOx, NOy und O3, sowie weiterer atmosphärischer Spurenstoffe
durchgeführt. Dabei lag ein Schwerpunkt des Projektes auf einer möglichst vollständigen Er-
fassung der Kohlenwasserstoffe. In Ergänzung zu den bodengebundenen Messungen erfolgten
fluggestützte Messungen auf insgesamt 6 verschiedenen Plattformen.
Abbildung 3-1 zeigt eine Karte der Bodenmeßstationen in BERLIOZ. Die Stationen
sind auf einer von Nord-West nach Süd-Ost durch Berlin verlaufenden Achse angeordnet.
Diese Achse wurde gewählt, da dies laut statistischer Auswertungen durch die in BERLIOZ
O 3N O yy
N O xx N O
3
N O  / N O / N O  x  y
E ichstäd t
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Abbildung 3-1: Karte von Berlin und Umgebung mit BERLIOZ Bodenmeßstationen
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beteiligten Meteorologen die Hauptwindrichtung im Raum Berlin sei. Die Station Pabstthum
(52° 51´ 15´´ N / 12° 56´ 25´´ E) wurde vom 11.7. – 08.08.´98 unter Beteiligung des FZJ
(ICG-2 und ICG-3) betrieben und liegt ~ 50 km nord-westlich vom Stadtzentrum Berlins.
In Richtung Berlin erstreckt sich von der Meßstation Pabstthum eine ca. 4 km lange
Wiese, auf der vereinzelt Bäume stehen. Etwa 50 m hinter der Station in entgegengesetzter
Richtung erstreckt sich ein kleiner Mischwald, der zum überwiegenden Teil aus Kiefern, Ei-
chen und Birken besteht und an seinen Rändern von ca. 20 m hohen Eichenreihen gesäumt ist.
An einer kleinen Straße, die durch den Wald verläuft, befindet sich in 300 m Entfernung zur
Meßstation die aus 5 Häusern bestehende Ortschaft Pabstthum. Die nächste größere Stadt ist
Neuruppin, die in nord-westlicher Richtung etwa 12 km von der Station entfernt liegt. Im
Süd-Westen verläuft in ca. 14 km Entfernung die Autobahn A24.
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Abbildung 3-2: Schematische Anordnung der wichtigsten Meßsysteme an der Meß-
station Pabstthum (+2). FB=Fesselballon des IVD für Vertikalsondierungen
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 An der Station Pabstthum waren eine Reihe wissenschaftlicher Arbeitsgruppen betei-
ligt, deren wichtigste Meßtechniken kurz vorgestellt werden. Tabelle 3-1 zeigt eine Zusam-
menstellung aller an der Bodenstation Pabstthum gemessenen meteorologischen und chemi-
schen Parameter. Die Anordnung der wichtigsten Meßsysteme an der Station Pabstthum ist in
Abbildung 3-2 zu sehen.
Durch das ICG-3 wurden Messungen von OH- und HO2-Radikalen mittels LIF
[Holland et al., 1998],[Weber, 1998] sowie Messungen verschiedener Photolysefrequenzen
(z.B. J(O(1D)) [Kraus und Hofzumahaus, 1998] mit einem Spektralradiometer bzw. Filterra-
diometer durchgeführt. Der Meßcontainer des ICG-3 war auf einer Plattform in 7 m Höhe in
unmittelbarer Nähe zum mobilen Labor des ICG-2 aufgebaut. Die Luftproben wurden in glei-
cher Höhe wie die Proben des mobilen Meßlabors und der MIESR genommen.
Zusätzlich zu den Radikal-Messungen wurden auf der Plattform während der
BERLIOZ Intensivmeßtage Messungen organischer Säuren [Kibler et al., 1999a; Kibler et al.,
1999b] Aldehyden [Kibler et al., 1999a; Kibler et al., 1999b] sowie Messungen von Hydro-
peroxiden [Großmann, 1999] durchgeführt. Außerdem wurde auf der Plattform ein DOAS
White-Meßsystem betrieben, mit dem Absolutmessungen von O3, NO2, SO2 und Formalde-
hyd erfolgten [Platt et al., 1979], [Stutz und Platt, 1997]. Der Lichtweg dieses DOAS Sy-
stems betrug ca. 1 km. Der Lichtweg eines zweiten DOAS Systems erstreckte sich aus einer
Höhe von 1,5 m über die Wiese in Richtung Berlin bis auf 36 m Höhe und betrug ca. 7 km.
Mit diesem DOAS System wurden NO3 Radikale gemessen [Platt et al., 1980], [Geyer et al.,
1999]. Vertikalsondierungen von NO2, O3, C4–C10 Kohlenwasserstoffen und meteorologi-
scher Daten wurden durch das Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen der Uni-
versität Stuttgart (IVD) mit Fesselballonen während der Intensivmeßtage durchgeführt.
Durch das ICG-2 wurden Dauermessungen von NO, NOx, J(NO2), NOy, HNO3, PAN,
O3, CH2O, CO, KW, Feuchte, Temperatur, Windrichtung und  –geschwindigkeit mit dem
mobilen Meßlabor (Meß-LKW) [Schmitz, 1997], [Pätz et al., 2000] durchgeführt. Für ausge-
wählte Meßzeiträume stand die Methode der MIESR zur Verfügung [Mihelcic et al., 1985],
[Mihelcic et al., 1993], mit der NO2, NO3, HO2 und die Summe organischer Peroxiradikale
ΣRO2 bestimmt werden können. Der Meßcontainer der MIESR war neben dem mobilen
Meßlabor des ICG-2 aufgebaut. Die Proben wurden etwa in 5 m Entfernung vom mobilen
Meßlabor in gleicher Höhe gesammelt. Die Sammelzeit der Methode beträgt 30 min.
Die verwendeten Meßtechniken für die vom ICG-2 durchgeführten Dauermessungen
sind abgesehen von den Kohlenwasserstoffen in [Pätz et al., 2000] beschrieben. An dieser
Stelle erfolgt daher nur eine kurze Beschreibung. Die Messungen der Stickoxide wurden mit
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kommerziellen Geräten auf Basis der Chemilumineszenzreaktion von NO mit O3 durchge-
führt [Drummond et al., 1985]. Für die Messung höher oxidierter Stickoxide ist es notwendig,
diese vorher durch entsprechende Konverter in NO zu überführen. Dies geschieht bei NO2 mit
Hilfe eines Photolysekonverters [Kley und McFarland, 1980], der in Außenluft vorhandenes
NO2 gemäß R 2-3 in NO und O(3P) konvertiert. Bei bekanntem Konversionsgrad liefert der
CLD in Verbindung mit dem Photolysekonverter die NOx-Konzentration. Die NO2-
Konzentration erhält man, wenn man die mit dem zweiten Gerät gleichzeitig gemessene NO-
Konzentration von der NOx-Konzentration subtrahiert.
NOy (NOy = NOx + HNO3 + HONO + N2O5 + PAN + HNO4 + NO3 + Organische Ni-
trate) wurde mit einem dritten CLD und mit Hilfe eines auf 300 °C temperierten Goldrohres
unter Zugabe von H2 gemessen [Fahey et al., 1985]. Dabei werden alle NOy Komponenten zu
NO konvertiert. Mit einem zweiten NOy-Gerät und einem Denuder vor dem Gold-Konverter
wurde der nicht wasserlösliche Anteil an NOy bestimmt. Die Differenz beider NOy-
Meßsignale entspricht dem Anteil wasserlöslicher NOy Komponenten (überwiegend HNO3).
Ozon wurde mit kommerziellen Geräten (TE-49, Thermo Environmental Instruments)
über UV Absorption und CO mit einem kommerziellen Gerät (TE-48, Thermo Environmental
Instruments) über IR-Absorption bestimmt. Zur Messung von Formaldehyd stand ein kom-
merzielles Gerät auf Basis der Hantzsch Methode zur Verfügung (AL4001, Aero Laser). Die
Messung von PAN erfolgte mit einem kommerziellen GC-ECD System (MeteorologieCon-
sult). Die Proben der bisher aufgeführten Meßsyteme wurden jeweils über separate ¼ ´´ PFA-
Ansaugleitungen aus einer Höhe von ca. 9 m genommen. Die Ansaugleitungen und ein 4π−
Filterradiometer zur Messung der Photolysefrequenzen von NO2 waren an einem ausfahrba-
ren Teleskopmast des Meß-LKW angebracht.
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Tabelle 3-1: Meßcharakteristik an der Station Pabstthum (+2).
Meßgröße Meßverfahren Zeitauf-
Lösung
Räumliche
Auflösung
Betriebs-
regime
verantw.
Gruppe
QS-
Level
NO, NOx CLD / PLC
(CLD770AL)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 2
NOy CLD/Goldkonv.
(CLD770AL)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 2
HNO3 (indirekt) CLD /Goldkonverter/
Denuder (CLD770AL)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 *
O3 UV-Abs
(TE-49)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 2
CO IR-Abs./GFC
TE-48
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 2
PAN GC/ECD
(MetConsult)
6 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 2
KW: C5 – C10 in situ-GC
(Airmotec HC1010)
20 min Bodengeb.
Punktmess.
quasi-kont. FZJ-ICG2 2
KW: C2 – C10 In situ-GC, (HPGC/
kryogene Anreicherung)
85 min Bodengeb.
Punktmess.
20 min Intervall
aus 85 min
FZJ-ICG2 2
HCHO Fluoreszenz
(AL4001)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 1
Partikel Condens. Part. Counter
(TSI)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 *
Stand. Meteorolgie Thiess/Siggelkov 1 min Punktmess. kont. FZJ-ICG2 2
Globalstrahlung photom.
(Kipp&Zonen)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 *
J(NO2) FR
(Met.C.)
1 min Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG2 *
HO2, RO2,
NO3, NO2
MIESR 30 min Bodengeb.
Punktmess.
8 Proben/Tag FZJ-ICG2 *
OH / HO2 LIF 2 min Bodengeb.
Punktmess.
quasi-kont. FZJ-ICG3 *
J(O1D) FR 10 s Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG3 *
J(NO2) FR 10 s Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG3 *
J(NO3) FR 10 s Bodengeb.
Punktmess.
kont. IUP *
J(O1D) Spektralradio. 90 s Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG3 *
J(NO2) Spektralradio. 90 s Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG3 *
J(HNO2) Spektralradio. 90 s Bodengeb.
Punktmess.
kont. FZJ-ICG3 *
H2O2 + Organische
Peroxide
Peroxidase, Fluoreszenz
(HPLC)
30 min Bodengeb.
Punktmess.
Einzelproben-
nahme
MPIM *
Carbonyle GC/ECD 1 h Bodengeb.
Punktmess.
quasi-kont. TUD 1
Carbonsäuren CE-LIF 1 h Bodengeb.
Punktmess.
quasi-kont. TUD 1
Aromaten DOAS 30 min Bodengeb.
Linienmess.
kont. IUP *
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Meßgröße Meßverfahren Zeitauf-
Lösung
Räumliche
Auflösung
Betriebs-
regime
verantw.
Gruppe
QS-
Level
O3, NO2, SO2,
HCHO
DOAS 30 min Bodengeb.
Linienmess.
(1km)
kont. IUP *
HNO2 DOAS 30 min Bodengeb.
Strecke (3km)
kont. IUP *
NO3 DOAS 30 min Bodengeb.
Strecke (7km)
kont. IUP *
HO2/RO2 Chem. Verstärker 20 s Bodengeb.
Punktmess.
kont. MPIM *
CO:13-C, 14-C, 18-
O, 17-O
Probennahme mit Kom-
pressor, MS im Labor
1 h Bodengeb.
Punktmess.
während Intensiv-
phase alle 4-6 h
MPIM *
O3-Profil GFAS, OS-B-2 10 s 25 m Stufen
1000 m
max.8 pro Tag IVD 2
NO2-Profil Luminox,
LMA-4
10 s 25 m Stufen
1000 m
max. 8 pro Tag IVD 2
VOC-Profil Aktivkohleröhr.
GC/FID
3 h 3 Höhen max.4 Proben pro
Tag
IVD 1
Profil Met.-Daten:
(T, P, WR, WG)
Met. Sonde, Atmos.
Instr. Res. Inc., USA
10 s 25 m Stufen
1000 m
max.8 pro Tag IVD 2
*Keine externe QS durch die BERLIOZ-QS-Abteilung durchgeführt. Die für BERLIOZ fest-
gelegten Datenqualitätsziele (DQZ) der einzelnen Meßgrößen sind in Tabelle 3-2 aufgelistet.
QS-level: 0: DQZ wurden nicht erfüllt; 1: DQZ nur am Standard erfüllt; 2: DQZ wurden am
Standard und in Außenluft erfüllt.
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Tabelle 3-2: Datenqualitätsziele (DQZ) für die Messungen in BERLIOZ [Möller, 1998].
Substanz1 Genauigkeit (Accuracy) Vergleichbarkeit (Precision)
Alkane 10 % 5 %
Alkene 20 % 20 %
Alkine 10 % 5 %
Aromaten 15 % 10 %
Alkohole 25 % 20 %
Ether 25 % 20 %
Aldehyde 25 % 20 %
Formaldehyd 20 % 10 %
Ketone 25 % 20 %
Säuren 25 % 20 %
Ester 25 % 20 %
O3 10 % oder 2 ppb 5 % oder 2 ppb
NO 10 % 5 %
NO2 15 % 10 %
NOy 25 % 20 %
Konvertereffizienz : NO
 y-NOx: <10% absolut, <5% relativ und <0.2 ppb NWG
CO 15 % 10 %
H2O2 20 % 10 %
Sodar2 Vertikalauflösung < 50 m über den gesamten aktuellen Sondierungs-
bereich Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s, Windrichtung < 15 °
DOAS Vergleich von DOAS-Messungen mit Punktmessungen im Institut
für Umweltphysik, Heidelberg (IUP), durchgeführt am 03.05.´98
Genauigkeit: 20% Vergleichbarkeit: 10
1 Für alle Substanzen wird eine Meßgrenze von 0.1 ppb(C) und eine Vollständigkeit der zu
erfassenden Meßgrößen (completeness) von 80% gefordert.
2
 Die Vergleichbarkeit wird durch Fesselballonsondierung ermittelt, die an jeder Sodar-
Station vor dem Feldexperiment durchgeführt wird.
3.1 Kohlenwasserstoffanalytik
Zur Messung von Kohlenwasserstoffen in der Atmosphäre stehen mehrere in der Lite-
ratur bekannte Verfahren zur Verfügung, vgl. z. B. [Rudolph et al., 1990b]. Bei den soge-
nannten off-line Methoden werden Luftproben zunächst in Kanister gefüllt [Blake et al.,
1993], [Greenberg et al., 1992], [Greenberg et al., 1996], [Habram et al., 1998], [Rudolph et
al., 1990a], [Rudolph, 1995] oder auf Adsorptionsröhrchen angereichert [Ciccioli et al.,
1992], [Grob und Grob, 1971], [Knobloch et al., 1997] und später im Labor meist per Ga-
schromatograph (GC) analysiert. Bei in situ Messungen erfolgt sowohl das Sammeln der Pro-
be als auch die gaschromatographische Analyse im Feld [Rudolph et al., 1990a], [Helmig und
Greenberg, 1994], [Schmitz et al., 1997], [Wedel et al., 1998], [Konrad und Volz-Thomas,
3 Experimentelles
26
2000]. Für die Verwendung von Kanistern zur off-line Messung spricht zwar die hohe zeitlich
Auflösung, die damit erreicht werden kann. Allerdings sind Kanister für den kontinuierlichen
Meßbetrieb aus logistischen Gründen praktisch nicht geeignet. In situ GCs liefern dagegen ein
repräsentativeres Bild der Atmosphäre. Fehlinterpretationen über die Lage der Probe bezüg-
lich der Abluftfahne sind unwahrscheinlicher als bei Kanisterproben. Mit zunehmender Zeit-
auflösung muß bei in situ GCs aber eine abnehmende Trennleistung in Kauf genommen wer-
den. Zur indirekten Bestimmung von OH gemäß Gl 2-16 ergeben sich folgende Anforderun-
gen an die Kohlenwasserstoffanalytik.
a) Die Messung der Kohlenwasserstoffe muß mit hoher zeitlicher Auflösung durchgeführt
werden. Nur so läßt sich sicherstellen, daß das gleiche Luftpaket tatsächlich an beiden
Meßorten erfaßt werden kann.
b) Unabhängig davon, welche Meßtechnik eingesetzt wird, muß die Absolutgenauigkeit der
Messungen ausreichend sein, um eine reale Änderung der Konzentrationen zu detektieren.
Wird nur ein Meßgerät zur Detektion der Konzentrationsänderung eingesetzt, was nur bei
fluggestützten Messungen möglich ist, sind keine Anforderungen an die Richtigkeit der
Messung gestellt, sondern lediglich eine hohe Wiederholbarkeit der Messungen erforder-
lich.
c) Die Kohlenwasserstoffe müssen im Chromatogramm getrennt werden und es dürfen keine
Überlagerungen vorliegen. Wenn sich die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der ein-
zelnen Komponenten signifikant unterscheiden, ist die Reaktionsgeschwindigkeitskon-
stante bei Summenpeaks dann nicht genau genug bekannt. Kohlenwasserstoffe, die mit
unbekannten Substanzen koeluieren, können nicht zur indirekten OH-Bestimmung ver-
wendet werden.
Auf Grund dieser Anforderungen wurde in Pabstthum ein Ansatz mit zwei unterschiedlichen
GCs gewählt. Die Messung der Kohlenwasserstoffe erfolgte mit einem Airmotec HC1010
[Konrad und Volz-Thomas, 2000] und einem Eigenbau GC auf Basis eines HP5890 [Schmitz
et al., 1997], [Schmitz et al., 1999]. Beide Systeme sind auf unterschiedliche Aufgabenstel-
lungen optimiert. Während der HP-GC eine Zeitauflösung von 85 min und sehr gute Trennei-
genschaften besitzt, ist der Airmotec GC für einen quasi kontinuierlichen Meßbetrieb mit ei-
ner Zeitauflösung von 10 – 30 min ausgelegt. Die Trennleistung des Airmotec ist wesentlich
niedriger als die des HP-GC. In dieser Arbeit wurde eine Charakterisierung des HC1010 be-
züglich seiner Eignung für den Einsatz in BERLIOZ durchgeführt. Ein Schwerpunkt war die
Kopplung des HC1010 mit einem Massenspektrometer (Saturn 2000, Varian) zur Vereinfa-
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chung der Peakidentifizierung. Neben der Charakterisierung des Gerätes werden in den fol-
genden Abschnitten auch Möglichkeiten zur Verbesserung der Trennleistung des HC1010
diskutiert. Untersuchungen zur Überprüfung der Absolutgenauigkeit der Messungen werden
in den Kapiteln 3.2 - 3.4 diskutiert.
3.1.1 HP-GC
Der HP-GC wurde in einer früheren Dokotorarbeit am ICG-2 aufgebaut [Schmitz et
al., 1997], [Schmitz et al., 1999]. Das System ist zur Messung von Kohlenwasserstoffen im
Bereich C2 – C10 geeignet. Insgesamt sind 64 Kohlenwasserstoffe auf dem HP-GC identifi-
ziert. In der Luftprobe befindliches Wasser wird vor der Anreicherung der Kohlenwasserstof-
fe in einer auf – 20 °C temperierten Wasserfalle ausgefroren. Danach werden die Kohlenwas-
serstoffe bei –190 °C in einer mit Glasperlen gefüllten Schleife angereichert [Rudolph et al.,
1986; Rudolph et al., 1990a]. Der Probengasfluß beträgt 50 ml/min bei einer Probenahmedau-
er von 20 min. Nach thermischer Desorption der Probe bei 80 °C werden die Kohlenwasser-
stoffe bei – 50 °C auf der Trennsäule fokussiert (DB-1 ms, 90 m, 320 µm I.D., 1 µm Film,
J&W Scientific) und mit einem Temperaturprogramm getrennt: 2 min isotherm bei - 50 °C, -
50 - 200 °C bei 5 °C/min, 15 min bei 200 °C. Die Detektion erfolgt per FID. Der komplette
Meßzyklus dauert etwa 85 min. Die theoretische Bodenzahl beträgt für die C2-
Kohlenwasserstoffe ~ 7000 und für die C10-Kohlenwasserstoffe ~ 2300000. Die NWG des
Systems liegt bei 20 ppt für die C2-Kohlenwasserstoffe (~ 80 ppt für Ethen wegen Koelution
mit CO2) und 4 ppt für die C10-Kohlenwasserstoffe. Die Methode der kryogenen Anreiche-
rung wurde vielfach erfolgreich bei der Messung von Kohlenwasserstoffen aus Luft eingesetzt
[Rudolph et al., 1986; Rudolph et al., 1990a], [Greenberg et al., 1994], [Greenberg et al.,
1996] und weist vernachlässigbare Memory Effekte und Blindwerte auf. Beim HP-GC ist der
Memory-Effekt für aufeinanderfolgende Chromatogramme kleiner als 0,2 %.
3.1.2 HC1010 und  Massenspektrometer-Kopplung
Eine Skizze des Airmotec HC1010 sowie die Kopplung mit dem Massenspektrometer
sind in Abbildung 3-3 gezeigt. Die Probe wird beim Airmotec GC auf Adsorptionsröhrchen
angereichert, die hintereinander mit Carbotrap und Carbosieve SIII (Supelco, Bellefonte, PA,
USA) im Verhältnis 3:1 gefüllt sind. Sechs Adsorptionsröhrchen sind auf einer drehbaren
Trommel angebracht, mit dem die Röhrchen in eine Anreicherung-, eine Desorptions- und
eine Spülposition sowie drei Wartepositionen gebracht werden können. Während auf einem
Röhrchen angereichert wird, wird ein zweites desorbiert und chromatographiert und ein drit-
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tes mit H2 gespült. Auf diese Weise ist ein quasi kontinuierlicher Meßbetrieb möglich. Wäh-
rend aller Messungen wurden nur drei der sechs Adsorptionsröhrchen benutzt.
Die Probenluft wird durch die Adsorptionsröhrchen mit einem Fluß von ~ 100 ml/min
gezogen. Der Fluß wird durch eine kritische Düse hinter dem Röhrchen begrenzt. Nach einer
Anreicherungzeit von 1130 s wird das Adsorptionröhrchen in die Desorptionsposition gedreht
und durch einen Heizdraht oberhalb des Röhrchen auf etwa 250 °C aufgeheizt. Anschließend
werden die Kohlenwasserstoffe auf einer kurzen, mit Carbopack B gepackten Kapillarsäule
(O.D. = 0,78 mm, I.D. = 0,53 mm, l = 5 cm) zwischenfokussiert. Um ein Durchbrechen von
Kohlenwasserstoffen < C6 zu vermeiden, kann die Zwischenfokussierung (oder Cryosäule)
mit CO2, das durch eine Düse expandiert wird, gekühlt werden. Durch Aufheizen der
Cryosäule auf 350 °C innerhalb 1 s wird die Probe mit einem scharfen Aufgabeprofil auf die
Kapillarsäule (J&W Scientific, DB-5ms, 9 m x 250 µm, 1 µm Film) injiziert. Die Kapillar-
säule liegt auf einer Kupferplatte und kann mit einer Heizfolie an der Unterseite der Platte mit
Raten von bis zu 30 °/min aufgeheizt werden. Die Kühlung erfolgt mit Umgebungsluft und
mit Hilfe eines unterhalb der Platte angebrachten Ventilators.
Abbildung 3-3: Airmotec HC1010 mit Massenspektrometer-Kopplung aus [Konrad und Volz-
Thomas, 2000].
.
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In Erweiterung zum kommerziellen Airmotec GC wurde ein Ionenfallen-Massenspektrometer
(Saturn 2000, Varian) parallel zum FID angeschlossen. So kann die Massenresponse des FID
zur einfacheren Quantifizierung und die qualitative Information über die chemische Zusam-
mensetzung des eluierenden Peaks durch das Massenspektrometer gleichzeitig genutzt wer-
den. Da der HC1010 keinen elektronischen Regler für einen konstanten Trägergasstrom be-
sitzt, führte eine einfache offenen Kopplung, wie von [Traitler und Horman, 1990] berichtet,
zu einem von der Säulentemperatur abhängigen Splitverhältnis zwischen FID und Massen-
spektrometer. Die Kalibration des FID würde so unnötig erschwert. Um ein konstantes Split-
verhältnis während des gesamten Chromatogramms zu erhalten, erfolgte der Anschluß des
Massenspektrometers an den GC in offener Kopplung mit He als make up Gas (vgl.
Abbildung 3-3).
Dazu wurde der Gasstrom am Ende der analytischen Säule mit einem Y-Stück und
zwei Quarzkapillaren (C1 und C2, Splitverhältnis 3:1) geteilt. Die Kapillare C1 wurde direkt in
den FID eingeführt und die Kapillare C2 über einen masse- und totvolumenarmen Verbinder
mit make-up Gas Anschluß mit der Transferline (fused silica capillary, 1 ml/min) zum Mas-
senspektrometer verbunden. Das make-up Gas (He 6.0, 5 ml/min) wurde drucklos im Über-
schuß zugegeben. Das überschüssige He entweicht durch ein weiteres T-Stück vor dem Ver-
binder. Um Kondensationen der eluierenden Verbindungen zu vermeiden, wurde das Y-Stück
und der make-up Gas Verbinder auf der Ofenplatte montiert. Die Transferline wurde auf 170
°C temperiert.
Das MS wurde im Scan Modus (35 – 250 amu) mit Elektronenstoßionisation bei 70
eV und einer Scanrate von 3 Scans pro Sekunde betrieben. Zur Datenaufzeichnug und Steue-
rung des Massenspektrometers wurde ein PC mit der kommerziellen Varian Software 4.1 ein-
gesetzt. Die Datenaufzeichnung am MS konnte entweder manuell oder im automatischen Be-
trieb durch ein Signal vom Airmotec aus gestartet werden. Zur Datenaufzeichnung und Steue-
rung des Airmotec GC´s wurde ein zweiter PC mit der kommerziellen Airmotec Software
AirmoVista 3.11 eingesetzt. Alle wichtigen Parameter am GC wie Beginn und Ende der An-
reicherung, Drehung der Röhrchen, Desorption der Röhrchen, Säulentemperatur und –druck
sowie Anfang und Ende der Datenaufzeichnung können über die Software frei programmiert
und in einer automatisch ablaufenden Methode gespeichert werden. Die Integration der
Chromatogramme kann während der Datenaufzeichnung automatisch erfolgen. Dies wurde
jedoch nur bei Messungen von synthetischen Standards während der Laborversuche genutzt,
da die Software kein manuelles Setzen der Basislinie und Anfangs- und Endpunkte der Peaks
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erlaubt. Die Integration von Außenluftchromatogrammen erfolgte manuell mit Hilfe eines
Programmes von PE Nelson Analytical.
3.1.3 Diffusionsquelle
Eine Diffusionsquelle ähnlich der von [Staudt et al., 1995], [Gautrois und Koppmann,
1999] und [Kolahgar, 1999] beschriebenen wurde zur Herstellung von Kohlenwasserstoff-
mischungen im sub-ppb - ppb-Bereich aufgebaut und zur Peakidentifikation und absoluten
Kalibration verwendet. Abbildung 3-4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die Diffu-
sionsquelle.
Kohlenwasserstoffe hoher Reinheit (> 99 %, Sigma Aldrich) wurden in ¼ `` Edelstahl
Röhrchen gefüllt und über Swagelok Reduzierstücke mit Edelstahlkapillaren (0,17 –0,53 mm
I.D., 1,5 – 4 cm lang) verschlossen. Die Edelstahlröhrchen wurden in einen von innen elek-
tropolierten Edelstahlbecher gestellt, der kontinuierlich mit N2 (5.0, Linde) gespült wurde. Als
Deckel für die Quelle dient eine elektropolierte Edelstahlscheibe, auf der drei ¼ ´´ Rohre an-
geschweißt sind. Die Edelstahlscheibe wird durch einen O-Ring im Flansch an der Diffusi-
onsquelle gedichtet. Damit der O-Ring mit den Kohlenwasserstoffen in der Quelle möglichst
nicht in Kontakt kommt, wurde an den Deckel ein auf den Innendurchmesser der Quelle paß-
genauer Zylinder angesetzt, der in die Quelle hineinragt. Dadurch entsteht ein sehr schmaler
Spalt zwischen dem Zylinder und der Innenwand der Quelle, durch den die Diffusion der
Kohlenwasserstoffe zum O-Ring minimiert wird.
Der Gaseinlaß für N2 ragt bis 1 cm über den Boden der Quelle. Der N2–Strom wird
über eine Kapillare und einen Feindruckregler bei einem Überdruck von 5 bar auf 900 ± 10
ml/min konstant gehalten. Der Druck in der Quelle wird mit einem Drucksensor
(BTE4005G4, Sensortechnics) kontinuierlich überwacht. Zur homogenen Durchmischung ist
hinter dem Ausgang der Quelle eine 3 m lange 1/8 ´´ Edelstahlleitung angeschlossen. An-
schließend wird der Gasstrom über zwei Kapillaren mit einem Verhältnis von 2:1000 geteilt.
Die Kombination der Kapillaren legt den Überdruck in der Quelle auf ca. 60 mbar fest. Hinter
Kapillare 2 wird das Kalibriergasgemisch mit katalytisch gereinigter Luft weiter verdünnt.
Der Verdünnungsfluß kann über einen Massendurchflußregler (Brooks, 5850TRC) zwischen
0 – 2 l /min variiert werden. Die Mischungsverhältnisse der Kohlenwasserstoffe betragen
nach Verdünnung (1:150) zwischen 0,2 – 3 ppb.
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Abbildung 3-4: Schematischer Querschnitt durch die Diffusionsquelle aus [Konrad und Volz-
Thomas, 2000].
Die Diffusionsquelle wird über Peltierelemente und zwei Heizfolien thermostatisiert, die an
der Außenwand der Quelle angebracht sind (nicht gezeigt in Abbildung 3-4). Die Temperatur
der Quelle kann zwischen 10 – 60 °C eingestellt werden und ist auf 0,2 ° stabil. Alle Experi-
mente wurden bei einer Temperatur von 23 °C durchgeführt, was nahe an der Labortempera-
tur liegt. So wird die Temperatur der Probenröhrchen in der Quelle beim Öffnen für das Wie-
gen der Röhrchen praktisch nicht beeinflußt.
In einer Versuchsreihe aus dem Jahre 1998 wurden die Röhrchen im Abstand von 7 –
14 Tagen mit einer Analysenwaage (Mettler, AT201) gewogen. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 3-3 dargestellt. Beim Wiegen wurde stets die gleiche Reihenfolge eingehalten. Dies
ist wichtig, da Unterschiede von bis zu 0,2 mg pro Röhrchen festgestellt wurden, je nach dem,
ob ein Röhrchen zu Beginn oder am Ende des Wägevorganges gewogen wurde. Dies ist wahr-
scheinlich darauf zurückzuführen, daß die Röhrchen während des Wägevorgangs offen im
Labor stehen und an den Metallröhrchen Feuchtigkeit auskondensiert. Zur Bestimmung des
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Fehlers im gesamten Wägevorgang wurde ein leeres Proberöhrchen in die Quelle gestellt und
jeweils mitgewogen. Die Wiederholbarkeit aus 8 Wägungen des leeren Röhrchens betrug ±
0,1 mg (2 σ). Der gesamte Vorgang vom Öffnen der Quelle über das Wiegen aller Röhrchen
bis zum Wiederanschluß der Quelle dauert etwa 20 – 30 min.
Die Konzentrationen der Kohlenwasserstoffe in der Quelle wurden aus den Gasflüssen
und der gewogenen Massenabnahme der einzelnen Röhrchen berechnet. Der Fehler der Wä-
gung ( ± 0,1 mg, 2 σ ) und der Fehler des N2-Flusses, des Splits und der Verdünnung (± 2,5
%, 2 σ) führen zu einem Gesamtfehler der berechneten Mischungsverhältnisse von 2 – 11 %
(2 σ). Bei den meisten Kohlenwasserstoffen liegt die Reproduzierbarkeit der Diffusionsraten
bei < 5 % (1 σ), außer bei 2-Methylpentan (11,1 %) und Methylcyclohexan (5,4 %). Diese
Verbindungen zeigen eine signifikante Abnahme der Diffusionsraten. Die Ursache für dieses
Verhalten ist nicht bekannt. Die um den Trend korrigierten Standardabweichungen betragen
2,4 und 0,7 %. Zur Absolutkalibration der GCs wurden immer die aktuell bestimmten Diffu-
sionsraten im jeweiligen Meßzeitraum herangezogen.
Tabelle 3-3: Diffusionsraten in [mg/d] der Röhrchen in der Diffusionsquelle in 1998.
Zeitintervall 26.3.
-9.4.
9.4.
-21.4.
21.4.
-5.5.
5.5.
-13.5.
13.5.
-26.5.
26.5.
-8.6.
8.6.
-15.6.
15.6.
-22.6.
Mittel-
wert
STD*
1σ [%]
2-Methylpentan 1,09 0,98 0,93 0,89 0,86 0,83 0,81 0,79 0,896 11,1
(2,5)
n-Hexan 1,38 1,44 1,45 1,41 1,40 1,38 1,40 1,39 1,408 2,0
i-Octan 1,06 1,06 1,02 1,04 1,03 1,03 1,05 1,03 1,037 1,6
Methylcyclohexan 0,57 0,55 0,53 0,53 0,53 0,50 0,49 0,49 0,524 5,4
(0,7)
Toluol 1,62 1,71 1,62 1,62 1,62 1,62 1,63 1,62 1,632 2,0
n-Octan 0,63 0,63 0,61 0,62 0,61 0,60 0,61 0,61 0,613 1,8
Ethylbenzol 0,44 0,45 0,43 0,45 0,44 0,44 0,45 0,44 0,442 1,2
Nonan 0,21 0,20 0,19 0,21 0,21 0,19 0,20 0,20 0,202 3,0
i-Propylbenzol 0,19 0,19 0,17 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,183 4,3
Mesitylen 0,35 0,36 0,34 0,35 0,35 0,33 0,34 0,34 0,343 2,4
1 σ  Fehler der Dif-
fusionsraten
0,005 0,006 0,005 0,009 0,005 0,005 0,010 0,010 - -
*: Die Werte in Klammern geben die um den Trend korrigierten Standardabweichungen an.
In einem Langzeitversuch vom 16.7.´99 – 19.1.2000 wurden die Zeitabstände zwischen zwei
aufeinander folgenden Wägungen stärker variiert. Auf diese Weise sollte der Einfluß der
Dauer des Wägeintervalls auf die Diffusionsraten untersuchen werden. In Tabelle 3-4 sind die
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Ergebnisse der Versuchsreihe dargestellt. Einige Röhrchen wurden im Laufe der langen Meß-
reihe frühzeitig entleert und zeigen deshalb für die letzten Meßintervalle niedrigere Diffusi-
onsraten als zuvor (z.B. 2-Methylpentan, Hexan, 3-Methylhexan, i-Octan, n-Octan und Ethyl-
benzol).
Berücksichtigt man dies, zeigen die Ergebnisse in Tabelle 3-4, daß kein Zusammen-
hang zwischen den jeweiligen Diffusionsraten und der zeitlichen Differenz zwischen zwei
Wägungen besteht. Röhrchen bei denen kein vorzeitiges Entleeren zu erkennen ist, zeigen
eine Standardabweichung von meist < 5 %. Es gibt aber auch Röhrchen, die eine wesentlich
schlechtere Reproduzierbarkeit der Diffusionsraten zeigen. Besonders instabil sind die Diffu-
sionsraten von n-Octan (9 %, 1σ jeweils), Methylcyclohexan (18 %) und 3-Methylheptan (7,4
%), welches die kleinste Diffusionsrate innerhalb der Meßreihe aufweist. Der Grund hierfür
ist nicht bekannt.
Tabelle 3-4: Diffusionsraten in [mg/d] der Röhrchen in der Diffusionsquelle in 1999 / 2000.
Beginn 16.07. 27.07. 02.08. 09.08. 23.08. 16.09. 07.10. 05.01. Mittel- STD
Ende 27.07. 02.08. 09.08. 23.08. 16.09. 07.10. 05.01. 19.01. wert [%]
∆t [h] 257 143 173 330 583 502 2162 331
2-Methylpentan 1,72 1,80 1,86 1,88 1,87 1,85 1,51# * 1,831 3,4
3-Methylpentan 1,36 1,45 1,46 1,50 1,48 1,47 1,45 1,38 1,453 3,0
Hexan 2,89 2,74 2,67 2,62 2,48 2,44 0,59# * 2,641 6,4
Cyclohexan 0,51 0,48 0,48 0,49 0,46 0,46 0,44 0,49 0,479 4,7
3-Methylhexan 0,68 0,66 0,65 0,66 0,62 0,60 0,37# * 0,647 4,5
i-Octan 0,83 0,79 0,80 0,84 0,71# * * * 0,814 2,8
n-Heptan 0,62 0,61 0,54 0,63 0,65 0,59 0,60 0,50# 0,606 5,9
Methylcyclohexan 0,23 0,20 0,19 0,24 0,21 0,22 0,31 0,28 0,232 17,5
Toluol 1,50 1,44 1,43 1,47 1,47 1,48 1,45 1,37# 1,464 1,7
3-Methylheptan 0,21 0,20 0,20 0,23 0,22 0,22 0,24 0,24 0,221 7,4
n-Octan 0,64 0,62 0,60 0,68 0,70 0,76 0,38# * 0,667 9,0
Ethylbenzol 0,75 0,70 0,71 0,74 0,71 0,71 0,32# * 0,719 2,9
o-Xylol 0,66 0,65 0,68 0,68 0,66 0,66 0,64 0,63 0,657 2,4
p-Xylol 0,41 0,39 0,38 0,42 0,40 0,41 0,41 0,41 0,404 3,0
3-EthToluol 0,50 0,50 0,50 0,54 0,51 0,51 0,52 0,52 0,511 2,7
Mesitylen 0,34 0,32 0,32 0,36 0,32 0,32 0,32 0,33 0,329 4,3
*: keine Gewichtsabnahme in diesem Meßzeitraum detektiert. Die Kohlenwasserstoffe sind
aus diesen Röhrchen im Laufe der Versuchsreihe vollständig verdampft.
#: Die Diffusionsraten sind durch vorzeitiges Entleeren der Röhrchen niedriger als im Mittel.
Die mit # gekennzeichneten Daten wurden für die Mittelwertbildung nicht berücksichtigt.
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Betrachtet man die Versuchsergebnisse in Tabelle 3-4 etwas genauer, erkennt man, daß die
Diffusionsraten von 2-Methylpentan, 3-Methylpentan und Hexan im 1. Meßintervall vom
16.7. – 27.7. geringfügig von denen in den darauf folgenden Intervallen abweichen. Diese
Röhrchen wurden im Gegensatz zu den übrigen erst zwei Tage vor Beginn der Versuchsreihe
am 14.7.´99 befüllt. Ein solches Verhalten wurde bei frisch gefüllten Proberöhrchen häufig
beobachtet.
Die Versuchsergebnisse zeigen, daß mit der Diffusionsquelle Kohlenwasserstoffmischun-
gen stabiler Zusammensetzung hergestellt werden können. Soll die Diffusionsquelle zur Ab-
solutkalibration der GC-Analytik verwendet werden, erscheinen die folgende Punkte beson-
ders wichtig:
a) Quelle und Probenröhrchen  müssen vor Beginn einer Meßreihe sauber sein.
b) Die Quelle sollte an einem ruhigen Ort plaziert werden und während der Meßreihen nicht
bewegt werden.
c) Alle Arbeiten an der Quelle, wie das Befüllen der Röhrchen, Öffnen und Verschließen
und das Wiegen sollten immer von derselben Person durchgeführt werden.
d) Die Kapillaren sollten so gewählt werden, daß sich Diffusionsraten zwischen 0,2 –2 mg/d
einstellen, damit der absolute Fehler der Wägung klein bleibt und die Röhrchen nicht zu
schnell entleert werden. Alternativ könnten größere Röhrchen verwendet werden.
e) Zur Absolutkalibration sollten keine frisch befüllten Röhrchen verwendet werden.
f) Wägungen sollten alle 1-4 Wochen durchgeführt werden, um eventuell auftretende Trends
der Diffusionsraten rechtzeitig zu erkennen.
g) Bei der Wägung sollte immer die gleiche Reihenfolge der Röhrchen eingehalten werden.
h) Die Wägung sollte schnell aber sorgfältig durchgeführt werden.
i) Zur Kontrolle sollte ein leeres Röhrchen mit in die Quelle gestellt und gewogen werden.
3 Experimentelles
35
3.1.4 Identifizierung der Peaks beim HC1010
Mehrere Temperaturprogramme wurden getestet, um die Trennleistung des Airmotec
GC´s innerhalb eines 20 min Meßzyklus zu optimieren. Dazu wurden im Labor statische
synthetische Standards bekannter Zusammensetzung und mit der Diffusionsquelle hergestellte
Mischungen mit dem Airmotec GC vermessen. Die Experimente zeigten wie erwartet, daß die
Trennleistung vor allem durch die Starttemperatur bestimmt wird. Trotz der Installation eines
zusätzlichen Kühlers unterhalb des Ofens, konnte die Starttemperatur unter Feldbedingungen
bei einem Meßzyklus von 20 min nicht sicher auf < 30°C gesetzt werden. Unter Feldbedin-
gungen zeigte folgendes Temperaturprogramm für den HC1010 die besten Trenneigenschaf-
ten: p0 = 400 mbar, 1 min @ 30 °C, 30 - 140 °C @ 10 °/min, 1 min @ 140 °C. Eine Rampe
von 5 °/min erzielte keine entscheidende Verbesserung der Trennleistung, verlängerte aber
das Chromatogramm unnötig.
Ein während der BERLIOZ Kampagne mit dem Airmotec HC1010 aufgenommenes
Außenluftchromogramm ist in Abbildung 3-5 abgebildet. In Tabelle 3-5 sind die zu den Peaks
gehörenden Substanzen aufgelistet. Die Identifizierung der verschiedenen Kohlenwasserstoffe
erfolgte auf Basis der Retentionsindizes IT. Diese wurden nach [Van den Dool und Kratz,
1963] berechnet. Die so vorgenommene Identifizierung wurde durch einen Vergleich der in
Außenluftproben erhaltenen Massenspektren mit der NIST 92 library und den selbst aufge-
nommenen Massenspektren von Reinsubstanzen überprüft. Dabei zeigte die Analyse der Mas-
senspektren, daß viele Kohlenwasserstoffe mit anderen Kohlenwasserstoffen oder haloge-
nierten oder oxigenierten Verbindungen koeluieren.
In manchen Fällen war eine eindeutige Identifizierung über die Massenspektren nicht
möglich, da sich die Massenspektren von Isomeren häufig kaum unterscheiden. Dies gilt bei-
spielsweise beim 2,2,4-Trimethylpentan, das neben 2-Pentanon auch mit mindestens zwei
Kohlenwasserstoffen der Summenformel C7H14 koeluiert. Bei den Kohlenwasserstoffen han-
delt es sich sehr wahrscheinlich um 1,3- oder 1,2-Dimethylcyclopentan und/oder 1-Hepten.
Für eine eindeutige Identifizierung ist daher neben dem Massenspektrum meist auch die
Kenntnis der Retentionszeit bzw. des Retentionsindex notwendig. Nur in Einzelfällen sind die
Massenspektren allein zur eindeutigen Identifizierung ausreichend. In dieser Arbeit konnten
zusätzlich zu den bisher bekannten Verbindungen 28 Kohlenwasserstoffe, 8 oxigenierte und 3
halogenierte Verbindungen neu identifiziert werden.
Besonders schlecht ist die Trennleistung des HC1010 im Bereich der C4-
Kohlenwasserstoffe. Die Experimente zeigten, daß die Trennung dieser Komponenten nur
durch eine tiefere Starttemperatur der Säule verbessert werden kann. Das Gleiche gilt für die
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C5 Kohlenwasserstoffe, die nur unzureichend getrennt werden. Als besonderes Problem er-
weist sich Aceton, das unmittelbar vor n-Pentan eluiert. Beide Substanzen sind nicht basisili-
niengetrennt. In Außenluftproben ist das Mischungsverhältnis von Aceton häufig wesentlich
größer als das von n-Pentan, so daß n-Pentan als Schulter im Aceton Peak erscheint. Direkt
hinter n-Pentan eluieren Isopren und tr-2-Penten, die beide nicht getrennt werden und von n-
Pentan nicht basisliniengetrennt sind. Bei ungünstigen Konzentrationsverhältnissen der Sub-
stanzen kann die Integration dieser Gruppe daher sehr schwierig werden. Koelutionsprobleme
mit oxigenierten Verbindungen existieren vor allem noch für 2-Methylpentan, n-Hexan, 2,2,4-
Trimethylpentan, n-Heptan und n-Octan. Nonan und Heptanal werden auf halber Peakhöhe
getrennt.
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Abbildung 3-5: Außenluftchromatogramm des HC1010 aufgenommen während BERLIOZ
aus [Konrad und Volz-Thomas, 2000].
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Tabelle 3-5: Substanzliste der auf dem Airmotec HC1010 identifizierten Verbindungen.
Peak
Nr.
IT Haupt-Kohlenwasserstoffe
in Luft
Koeluierende Komponenten PK
C4 400 Bei den C4 Kohlenwasserstoffen gibt es 3 nicht Basislinien getrennte Peaks: i-Butan,
i/1-Buten + 1,3-Butadien + n-Butan +  tr-2-Buten, cis-2-Buten
1 468,8 2-Methylbutan (a) - +
2 500,0 n-Pentan (a) Aceton (c), 2-Methyl-1-buten (a), 1-Penten (a) #
3 506,6 Isopren (a) tr-2-Penten (a) +
4 513,7 cis-2-Penten (a) 2-Methyl-2-buten (b), + unbekannt (c) *
5 525,8 2,2-Dimethylbutan (a) 3-Methyl-1,2-butadien (a) +
6 559,0 2-Methylpentan (a) 2,3-Dimethlybutan (a), Cyclopentan (a),2-Methoxi-2-methylpropan (c)
#
7 577,5 3-Methylpentan (a) - +
8 584,5 1-Hexen (a) 2-Methyl-1-penten (b), C4H6O (c) #
9 600,0 n-Hexan (a) Butanon (c) #
10 622,3 Methylcyclopentan (a) 2,4-Dimethylpentan (a) +
11 653,3 Benzol (a) Cyclohexan(a), CCl4 (c) (+)
12 660,7 2-Methylhexan (a) (+)
13 663,2 2,3-Dimethylpentan (a)
12 und 13 werden im Standard auf halber Peak-
höhe getrennt, koeluieren mit Butanol (c) (+)
14 670,6 3-Methylhexan (a) - +
15 685,9 2,2,4-Trimethylpentan (a) C7H14 (c), 2-Pentanon (c) #
16 700,0 n-Heptan (a) C2HCl3 (c), C5H10O (c) #
17 721,0 Methylcyclohexan (a) - +
18 745,7 2,3,4-Trimethylpentan (a) - +
19 761,8 Toluol (a) 2/4-Methylheptan (a) (nebensächlich in Luft) +
20 769,8 3-Methylheptan (a) Unbekannt, m/z = 43, 60 amu (c) *
21 800,0 n-Octan (a) C2Cl4 (c),  Hexanal (c) #
22 857,1 Ethylbenzol (a) - +
23 866,6 m-Xylol (a) p-Xylol (a), C9H20 (c) (nebensächlich in Luft) +
24 889,0 o-Xylol (a) Styrol (a) +
25 900,0 Nonan (a) Heptanal (c) (angetrennt) (+)
26 920,2 i-Propylbenzol (a) Unbekanntes Terpen (c) *
27 931,4 α-Pinen (a) - +
28 947,8 Camphen (c) - +
29 951,6 n-Propylbenzol (a) Unbekannt (c) *
30 959,5 3-Ethyltoluol (a)
4-Ethyltoluol (a), werden im Standard auf hal-
ber Peakhöhe getrennt, koeluieren in Außenluft
mit unbekannter Verbindung (c)
*
31 967,5 1,3,5-Trimethylbenzol (a) - +
32 975,8 2-Ethyltoluol (a) Unbekanntes  Terpen (c) *
33 991,9 1,2,4-Trimethylbenzol (a) - +
34 1000,0 Decan (a) - +
35 1007,5 3-Caren (c) - +
36 1024,8 p-Cymen (c) - +
37 1029,8 Limonen (c) - +
38 1033,5 Eucalyptol (c) - +
IT = Linearer Retentions-Index nach [Van den Dool und Kratz, 1963], PK = Peak Kategorie: +
reiner KW-Peak, # Koelution mit oxigenierter Verbindung, *:Koelution mit unbekannter Ver-
bindung. Fett: in dieser Arbeit neu identifiziert. (a): Identifizierung über IT & MS, (b): Identi-
fizierung über IT , (c): Identifizierung über MS, -:  Kein Hinweis auf Koelution.
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3.1.5 Möglichkeiten zur Verbesserung der Trennleistung des HC1010
Die Trennleistung eines GC-Systems wird vor allem durch die Wahl der Säule und des
zur Trennung benutzten Temperaturprogrammes bestimmt. Das Temperaturprogramm beim
HC1010 ist bezüglich Trennleistung bereits optimiert. Eine weitere Verbesserung erscheint
kaum noch möglich. Prinzipiell könnte die Trennleistung nur durch die Wahl einer tieferen
Starttemperatur oder durch die Verwendung einer längeren Säule verbessert werden. Von der
Firma Airmotec wurde mittlerweile ein weiterer GC (HC2010) auf den Markt gebracht, der
auf dem HC1010 basiert und mit einer längeren Säule ausgestattet ist. Ein zweiter am Institut
vorhandene Airmotec HC1010 wurde während dieser Arbeit von der Firma Airmotec auf die
Ausrüstungsmerkmale des HC2010 umgebaut. Die wesentlichen Änderungen werden im fol-
genden kurz beschrieben. 
Die Adsorptionsröhrchen können im HC2010 während der Anreicherung, ähnlich wie
die Cryosäule, stoßweise mit CO2 gekühlt werden. Dadurch sollen auch die leichtflüchtigen
Kohlenwasserstoffe von C2 an angereichert werden. Eine Kontrolle der Röhrchentemperatur
während der Anreicherung ist jedoch nicht möglich. Damit die leichtflüchtigen Kohlenwas-
serstoffe zwischenfokussiert werden können, wurde für die Cryosäule eine Mischpackung aus
den Adsorbentien Envicarb und Carbopack B gewählt. Die Trennung der Kohlenwasserstoffe
erfolgt im HC2010 auf einer im Vergleich zum HC1010 mehr als doppelt so langen Kapillar-
säule (BGB2.5, 22 m x 200 µm, 1 µm Film). Die Polarität dieser Säule liegt zwischen DB-1
und DB-5. Allein durch die längere Säule sollte die Trennleistung des HC2010 wesentlich
höher sein als die des HC1010. Der Druckregler für den Trägergasstrom ist im HC2010 im
Gegensatz zum HC1010 für höhere Drücke von bis zu 2,5 bar ausgelegt. Nur durch einen hö-
heren Säulenvordruck kann mit dem HC2010 und der mehr als doppelt so langen Säule nach
wie vor eine Zeitauflösung von 20 min erreicht werden.
Der HC2010 wurde wie der HC1010 mit dem Massenspektrometer gekoppelt und die
Trennleistung optimiert. Folgendes Temperaturprogramm zeigte beim HC2010 die beste
Trennung der Kohlenwasserstoffe im gesamten Meßbereich: p0 = 1200 mbar, 210 s @ 30 °C,
30 – 140 °C @ 15°/min, 3 min @ 140°C. Ein Chromatogramm eines Multikomponenten-
Standard (siehe Kapitel 3.2.4) ist in Abbildung 3-6 abgebildet. In Tabelle 3-6 sind die zu den
Peaks gehörenden Substanzen aufgelistet.
Generell ist die Trennung der Kohlenwasserstoffe auf dem HC2010 besonders im Be-
reich der (C4 – C6)-Kohlenwasserstoffe wesentlich besser als beim HC1010. Auch manche der
höher siedenden Komponenten sind beim HC2010 im Vergleich zum HC1010 besser vonein-
ander getrennt, z. B. Benzol von Cyclohexan. Die Koelutionsprobleme mit halogenierten
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Komponenten sind ähnlich wie beim HC1010 und auch die Probleme der Koelution mit oxi-
genierten Verbindungen bestehen nach wie vor, durch die etwas geringere Polarität der Säule
aber meist an anderen Stellen im Chromatogramm. So ist beim HC2010 n-Pentan nicht mit
Aceton und n-Hexan nicht mit Butanal oder Butanon überlagert, dafür aber 3-Methylpentan
mit Butanal oder Butanon.
Die C2-Kohlenwasserstoffe waren mit dem HC2010 nicht nachzuweisen. Insgesamt
betrachtet arbeitete der HC2010 während der Experimente sehr unzuverlässig. So war z. B.
das Grundrauschen des FID beim HC2010 etwa 10 mal höher als beim HC1010, die Emp-
findlichkeit hingegen etwa 10 mal niedriger. Der Grund für die verminderte Empfindlichkeit
war eine Undichtigkeit im Übergang Cryosäule – Trennsäule. Das Problem konnte auch durch
Wartung durch den Hersteller nicht rechtzeitig vor Kampagnenbeginn behoben werden, so
daß der HC2010 trotz der besseren Trenneigenschaften während der Messungen in Pabstthum
nicht eingesetzt wurde.
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
7 9
3
2
4
6
8
11
12
1
45
51
50
49
46,47,48
38
39
40
41
42
43
44
25
26
27
28,29
30
31
32
33
34
35
36
37
24
22
23
1916
17
18
20
21
15
Ac
e
to
n
7  14
13
2
3
4
5
6
Et
ha
n
o
l 8
910
11
121
Si
gn
al
 
[oh
ne
 
Ei
n
he
it]
Retentionszeit [s]
60 80 100 120 140 160
 
 
 
Abbildung 3-6: Chromatogramm eines Multikomponenten-Standard mit dem HC2010.
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Tabelle 3-6: Substanzliste der auf dem Airmotec HC2010 identifizierten Verbindungen. Le-
gende siehe Tabelle 3-5.
Peak
Nr.
IT Haupt-Kohlenwasserstoff
in Luft
Koeluierende Komponenten
1 300 Propan Propen
2 353 2-Methylpropan Acetaldehyd
3 386 i/1-Buten
4 400 n-Butan 1,3-Butadien
5 407 trans-2-Buten
6 417 cis-2-Buten
7 446 3-Methyl-1-buten Ethanol
8 466 2-Methylbutan
9 486 1-Penten
10 496 2-Methyl-1-buten
11 500 n-Pentan
12 506 2-Methyl-1,3-butadien trans-2-Penten
13 512 cis-2-Penten
14 516 2-Methyl-2-buten
15 528 2,2-Dimethylbutan
16 551 Cyclopenten 4-und 3-Methyl-1-penten
17 560 Cyclopentan 2,3-Dimethylbutan, Methyl-tert.-Butylether
18 565 2-Methylpentan
19 582 3-Methylpentan Butanal / Butanon
20 588 1-Hexen Butanal / Butanon
21 600 n-Hexan
22 606 cis-3-Hexen
23 607 trans-2-Hexen
24 618 cis-2-Hexen
25 632 Methylcyclopentan 2,4-Dimethylpentan
26 662 Benzol CCl4 liegt zwischen 26 und 27
27 666 Cyclohexan
28 670 2-Methylhexan Wahrscheinlich mit Butanol
29 673 2,3-Dimethylpentan
30 679 3-Methylhexan
31 691 2,2,4Trimethylpentan C7H14, 2-Pentanon (nicht sicher)
32 700 n-Heptan C2HCl3, C5H10O (nicht sicher)
33 717 2,3-Dimethyl-2-penten
34 728 Methylcyclohexan
35 756 2,3,4-Trimethylpentan
36 768 Toluol
37 770 2-Methylheptan 4-Methylheptan
38 776 3-Methylheptan
39 800 n-Oktan Hexanal (nicht sicher)
40 866 Ethylbenzol
41 874 m/p-Xylol
42 894 Styrol
43 900 Nonan o-Xylol
44 926 i-Propylbenzol
45 942 α-Pinen
46 952 n-Propylbenzol Camphen
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Peak
Nr.
IT Haupt-Kohlenwasserstoff
in Luft
Koeluierende Komponenten
47 958 m-Ethyltoluol p-Ethyltoluol
48 963 1,3,5-Trimethylbenzol
49 974 o-Ethyltoluol
50 985 1,2,4-Trimethylbenzol Tert.-Butylbenzol
51 1000 n-Dekan
Um die Trennleistung des Airmotec HC1010 zu verbessern und ein ähnliches Niveau wie
beim HC2010 zu erreichen, wurde ein kühlbarer GC-Ofen entwickelt. In Abbildung 3-7 ist
ein Querschnitt durch den Ofen gezeigt. Der Ofen besteht aus einem 1 mm dicken Messing-
ring mit einem Durchmesser von 130 mm. An der Außenseite des Ringes ist unten ein Kühl-
kanal für ein flüssiges Kühlmittel angesetzt. Zum Heizen des Ofens ist an der Innenseite des
Ringes eine Heizfolie aufgeklebt. Da die verwendete Heizfolie im neuen Ofen einen 3 mal
größeren Widerstand hat als die im Original-Ofen, wurde die Heizleistung des Airmotec ex-
tern verstärkt. Die chromatographische Säule ist außen um den Ring gewickelt und wird unten
durch den Kühlkanal und oben durch einen 0,5 mm langen Steg gegen Verrutschen gesichert.
Der Ring ist mit 4 PFA-Haltern auf einer 1 mm dicken Aluminiumplatte montiert und kann an
Stelle des normalen Ofens in die Airmotec GCs eingebaut werden.
S äu le
P FA -H a lte r
H e iz fo lie K üh lkana l
A lup la tte
M essing-R ing
Abbildung 3-7: Querschnitt durch den kühlbaren Ofen für den Airmotec
Als Trennsäule wurde der gleiche Säulentyp wie im Airmotec HC2010 (BGB2.5, ID = 200
µm, 1 µm Film) mit einer Länge von 15 m verwendet. Das ist 7,5 m kürzer als beim HC2010.
Mit einer genauso langen Säule könnte sonst die Zeitauflösung von 20 min nicht mehr er-
reicht werden. Eine Zeitauflösung von 20 min wird mit dem neuen Ofen nur durch Erhöhung
der Trägergasgeschwindigkeit und des Säulenvordruck von 400 auf 850 mbar erreicht.
Verschiedene Standards wurden mit dem kühlbaren Ofen und dem Original-Ofen
vermessen, um die Trennleistung des kühlbaren Ofens zu bewerten. Als Kühlmittel für den
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Ofen wurde auf – 1 °C temperiertes Wasser (mit Frostschutz) verwendet, welches mit einem
Kühlaggregat (Julabo F40) durch den Ofen gepumpt wurde. Die Kühlmittelzufuhr wurde 3 s
vor Einsetzen der Rampe durch Schalten eines 24-V Ventils gestoppt und das restliche Kühl-
mittel vom Kühlaggregat aus dem Ofen gesaugt. Die Steuerung des 24-V Ventils erfolgt nach
Programmierung der verwendeten Methode automatisch während eines Laufes über einen
freien Schaltplatz am Airmotec GC. Innerhalb eines 20 min Meßzyklus zeigte das folgende
Temperaturprogramm mit dem kühlbaren Ofen die besten Trenneigenschaften: 2 min @ 5 °C,
5-10 ° @ 5°/min, 10 - 85 °C @ 10 °/min, 85 - 140 °C @ 15 °/min, 90 s @ 140 °C.
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Abbildung 3-8: Vergleich der Trennleistung des HC1010 für den Bereich C4 – C5. Oben:
Chromatogramm mit dem alten Ofen, unten: Chromatogramm mit neuem kühlbaren Ofen.
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In Abbildung 3-8 sind die Chromatogramme der Messungen mit dem alten und dem
kühlbaren Ofen für den Bereich C4 – C5 dargestellt. Die verbesserte Trennleistung mit dem
neuen Ofen ist deutlich zu erkennen, insbesondere im Bereich der C4-Kohlenwasserstoffe, die
beim Original-Ofen kaum getrennt werden. Auch der Bereich der C5-Kohlenwasserstoffe ist
mit dem neuen Ofen wesentlich besser getrennt. Mit dem kühlbaren Ofen wird für i-Pentan
eine theoretische Trennstufenzahl von ca. 16000 Böden erreicht, mit dem Original Airmotec
HC1010 Ofen nur ca. 2500. Hervorzuheben ist weiter, daß Isopren und tr-2-Penten mit dem
neuen Ofen auf etwa halber Peakhöhe getrennt werden. Dies wurde selbst mit dem HC2010
und der 22 m langen BGB2.5 Säule nicht erreicht, was den Nutzen des kühlbaren Ofens noch
einmal verdeutlicht. Die Trennleistung könnte in diesem Bereich durch einen niedrigeren
Vordruck zu Beginn des Chromatogrammes noch weiter gesteigert werden. Allerdings kann
ein Meßzyklus von 20 min dann nicht mehr eingehalten werden.
Auch viele höher siedende Komponenten, die bei der Verwendung des Original-Ofens
koeluieren, werden mit dem neuen Ofen voneinander separiert. So werden z. B. Benzol von
Cyclohexan, Toluol von 2- und 4-Methylheptan und Methylcyclopentan von 2,4-
Dimethylpentan mit dem neuen Ofen getrennt. Insgesamt ist die Trennung der Kohlenwasser-
stoffe mit dem neuen Ofen vergleichbar mit der des HC2010, in manchen Bereichen sogar
noch besser. Der größte Vorteil des kühlbaren Ofens ist, daß die Starttemperatur des Ofens
nahezu unabhängig von der Umgebungstemperatur ist und auch bei erhöhten Außentempera-
turen im Feld praktisch immer erreicht werden kann.
Um die Reproduzierbarkeit der Retentionszeiten (RT) mit dem neuen Ofen zu unter-
suchen, wurde eine Mischung aus 15 Kohlenwasserstoffen im Bereich C6 – C9 mit der Diffu-
sionsquelle hergestellt und für 20 h mit dem neuen System vermessen. Für jeden Kohlenwas-
serstoffe wurde die mittlere Retentionszeit sowie die Abweichungen der einzelnen Retenti-
onszeiten vom Mittelwert berechnet. In Abbildung 3-9 sind die Abweichungen von der mittle-
ren Retentionszeit für die einzelnen Kohlenwasserstoffe gegen die Chromatogramm Nr. auf-
getragen. Die maximalen Abweichungen liegen zwischen – 5 und + 4 Sekunden. Aus der
Streuung der Daten für ein Chromatogramm ist zu sehen, daß die einzelnen Kohlenwasser-
stoffe relativ zueinander um bis zu 8 Sekunden voneinander abweichen, im Mittel etwa um 4
Sekunden. In Abbildung 3-10 sind die Ergebnisse für ein ähnliches Experiment mit dem alten
Ofen dargestellt. Die Abweichungen sind insgesamt kleiner und liegen für die meisten Daten-
punkte zwischen – 1,5 und + 1 Sekunde. Im Mittel beträgt die relative Abweichung der Re-
tentionszeiten zueinander ungefähr 1 Sekunde.
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Der kühlbare Ofen hat zwar eine deutlich bessere Trennleistung als der Original-Ofen,
allerdings ist die Reproduzierbarkeit der Retentionszeiten wesentlich schlechter. Das liegt
daran, daß die Masse des neuen Ofens nicht zum Regler des Airmotec paßt und es zu einem
Über- und Unterschwingen der Ofentemperatur kommt. Da stabile Retentionszeiten in der
Chromatographie für die eindeutige Identifizierung der Peaks eine zwingende Voraussetzung
sind, muß die Ofenmasse (~ 5 - 10 mal höher als beim Original-Ofen) weiter reduziert bzw.
die Temperaturregelung angepaßt werden. Aus zeitlichen Gründen waren diese Aufgaben im
Rahmen der Arbeit nicht mehr durchzuführen. Daher wurde der Prototyp des kühlbaren Ofens
nicht in BERLIOZ eingesetzt.
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Abbildung 3-9: Abweichung der aktuellen Retentionszeiten vom Mittelwert beim neuen Ofen
im Bereich der (C6 – C9)-Kohlenwasserstoffe. Abstand der Chromatogramme: 20 min.
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Abbildung 3-10: Wie Abbildung 3-9 für den alten Ofen und einen ähnlichen Kohlenwasser-
stoff-Mix. Bei beiden Abbildungen sind die Ordinaten gleich skaliert.
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3.2 Arbeiten zur Qualitätssicherung im Rahmen des TFS
In Kapitel 3.2 werden das Responseverhalten des HC1010 mit verschiedenen zertifizierten
Kohlenwasserstoff-Standards und der Diffusionsquelle untersucht sowie das Memory-
Verhalten und die Blindwerte bestimmt.
3.2.1 Vergleich der Diffusionsquelle mit hausinternen Standards
Das Verhältnis von Signal zum Produkt aus Molgewicht und Konzentration (Gl 3-1) der elu-
ierenden Komponente ist bei einem FID für die meisten Kohlenwasserstoffe innerhalb weni-
ger Prozent konstant [Dietz, 1967]. Eine Ausnahme scheint lediglich das Ethin darzustellen,
für das der Responsefaktor sehr von den Brennbedingungen und der Geometrie des FID´s
abzuhängen scheint [Blades, 1976], [Holm, 1999], [Klemm und Blades, 1966] und [Sternberg
et al., 1962]. Zur Kalibration des FID wird in der Regel ein mittlerer Responsewert RFm aus
relativ wenigen Kohlenwasserstoffen bestimmt. Allerdings können andere Faktoren wie die
Sammeleffizienz oder die Desorption von den Adsorbentien die Empfindlichkeit des kom-
pletten analytischen Systems beeinflussen.
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Das Responseverhalten des HC1010 wurde im Bereich der (C5 – C10)-
Kohlenwasserstoffe mit der Diffusionsquelle und drei zertifizierten Standards (BOC, angege-
bene Absolutgenauigkeit von 5 %) untersucht. Der erste BOC-Standard (Nr.:55427 SG) ent-
hält laut Zertifikat: 810 ppbV n-Butan, 439 ppbV Benzol, 416 ppbV Toluol und 270 ppbV o-
Xylol. Der BOC-2-Standard (Nr.:292662) enthält laut Zertifikat: 472 n-Butan, 452 ppbV 1-
Buten, 431 ppbV 1-Hexen, 415 ppbV n-Hexan, 393 ppbV Benzol, 579 ppbV Toluol und 606
ppbV n-Octan. Der BOC-3 Standard (Nr.:133960) enthält laut Zertifikat: 980 ppbV Ethan,
990 ppbV Ethin, 980 ppbV Propan, 1030 ppbV 1,3-Butadien, 990 ppbV N-Butan, 1010 ppbV
n-Pentan, 990 ppbV tr-2-Penten, 1040 ppbV n-Heptan, 1070 ppbV Toluol, 1130 ppbV Ethyl-
benzol, 1080 ppbV n-Nonan, 1190 ppbV Propylbenzol, 1340 ppbV n-Decan.
Alle Standards wurden vor Aufgabe auf den HC1010 mit gereinigter Luft über
Massendurchflußregler dynamisch verdünnt (~ 1:100 – 1:300). Die Massendurchflußregler
wurden mit einem automatischen Seifenblasensteigrohr (Gilibrator, Gilian Corp.) kalibriert.
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Anschließend wurde die Verdünnungsluft vermessen, um auf Kontaminationen zu prüfen.
Dabei wurden keine signifikanten Verunreinigungen festgestellt (KWi < 10 ppt). Die oben
beschriebene Diffusionsquelle enthielt Kohlenwasserstoffe in den folgenden Konzentrationen
(vor Verdünnung): 171 ppb 2-Methylpentan, 295 ppb n-Hexan, 167 ppb 2,2,4-
Trimethylpentan, 91 ppb Methylcyclohexan, 322 ppb Toluol, 97 ppb n-Octan, 76 ppb Ethyl-
benzol, 29 ppb n-Nonan, 29 ppb i-Propylbenzol, 51 ppb 1,3,5-Trimethylbenzol.
Die Responsefaktoren RFm, die mit Gl 3-1 aus den Meßdaten berechnet wurden, sind
in Abbildung 3-11 als Funktion des Molgewichtes dargestellt. Die Diffusionsquelle liefert
einen mittleren RFm Wert von: 246 ± 13 (1 σ), der BOC-1 Standard einen Mittelwert von: 216
± 14, der BOC-2 Standard 275 ± 65 und der BOC-3 Standard 164 ± 33. Lediglich die Diffusi-
onsquelle und der BOC-1-Standard bestätigen die Annahme eines substanzunabhängigen und
konstanten Responsefaktors innerhalb der Genauigkeit der Messungen. Allerdings unter-
scheiden sich der mittlere RFm-Wert der Diffusionsquelle und des BOC-1-Standards um ca.
12 %. Die mit dem BOC-2-Standard bestimmten RFm -Werte streuen sehr stark. Dies läßt
darauf schließen, daß die Konzentrationen im BOC-2-Standard zum Teil falsch zertifiziert
sind. Der BOC-3-Standard zeigt eine starke Abnahme von RFm mit steigendem Molgewicht.
Der Minderbefund von Decan im Vergleich zu Pentan beträgt etwa 50 %. Bei der Messung
mit der Diffusionsquelle ist kein solches Abknicken zu beobachten. Daher können Verluste
der höher siedenden Kohlenwasserstoffe in der Ansaugleitung des GC ausgeschlossen wer-
den. Es hat vielmehr den Anschein, daß die höher siedenden Kohlenwasserstoffe deutlich
falsch zertifiziert sind. Der mittlere RFm-Wert aus allen drei Standards beträgt 212 ± 65. Unter
Berücksichtigung dieser großen Unsicherheit ist nur die Diffusionsquelle zur Kalibration der
GC-Analytik geeignet.
In Abbildung 3-12 sind die Responsefaktoren RFm gegen die Retentionszeit aufgetra-
gen. Die Messung mit der Diffusisonsquelle zeigt einen langsamen Anstieg von RFm mit der
Retentionszeit. Zur Nachkalibration der Standards an die Diffusionsquelle wurde die lineare
Regression von RFm gegen die Retentionszeit verwendet.
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Abbildung 3-11: Vergleich der Diffusionsquelle mit synthetischen Standards. RFm als Funkti-
on der Molmasse.
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Abbildung 3-12: Wie Abbildung 3-11, aber als Funktion der Retentionszeit.
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3.2.2 Memory-Effekt
Neben der Absolutkalibration wird die Genauigkeit der Messung durch Memory und
Blindwerte des Systems beeinflußt. Bereits im Rahmen einer Diplomarbeit am ICG-2 wurde
von einem Memory-Effekt beim Airmotec berichtet [Schmitz, 1993]. Der Effekt wurde durch
eine nicht vollständige Desorption der Kohlenwasserstoffe von den Adsorbentien hervorgeru-
fen und betrug bis zu 35 %. Das heißt nach einer 2. Desorption wurden Peaks gefunden, deren
Fläche bis zu 35 % der Peakflächen nach der ersten Desorption betrugen [Schmitz, 1993]. Der
Grund für diesen ungewöhnlich hohen Restanteil lag damals in einer zu niedrigen Desorption-
stemperatur der Proberöhrchen, was in der Folge korrigiert wurde. Um den Memory-Effekt
beim vorliegenden Gerät (HC1010) zu quantifizieren, wurde während BERLIOZ jedes der
drei verwendeten Proberöhrchen dreimal mit einem Multikomponenten-Standard (siehe Ka-
pitel 3.2.4) beprobt. Anschließend wurde jedes Proberöhrchen je drei mal mit Nullgas beprobt
(N2, 5.0, Linde). Die Messungen wurden mit einem Meßzyklus von 30 min durchgeführt, so
daß die Starttemperatur des Ofens auf 25 °C gesenkt werden konnte. Auf diese Weise konnten
einige Komponenten getrennt oder angetrennt werden, die im normalen Temperaturprogramm
mit einer Starttemperatur von 30 °C nicht separiert werden (z.B. Toluol von 2+4-
Methylheptan).
In
Tabelle 3-7 ist für jede Komponente das Verhältnis der Peakflächen nach der ersten
Nullbeprobung zur letzten Beprobung mit dem Standard angegeben. Für die meisten Kohlen-
wasserstoffe beträgt dieses Verhältnis zwischen 1 – 4 %. An die Meßdaten wurde zusätzlich,
wie von [Schmitz, 1993] beschrieben, ein Zeitgesetz 1. Ordnung angepaßt (Gl 3-2).
Gl 3-2 τ/0n e A A  A n−∞ ⋅+=
mit: n = Zyklus Nr. des Röhrchens (0 = letzte vollständige Anreicherung, 1 = 1. Nullbepro-
bung), An , ∞A , A0 = Peakfläche nach n, ∝ und 0 Nullbeprobungen, τ = 1. Ordnungs-
zeitkonstante (in Einheiten von n).
Die so ermittelten Zeitkonstanten steigen langsam von C5 – C10 von 0,20 – 0,30 [Cyclen] in
der Elutionsreihenfolge der Kohlenwasserstoffe an, d. h. mit steigendem Siedepunkt nimmt
der Memory-Effekt leicht zu. Ausnahmen hiervon bilden 2-Methylbutan (i-Pentan) und n-
Pentan, die die größten Zeitkonstanten und den größten Memory aufweisen. Wahrscheinlich
brechen diese beiden Komponenten durch die Carbotrap-Phase z. T. durch und werden auf der
Carbosieve-Phase adsorbiert. Carbosieve weist im Vergleich zu Carbotrap ein wesentlich hö-
heres spezifisches Retentionsvolumen auf.
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In diesem Zusammenhang muß angemerkt werden, daß nach Transport oder Lagerung
des Gerätes, der HC1010 ein hohes Maß an Kontaminationen für viele Kohlenwasserstoffe
zeigt, die mit einer wesentlich größeren Zeitkonstante abklingen, als im normalen Meßbetrieb.
Die wahrscheinlichste Erklärung für dieses Verhalten ist eine Kontamination der Carbosieve-
Phase während des Transportes oder der Lagerung. Es ist daher notwendig, vor Beginn von
Messungen im ppt Bereich den GC so lange mit Null-Gas zu beproben, bis die Kontamination
abgeklungen ist.
Mit Hilfe der hier bestimmten Zeitkonstanten ist es theoretisch möglich, den Memory-
Effekt in kontinuierlichen Messungen zu korrigieren. Allerdings ist dies nur bei großen Kon-
zentrationssprüngen nötig, wie sie z. B. nach Kalibrationen oder Luftmassenwechseln auftre-
ten.
3.2.3 Blindwerte
Der Wert von 
∞
A  gibt theoretisch den Blindwert des Systems an, den man nach einer
unendlichen Anzahl von Nullbeprobungen erhält. Die Konzentrationen der Kohlenwasserstof-
fe im Standard sind verglichen mit den Blindwerten allerdings viel zu hoch, um die Blind-
werte durch Extrapolieren exakt zu ermitteln. Deshalb wurden die Blindwerte bestimmt, in
dem der GC im normalen Meßmodus so lange mit Nullgas beprobt wurde, bis die verbleiben-
den Peakflächen innerhalb von 10 % konstant waren. Um nun den Einfluß des Nullgases am
Blindwert zu ermitteln, wurde jedes Proberohr anschließend je dreimal mit 100, 75, 50, 25
und 0 % des normalen Probevolumens mit Nullgas beprobt. Alle Chromatogramme wurden
manuell integriert und die erhaltenen Peakflächen gegen das normierte Probevolumen aufge-
tragen (Abbildung 3-13) und lineare Regressionen an die Daten angepaßt. Der Achsenab-
schnitt der Ausgleichsgeraden gibt den Blindwert des GC´s und die Steigung den Anteil des
jeweiligen Kohlenwasserstoffes im Nullgas an. Abbildung 3-13 zeigt, daß der Meßwert für
die Nullbeprobung innerhalb der Meßfehler mit der Extrapolation der Ausgleichsgeraden
übereinstimmt. Es sollte deshalb möglich sein, die Blindwerte in einem vereinfachten Verfah-
ren durch mehrfaches Nullbeproben zu bestimmen, nachdem die Proberöhrchen zuvor so lan-
ge mit Nullgas gespült wurden, bis kein Memory-Effekt mehr zu beobachten ist.
Das komplette Verfahren zur Blindwertbestimmung wurde während BERLIOZ drei-
mal durchgeführt. Signifikante Blindwerte ergaben sich für Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-
Xylol und o-Xylol (6, 3, 2, 2 bzw. 2 ppt). Die Blindwerte wurden bei der Auswertung berück-
sichtigt. Die Nachweisgrenzen für diese Kohlenwasserstoffe entsprechend der dreifachen
Standardabweichung betrugen 8, 6, 2, 3 und 2 ppt. Für die anderen Kohlenwasserstoffe wur-
3 Experimentelles
51
den keine signifikanten Blindwerte beobachtet. Die Nachweisgrenzen dieser Kohlenwasser-
stoffe wurden auf 1 ppt festgelegt, was etwa 5 σ des Rauschens der  Basislinie entspricht.
Tabelle 3-7: Memory Verhalten des Airmotec HC1010. Die Parameter wurden für jedes
Röhrchen individuell bestimmt und dann über alle Röhrchen gemittelt.
Kohlenwasserstoff Peakfläche nach
1. Nullbeprobung
[% von Standard]
A∝
[%]
A0
[%]
τ  
[n]
i-Pentan 28,9 ± 9,0 4 96 0,76 ± 0,06
n-Pentan, 2-Me-1-buten, 1-Penten 7,4 ± 0,6 0 100 0,40 ± 0,01
Isopren + trans-2-Penten 1,0 ± 0,5 0 100 0,23 ± 0,02
Cis-2-Penten + 2-Methyl-2-buten 1,4  ± 0,6 0 100 0,20 ± 0,03
2,2-Dimethylbutan 0,3 ± 0,1 0 100 0,17 ± 0,01
Cyclopenten 0,3 ± 0,1 0 100 0,19 ± 0,01
4-Methyl-1-penten 0,4 ± 0,1 0 100 0,18 ± 0,01
2-Methylpentan 0,8 ± 0,3 0 100 0,21 ± 0,02
3-Methylpentan 0,3 ± 0,1 0 100 0,17 ± 0,01
2-Methyl-1-Penten 0,6 ± 0,5 0 100 0,19 ± 0,04
n-Hexan 0,5 ± 0,3 0 100 0,19 ± 0,02
Cis-3-Hexen + trans-2-Hexen 1,5 ± 1,6 0 100 0,22 ± 0,07
Cis-2-Hexen 0,3  ± 0,5 0 100 0,16 ± 0,06
MeCP + 2,3-DMB 0,8 ± 0,7 0 100 0,20 ± 0,04
Benzol + Cyclohexan 1,4 ± 0,7 0 100 0,22 ± 0,03
2-Methylhexan + 2,3-DMP 1,9 ± 0,8 0 100 0,26 ± 0,01
3-Methylhexan 0,4 ± 0,1 0 100 0,18 ± 0,01
2,2,4-Trimethylpentan 0,5 ± 0,2 0 100 0,19 ± 0,01
n-Heptan 0,6 ± 0,3 0 100 0,19 ± 0,02
2,3-Dimethyl-2-penten 2,0 ± 0,8 0 100 0,25 ± 0,03
Methylcyclohexan 0,4 ± 0,2 0 100 0,18 ± 0,01
2,3,4-Trimethylpentan 0,5 ± 0,2 0 100 0,19 ± 0,02
Toluol 1,7 ± 0,3 0 100 0,24 ± 0,01
2 + 4-Me-Heptan 1,6 ± 0,4 0 100 0,23 ± 0,01
3-Methylheptan 0,6 ± 0,3 0 100 0,20 ± 0,02
n-Octan 1,4 ± 0,7 0 100 0,22 ± 0,05
Ethylbenzol 2,4 ± 1,4 0 100 0,26 ± 0,06
m/p-Xylol 2,7 ± 1,6 0 100 0,28 ± 0,05
o-Xylol + Styrol 3,9 ± 2,4 0 100 0,30 ± 0,08
n-Nonan 1,7 ± 0,9 0 100 0,27 ± 0,00
i-Propylbenzol 2,3  ± 1,0 0 100 0,26  ± 0,05
α-Pinen 0,7 ± 0,0 0 100 0,20 ± 0,00
n-Propylbenzol 3,0 ± 1,6 0 100 0,28 ± 0,04
3-Ethyltoluol 10,9 ± 5,3 9 91 0,27 ± 0,01
4-Ethyltoluol 3,5 ± 2,5 0 100 0,30 ± 0,07
1,3,5-Trimethylbenzol 3,0 ± 1,9 0 100 0,28 ± 0,05
2-Ethyltoluol 2,7 ± 1,5 0 100 0,27 ± 0,04
tert-Butylbenzol 3,0 ±1,5 0 100 0,29 ± 0,05
1,2,4-Trimethylbenzol 4,3 ± 2,5 0 100 0,32 ± 0,06
n-Decan 2,6 ± 1,7 0 100 0,27 ± 0,05
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Abbildung 3-13: Blindwertbestimmung für o-Xylol auf allen drei Probenröhrchen (aus
[Konrad und Volz-Thomas, 2000]).
3.2.4 Ringversuche im Rahmen des TFS/BERLIOZ
Zur Absicherung der Datenqualität der Kohlenwasserstoffmessungen im Rahmen des
TFS/BERLIOZ-Projektes wurde eine externe Qualitätssicherung durchgeführt. Dazu fanden
zwei Ringversuche mit synthetischen Standards vor Kampagnenbeginn und Vergleichsmes-
sungen während BERLIOZ statt. Die Zusammensetzung der Vergleichsstandards wurde erst
nach Abgabe der Ergebnisse bekannt gegeben. Die Diffusionsquelle war zum Zeitpunkt der
ersten beiden Ringversuche noch nicht vollständig charakterisiert. Daher wurde im 1. Ring-
versuch mit dem BOC-1-Standard und im 2. Ringversuch mit dem BOC-2- Standard kali-
briert. Beide Standards wurden nachträglich durch Vergleichsmessungen auf die Absolut-
werte der Diffusionsquelle korrigiert (siehe Abbildung 3-12).
Beim ersten Vergleichsstandard handelte es sich um ein n-Alkan Gemisch im unteren
ppb Bereich. Der Standard wurde am NCAR hergestellt und gegen NIST Standards kalibriert.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 3-14 wiedergegeben. Tendenziell liegen die Ergebnisse der
eigenen Analyse unter den zertifizierten Werten. Außer beim Hexan und Nonan liegen die
Abweichungen im Bereich der Fehler des Zertifikates (± 0,3 ppb) und der eigenen Messung (±
5 %, 1 σ). Im Mittel beträgt die Abweichung – 10 ± 3,4 % (1 σ). Wäre die Auswertung nicht
mit den an die Diffusionsquelle korrigierten Mischungsverhältnissen des BOC-1-Standards
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sondern mit den zertifizierten Werten durchgeführt worden, betrüge die mittlere Abweichung
lediglich –3,5 ± 3,5 %. Der BOC-1-Standard stimmt daher mit dem Vergleichsstandard besser
überein als die Diffusionsquelle.
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Abbildung 3-14: Ergebnisse des Aimotec HC1010 im 1. TFS-Ringversuch
Beim zweiten Ringversuch wurde ein von NPL (National Physical Laboratory, Teddington,
England) zertifizierter Standard vermessen, der neben einigen Alkanen auch Alkene und
Aromaten mit Mischungsverhältnissen zwischen 2 – 30 ppb enthielt. Die Ergebnisse der
Analyse sind in Abbildung 3-15 gezeigt. Im Gegensatz zum 1. Ringversuch liegt das eigene
Analysenergebnis im Mittel um 2,8 ± 2,6 % (1 σ) über dem Zertifikat.
Da in BERLIOZ unter anderem der Abbau der Kohlenwasserstoffe in der Berliner
Abluftfahne verfolgt werden sollte, war es notwendig, die verbleibenden Unterschiede zwi-
schen den Arbeitsstandards der einzelnen Laboratorien durch Harmonisierung auszugleichen.
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Aus diesem Grunde wurde jedem BERLIOZ Teilnehmer unmittelbar vor und während der
Kampagne ein Multikomponenten-Standard zur Verfügung gestellt. Dieser Standard wurde
am NCAR hergestellt und zertifiziert (von jetzt an als NCAR-BERLIOZ-Standard bezeichnet)
und enthielt 70 Kohlenwasserstoffe zwischen 0,2 und 7 ppb. Der Standard wurde mit dem
HC1010 während BERLIOZ an drei Tagen insgesamt 12 mal vermessen. Unglücklicherweise
verstopfte der CO2 Pfad zu Beginn der Kampagne und konnte aus Zeitgründen nicht repariert
werden. Daher konnten die C4-Kohlenwasserstoffe nicht erfaßt werden und es kam während
einer der drei Messungen zu signifikanten Durchbrüchen der C5-Kohlenwasserstoffe. Aus
diesem Grunde ist auch die Datenqualität der C5-Kohlenwasserstoffe während BERLIOZ
nicht so hoch wie bei den höher siedenden Kohlenwasserstoffen ab C6.
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Abbildung 3-15: Ergebnisse des HC1010 im 2. Ringversuch.
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In Abbildung 3-16 ist ein Vergleich zwischen der NCAR-Analyse (E. Apel persönli-
che Mitteilung) und der eigenen Analyse mit dem Airmotec gezeigt. Die eigenen Ergebnisse
sind Mittelwerte aus 12 einzelnen Messungen, außer für die C5-Kohlenwasserstoffe (8 Mes-
sungen), wo der Tag mit dem signifikanten Durchbruch nicht berücksichtigt wurde. Die eige-
ne Kalibrierung basierte auf dem an die Diffusionsquelle angepaßten BOC-2-Standard mit
einem leicht Retentionszeit abhängigen RFm-Wert. Für die Quantifizierung koeluierender
Kohlenwasserstoffe, wie z. B. Benzol + Cyclohexan und Isopren + trans-2-Penten, wurden
mittlere Molmassen zur Berechnung von RFm verwendet. Dies führt am NCAR-BERLIOZ-
Standard nur zu kleinen Fehlern für die Summe koeluierender Kohlenwasserstoffe, da die
Molmassen der koeluierenden Kohlenwasserstoffe meist sehr ähnlich sind. Bei Außenluft-
messungen ist Koelution von Kohlenwasserstoffen mit oxigenierten Verbindungen ein we-
sentlich größeres Problem, da oxigenierte Verbindungen eine wesentlich kleinere Response
als reine Kohlenwasserstoffe aufweisen [Ackman, 1964; Ackman, 1968].
Generell besteht eine gute Übereinstimmung zwischen der eigenen Analyse und dem
NCAR-Zertifikat (Abweichungen überwiegend innerhalb von 10 %). Große Abweichungen
werden beim 1,2,4-Trimethylbenzol (- 41 %) und beim α-Pinen (- 72 %) beobachtet. Der er-
hebliche Minderbefund von mehr als einem Faktor 3 ist höchstwahrscheinlich auf eine Isome-
risierung auf den Adsorbentien zurückzuführen [Cao und Hewitt, 1993],[Rothweiler et al.,
1991]. Dafür spricht die Tatsache, daß im Chromatogramm des HC1010 neben α-Pinen auch
signifikante Mengen anderer Terpene (Camphen, 3-Caren, Limonen) gefunden wurden, die
im Standard nicht enthalten sind. Die Summe aller nachgewiesenen Terpene entspricht ca. 80
% des zertifizierten Wertes für α-Pinen. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem HP-GC,
der ebenso ~ 80 % der von NCAR angegebenen Konzentration von α-Pinen findet. Wegen
der beobachteten Isomerisierung scheint der HC1010 nicht zur Quantifizierung einzelner Ter-
pene sondern bestenfalls für die Bestimmung der Summe von Terpenen geeignet zu sein.
Ohne 1,2,4-Trimethylbenzol und α-Pinen beträgt die Abweichung der eigenen Analy-
se mit dem HC1010 zu NCAR über alle Komponenten gemittelt – 4,3 ± 2 % (2 σ) mit einer
Standardabweichung von 6 %. Beim HP-GC beträgt die über alle Kohlenwasserstoffe gemit-
telte Abweichung – 2,3 ± 2 % mit einer Streuung von 6 %. Die Ergebnisse beider GCs sind in
Übereinstimmung mit der Absolutgenauigkeit der Diffusionsquelle. Zur Harmonisierung aller
BERLIOZ-Daten, wurden die eigenen Meßdaten um die mittlere Abweichung der eigenen
Kalibration zum NCAR-BERLIOZ-Standard korrigiert.
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Abbildung 3-16: Vergleich der eigenen Analyse (HC1010) des NCAR-BERLIOZ-Standards
mit der NCAR-Analyse. Das untere Bild zeigt die relativen Abweichungen (Abbildung aus
[Konrad und Volz-Thomas, 2000] übernommen).
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Der Vergleich aller drei TFS-Ringversuche in Tabelle 3-8 zeigt, daß die unterschiedli-
chen Vergleichsstandards im Mittel zwischen – 10 und + 3 % von der hier verwendeten Dif-
fusionsquelle abweichen. Dies zeigt, daß die Diffusionsquelle mit statischen Standards abso-
lut betrachtet im Mittel innerhalb von 10 % übereinstimmt und daß zwischen den von inter-
national anerkannten Prüflabors zertifizierten Standards Unterschiede von bis zu 15 % auf-
treten können. Das ist deutlich größer als die zertifizierte Genauigkeit von 5 %. Allerdings
muß bei den Ringversuchen berücksichtigt werden, daß die Standards durch den Transport zu
den jeweiligen Laboratorien häufigen Temperaturschwankungen ausgesetzt waren, wie sie im
Labor normalerweise nicht vorkommen. So war z. B. der Standard des 2. Ringversuch wäh-
rend des Transportes für mehrere Stunden auf unter 0 °C abgekühlt worden. Die anschließen-
den Messungen zeigten besonders für die höher siedenden Komponenten einen langsamen
Anstieg der Peakflächen im Chromatogramm mit der Zeit. Erst nach Erwärmen der Druckgas-
flasche auf ca. 35 °C war die Einstellung eines Gleichgewichtes anhand konstanter Peakflä-
chen zu beobachten. Die Flaschentemperatur kann daher einen wichtigen Einfluß auf das Mi-
schungsverhältnis des Kohlenwasserstoffes in der Gasphase des Zylinders haben.
Tabelle 3-8: Zusammenfassung der Ergebnisse der Vergleichsmessungen mit dem HC1010.
Alle Ergebnisse sind auf die Kalibration mit der Diffusionsquelle bezogen.
Standard Bereich (ppb) Mittlere Abweichung  in
%  ± % (2 σ)
1 σ Streuung [%]
n-Alkan 1 5 – 8 - 10 ± 2,7 ± 3,4
NPL 2 2 – 30 + 3 ± 1,5 ± 2,6
NCAR-BERLIOZ 3* 0,2 – 7 - 4,3 ± 2 ± 6,0
Mittel 0,2 - 30 - 3,7 ± 3,7 ± 6,5
1,3: gegen NIST zertifiziert, *: ohne 1,2,4-Trimethylbenzol und α-Pinen
2: gegen NPL zertifiziert.
Vergleich mit ähnlichen Ringversuchen in der Literatur
In der Literatur sind mittlerweile die Ergebnisse des Nonmethane Hydrocarbon Intercompari-
son Experiment (NOMHICE) 3 veröffentlicht [Apel et al., 1999], an dem 29 Laboratorien
teilgenommen haben. Als Primärstandards wurden bei diesem Experiment zwei 60-
Komponenten-Standards von Scott-Marrin Inc. mit ähnlicher Zusammensetzung wie der
NCAR-BERLIOZ-Standard verwendet. Die Mischungsverhältnisse der Primärstandards wur-
den durch das NCAR und durch die EPA unabhängig von einander bestimmt und betrugen
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zwischen 1 – 30 ppb. Beide Laboratorien stimmten meist innerhalb von 10 % überein. Für
den Vergleich wurden die Primärstandards durch das NCAR in Edelstahlbehälter abgefüllt,
zweimal analysiert und an die jeweiligen Laboratorien verschickt. Die Edelstahlkanister wur-
den nach Wiedereintreffen am NCAR erneut analysiert. Die Abweichung zur ersten Messung
betrug für die meisten Kohlenwasserstoffe weniger als 5 %. Die Analysen der beteiligten La-
boratorien weichen zwischen einem Faktor 0,2 - 6 von NCAR ab. Im Mittel über alle Labo-
ratorien und Kohlenwasserstoffe beträgt das Verhältnis der Analysenergebnisse zur Analyse
durch das NCAR 0,92 ± 0,35 (1 σ).
Im Vergleich zu NOMHICE 3 sind die Ergebnisse dieser Arbeit als sehr gut zu be-
zeichnen. Betrachtet man lediglich die 11 besten Laboratorien in NOMHICE 3, so beträgt das
Verhältnis im Mittel über alle Komponenten 0,95 ± 0,12 (1 σ). Die in dieser Arbeit erzielte
Genauigkeit von 0,96 ± 0,06 liegt innerhalb der Genauigkeit der 11 besten Laboratorien in
NOMHICE 3.
3.3 Fehlerbetrachtung für die Messung von Kohlenwasserstoffen
Das Mischungsverhältnis µ eines Kohlenwasserstoffes in einer Luftprobe werden nach Gl 3-3
berechnet.
Gl 3-3 blankMeßwertProbe
m
Probe FE - FE FEmit              , 
M RF
FE
 =  =
⋅
µ
Mit: FE = Peakfläche, M = Molare Masse des Kohlenwasserstoffes.
Der Fehler für das Mischungsverhältnis berechnet sich nach dem Gauß´schen Fehlerfortpflan-
zungsgesetz zu:
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Nach Vereinfachungen erhält man für den relativen Fehler der Messung:
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∆RFm/RFm entspricht dem Fehler der Kalibration, 2 σ = 10 % (aus Absolutgenauigkeit der
Diffusionsquelle).
∆FEMeßwert entspricht dem Fehler der manuellen Integration
∆ FEblank ist der Fehler des Blindwertes = NWG · 2/3
∆ M  ist der Fehler der Molmasse, spielt nur bei Koelution eine Rolle, da hier mit 
einem mittleren Molgewicht gerechnet wird. Beispiel: M (Benzol +
Cyclohexan) = 81 ± 3 g/mol
Der aus Gl 3-5 berechnete Meßfehler setzt sich aus mehreren Anteilen zusammen. Die Fehler
der Kalibration, der Blindwerte und der Molmassen wurden bereits diskutiert. Um abschätzen
zu können, wie groß der Fehler bei der Integration von Außenluftchromatogrammen ist, wur-
de ein Integrationsvergleich von zwei Operatoren durchgeführt. Der Vergleich erfolgte in
einem Blindversuch. Dabei integrierte jeder Operator mehrere Außenluftchromatogramme.
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Abbildung 3-17: Integrationsvergleich von zwei Operatoren an mehreren Außenluftchroma-
togrammen: Peakflächenverhältnisse gegen das Mischungsverhältnis der Peaks.
In Abbildung 3-17 sind die Quotienten der Peakflächen, die von beiden Operatoren
integriert wurden, als Funktion der Mischungsverhältnisse der Kohlenwasserstoffe dargestellt.
Für hohe Konzentrationen scheint ein systematischer Unterschied von etwa 3 % zwischen
beiden Operatoren vorzuliegen. Abbildung 3-17 zeigt, daß der Fehler der Integration abhängig
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von der Konzentration des Kohlenwasserstoffes ist. Oberhalb von 50 ppt beträgt der 1 σ-
Fehler der Integration 5 %. Mit abnehmender Konzentration wird der Fehler erwartungsge-
mäß größer. Zwischen 50 und 20 ppt liegt der 1σ-Fehler bei 9 % und zwischen 4 – 20 ppt bei
18 %. An der NWG von 4 ppt liegt der Fehler der manuellen Integration bei bis zu 40 %.
Abbildung 3-18 zeigt eine Häufigkeitsverteilung aller Peakflächenverhältnisse. An die Häu-
figkeitsverteilung wurde eine Gauss-Kurve angepaßt. Das mittlere Peakflächenverhältnis zwi-
schen beiden Operatoren beträgt 0,988 mit einer Standardabweichung von 0,102. Das heißt,
im Mittel liegt der systematische Unterschied zwischen beiden Operatoren bei etwa 1 % und
der 1 σ-Fehler der Integration bei etwa 10 %.
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Abbildung 3-18: Häufigkeitsverteilung der Peakflächenverhältnisse beim Integrationsver-
gleich. n = 93.
Es kann festgehalten werden, daß die manuelle Integration insbesondere bei sehr klei-
nen oder nicht sauber getrennten Peaks den größten Anteil zum gesamten Meßfehler beiträgt.
Automatische Integrationsprogramme, wie z. B. die AirmoVista Software, führen zu keinem
besseren Ergebnis bezüglich der Integration. Das liegt daran, daß bei einer automatischen
Integration Basislinie und Anfangs- und Endpunkte eines Peaks häufig falsch gesetzt werden.
Die automatische Integration ist dann mit einem größeren Fehler behaftet als eine manuelle
Integration. Ein weiterer Nachteil ist, daß automatische Intergrationsprogramme Verschie-
bungen in den Retentionszeiten, wie sie in Außenluftchromatogrammen vorkommen, nicht
erkennen, bzw. Peaks dann falsch zuordnen. Die Peakzuordnung wird vom Operator daher
besser anhand der Retentionszeiten unter Berücksichtigung des Peakmusters vorgenommen.
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Zur zukünftigen Verbesserung der Integration von Außenluftchromatogrammen wäre
ein (leider nicht verfügbares) halbautomatisches Integrationsprogramm von großer Hilfe, bei
dem der Operator den zu integrierenden Peak im Chromatogram auswählt und angeben kann,
wieviel Komponenten an den Peak mit welcher Halbwertsbreite angefittet werden sollen
(Gauß-Peaks oder andere Chromatographische Peaks). Die Halbwertsbreiten der Peaks müß-
ten zuvor aus der Messung synthetischer Gemische bestimmt werden. Kann ein Peak nicht
mit der zuvor bestimmten Halbwertsbreite angefittet werden, ist davon auszugehen, daß es
sich nicht ausschließlich um die vermutete Komponente handelt. Mit einem solchen Auswer-
teprogramm verbliebe die Zuordnung der Peaks beim Operator und die Integration wäre vor
allem für kleinere Peaks reproduzierbarer.
3.4 Einfluß der Ansaugleitung
Für belastbare Messungen atmosphärischer Spurenstoffe muß sichergestellt sein, daß die Spu-
renstoffe vollständig und ohne Verluste zum jeweiligen Meßgerät zugeführt werden. Im fol-
genden Kapitel werden die Untersuchungen erläutert, die für die Kohlenwasserstoffe hin-
sichtlich dieses Problems durchgeführt wurden.
Während BERLIOZ erfolgte die Probenahme der einzelnen Spurenstoffe im mobilen
Meßlabor über einzelne Ansaugleitungen, die an einem Teleskopmast am Dach des mobilen
Meßlabors in ca. 10 m Höhe befestigt waren. Für die Kohlenwasserstoffe wurde eine ca. 10 m
lange 1/8 ´´ Silcosteel Leitung (Restek) verwendet, die auf ca. 50 °C temperiert war. Inner-
halb des mobilen Labors wurde die Ansaugleitung über Edelstahl T-Stücke zum HP-GC und
zum HC1010 verzweigt. Die Leitungen hinter der Verzweigung bis zu den GCs bestanden
ebenfalls aus 1/8 ´´ Silcosteel Rohr.
Vor der Verzweigung zu beiden GCs war ein ca. 2 m langes und auf ca. 90 °C tempe-
riertes  1/8´´ Edelstahlrohr als O3-Scrubber [Koppmann et al., 1995] eingebaut. O3 kann bei
der Anreicherung und späteren Desorption zu signifikanten Verlusten der Alkene in Folge
von Ozonolysereaktionen führen. Die Effiziens des O3-Scrubbers wurde vor BERLIOZ für
den HP-GC und den Airmotec GC überprüft. Dazu wurde der BOC-2 Standard mit O3 halti-
ger Luft (ca. 110 ppb) auf beide GCs aufgegeben. Bei beiden GCs zeigten alle Alkene eine
Abweichung von weniger als 10 % zur Vergleichsmessung in O3 freier Verdünnungsluft.
Nach dem BERLIOZ Experiment wurde ein Test der kompletten Ansaugleitung
durchgeführt. Abbildung 3-19 zeigt eine Skizze des experimentellen Aufbaus. Das mobile
Meßlabor wurde unterhalb des GC-Labors im ICG-2 positioniert. Im mobilen Labor befand
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sich der HP5890 (HP-GC) und im stationären Labor ein HP6890. Der HP6890 wurde am
ICG-2 im Rahmen des TFS als Ersatzsystem für den HP-GC mit identischem Anreicherungs-
und Probenaufgabesystem aufgebaut (Th. Schmitz, persönliche Mitteilung, 1998). Der
HP6890 ist mit einer automatischen Flußregelung ausgerüstet, die einen konstanten Säulen-
fluß unabhängig von der Temperatur der Säule gewährleistet und besitzt eine 120 m Säule an
Stelle der 90 m Säule im HP5890. Die Trennleistungen beider GCs sind bis auf Einzelfälle
nahezu identisch.
HP5890
HP6890 E in laß  in  9  m  H öhe
O  S crubber,
1 /8  ´´  E de ls tah lroh r be i 90 °C
3
LK W -A S L, 
~  10  m  1/8 ´´ S ilcostee l auf 50  °CA S L2, ~  2 m  1 /8 ´´ S ilcostee l 
GC-Labor ICG-2
M obiles Labor (M eß-LKW ) 
A L-A S L, ~  2  m  1/8  ´´ S ilcostee l 
A S L1 , ~  1 m  1 /8 ´´ S ilcostee l 
Ve rdünnungssystem  fü r K a lib ration  
B O C -
S tandard
N 2
M F C
M F C
A
Abbildung 3-19: Experimenteller Aufbau zum Test der Ansaugleitung im mobilen Meßlabor.
Die Ansaugleitungen vom HP-GC (komplette LKW-Ansaugleitung) und die des
HP6890 (2 m 1/8 ´´ Silcosteel Rohr) wurden über ein T-Stück miteinander verbunden. Über
den dritten Anschluß des T-Stückes wurden synthetische Gemische oder Außenluft auf beide
GCs aufgegeben (Punkt A in Abbildung 3-19). Zunächst wurde mit dem HP6890 eine Abfül-
lung des NCAR-BERLIOZ-Standards a) über den O3-Scrubber und die LKW-Ansaugleitung,
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b) über die LKW-Ansaugleitung aber ohne O3-Scrubber und c) über die 2 m lange Ansauglei-
tung (ASL2 in Abbildung 3-19) am HP6890 vermessen. In Abbildung 3-20 sind die Peakflä-
chen des HP6890 der beiden Chromatogramme dargestellt, bei denen die Zugabe über die
LKW-ASL mit und ohne O3-Scrubber erfolgte, jeweils normiert auf die Flächen bei der Zu-
gabe über die kurze Ansaugleitung (ASL2). Bei der Zugabe über die lange Ansaugleitung
(LKW-ASL) ohne O3-Scrubber beträgt das Verhältnis zur Zugabe über die kurze Ansauglei-
tung für nahezu alle Kohlenwasserstoffe 1,0 (Mittelwert = 1,00 ± 0,025 (1 σ)). Dieses Ergeb-
nis zeigt, daß es keine Verluste von Kohlenwasserstoffen in der langen LKW-ASL gibt.
Bemerkenswert sind die Meßergebnisse, bei denen die Zugabe über die lange Ansau-
gleitung inklusive O3-Scrubber erfolgte. Bei diesem Versuch traten bei einigen Alkenen, beim
4-Ethyltoluol sowie beim tert-Butylbenzol deutliche Abweichungen im Vergleich zur Mes-
sung c) auf. Bei den Alkenen handelt es sich um: 2-Methyl-1-buten (Verhältnis = 1,15), 2-
Methyl-2-buten (0,85), 2-Methyl-1-penten (0,7) und 2,3-Dimethyl-2-penten (0,6) und α-Pinen
(0), welches bei der Zugabe über den O3-Scrubber nahezu vollständig verschwindet. Zusätz-
lich wurde  bei der Verwendung des O3-Scrubbers direkt hinter tr-2-Hexen ein weiterer Peak
im Chromatogramm entdeckt. Die Summe der Peakflächen dieses Peaks und von 2-Methyl-1-
penten, sowie die Summe der Peakflächen von 2-Methyl-2-buten und 2-Methyl-1-buten sind
innerhalb von 5 % bei allen drei unterschiedlichen Probenaufgaben konstant. Es ist daher sehr
wahrscheinlich, daß im O3-Scrubber eine Isomerisierung dieser Alkene auftritt.
Für die beiden anderen problematischen Alkene, 2,3-Dimethyl-2-penten und α-Pinen,
wurden keine zusätzlichen Peaks im Chromatogramm des HP-6890 identifiziert. Allerdings
wachsen bei der Verwendung des O3-Scrubbers die Peaks von 4-Ethyltoluol und tert-
Butylbenzol an. Das Anwachsen der Peakflächen von 4-Ethyltoluol und tert-Butylbenzol ent-
spricht ca. 80 % der Abnahme bei α-Pinen. Die wahrscheinlichste Erklärung für diesen Be-
fund ist die Koelution von 4-Ethyltoluol und tert-Butylbenzol mit Monoterpenen, welche aus
der Isomerisierung von α-Pinen entstehen. Mittlerweile wurde mit Hilfe einer Terpenquelle
[Schuh, 1996], [Heiden et al., 1999] das mit 4-Ethyltoluol koeluierende Terpen als Camphen
identifiziert.
Die Isomerisierung von 2-Methyl-1-Penten zu einem Hexen und die Isomerisierung
von α-Pinen wurde auch während BERLIOZ bei der letzten der drei Messungen des NCAR-
BERLIOZ-Standards beobachtet, nicht aber bei den ersten beiden Messungen. Es sieht daher
so aus, als hätte der O3-Scrubber während der BERLIOZ Kampagne seine Eigenschaften ver-
ändert.
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Abbildung 3-20: Test der LKW-Ansaugleitung mit dem HP6890.
Es kann festgehalten werden, daß die LKW-ASL ohne O3-Scrubber zu keinen Verlusten bei
synthetischen Kohlenwasserstoffgemischen bis C10 führt. Mit O3-Scrubber wurden Isomeri-
sierungen bzw. Verluste bei manchen Alkenen beobachtet.
Um die Ansaugleitung unter Feldbedingungen zu testen, wurde folgender Versuch
durchgeführt: Außenluft wurde durch eine Silcosteel-Leitung angesaugt, deren Öffnung ca.
1,5 m von der Gebäudewand des ICG-2 entfernt war. Nach der Verzweigung der gemeinsa-
men Ansaugleitung an Punkt A in Abbildung 3-19 war vor dem HP-GC (HP5890) die kom-
plette LKW-ASL inclusive O3-Scrubber und vor dem HP6890 eine 2 m lange Silco Steel
Leitung (ASL2).  Die Steuerung beider GCs erfolgte über identische Methoden mit zeitgleich
programmierten Anreicherungsintervallen. Zu Beginn einer Methode werden die GC-Öfen bei
beiden Systemen mit flüssigem N2 gekühlt. Da die Abkühlrate von der Umgebungstempera-
tur, der Ofen-Isolation und dem Druck in den N2-Tanks abhängt, ist die Abkühlrate für beide
GCs nicht reproduzierbar genug, um beide GCs für eine längere Meßreihe exakt zu synchro-
nisieren.
Für den Außenluftvergleich wurden beide Systeme abends synchron gestartet. Am
nächsten Morgen betrug der Zeitunterschied zwischen den Anreicherungintervallen beider
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GCs ca. 10 min. Die Systeme wurden daraufhin manuell angehalten und erneut synchron ge-
startet. Die Kalibration erfolgte bei beiden GCs mit demselben Standard. Alle Chromato-
gramme wurden manuell mit der Software von Nelson PE Analytical durch je einen Operator
pro GC integriert. In Abbildung 3-21 sind beispielhaft die Tagesgänge von Benzol für beide
GCs dargestellt. Für Benzol stimmen beide GCs innerhalb weniger ppb über die ganze Nacht
hinweg überein. Lediglich am Morgen des 31.8. kommt es zu einer größeren Abweichung.
Dies ist darauf zurückzuführen, daß beide GCs nicht dieselbe Luftmasse gemessen haben. Der
zeitliche Unterschied der Anreicherungsintervalle beträgt zu diesem Zeitpunkt ca. 11 min.
0
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HP-6890
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∆
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Abbildung 3-21: Außenluftvergleich zwischen HP-5890 und HP-6890 am Beispiel des Ben-
zols.
In Abbildung 3-22 sind die Verhältnisse der Mischungsverhältnisse von HP5890 (mit
langer Ansaugleitung und O3-Scrubber) zu HP6890 als Funktion der gemessenen Mischungs-
verhältnisse aufgetragen (vgl. mit Abbildung 3-17). Für diese Auftragung wurden bis auf die
Proben um 17:30, 08:30 und 10:15 alle weiteren Proben berücksichtigt. Für die Alkane, Ethen
und die Aromaten kann die Streuung am besten durch einen systematischen Unterschied von
3 %, einen relativen Fehler von 8 % und einem absoluten Fehler von 6 ppt beschrieben wer-
den. Der relative Fehler von 8 % entspricht recht gut der Unsicherheit der Kalibration von je 5
% pro GC, der absolute Anteil von 6 ppt entspricht etwa der NWG beider GC. Der scheinbare
systematische Unterschied von 3 % zwischen langer und kurzer Ansaugleitung ist sehr wahr-
scheinlich auf unerkannte Unterschiede bei der Kalibration zurückzuführen und nicht auf
Verluste in der langen Ansaugleitung. Daher gibt der Außenluftvergleich bestenfalls einen
Hinweis auf Verluste von Kohlenwasserstoffen in der langen Ansaugleitung von ~ 3 %.
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Abbildung 3-22: Peakflächenverhältnisse von HP5890 (mit langer Ansaugleitung) zu HP6890
(mit kurzer Ansaugleitung) für den Außenluftvergleich. Alkane und Ethin: Oberes Bild; Al-
kene: Unteres Bild. Die gestrichelte (1 σ) und gepunktete (2 σ) Linie, die im oberen Bild die
mittleren 68 bzw. 90 % der Daten einschließen wurden mit einem systematischen Unterschied
von 3 %, einem relativen Fehler von 8 % und einem absoluten Fehler von 6 ppt berechnet.
Bei den Alkenen sind die Unterschiede zum Teil wesentlich höher. Die Datenpunkte im unte-
ren Bild von Abbildung 3-22 liegen teilweise weit außerhalb der gepunkteten Linie. Für eine
genauere Betrachtung wurden die Unterschiede bei den einzelnen Substanzen untersucht.
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Abbildung 3-23: Außenluftvergleich zwischen HP5890 und HP6890 in Jülich. Oberes Bild:
Mittlere Mischungsverhältnisse (Säulen) und Standardabweichung (Fehlerbalken an den
Säulen) für die Proben (n = 5) zwischen 00:00-07:00 Uhr. Unteres Bild: Relative Abweichung
von HP5890 zu HP6890 in %. Liegen die Abweichungen außerhalb der Meßfehler (2 σ), die
sich aus Integration und Kalibration ergeben, sind die Balken dunkel eingefärbt.
Dazu wurden die fünf Proben gemittelt, die in der Nacht zwischen 00:00 und 07:00 MESZ
genommen wurden. Abbildung 3-21 zeigt, daß die Konzentrationen der Kohlenwasserstoffe
in diesem Zeitraum relativ stabil waren und nur wenig variierten. Mittelwerte und Standar-
dabweichungen (als Fehlerbalken an den Säulen eingezeichnet) der Mischungsverhältnisse
sind für die fünf Proben im oberen Teil von Abbildung 3-23 dargestellt. Im unteren Teil der
Abbildung ist die relative Abweichung des HP5890 zum HP6890 als Balkendiagramm aufge-
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tragen. Liegen die Abweichungen außerhalb der Meßfehler (2 σ), die sich aus Integration und
Kalibration ergeben, sind die Balken dunkel eingefärbt.
Signifikante Abweichungen gibt es bei folgenden KW: Propen, i/1-Buten, 2-Methylbutan,
Isopren (2-Methyl-1,3-Butadien), 2,3-Dimethylbutan, Styrol und m-Ethyltoluol. Die Gründe
im einzelnen hierfür sind wahrscheinlich:
- 2-Methylbutan, 2,3-Dimethylbutan und m-Ethyltoluol koeluieren mit Aceton, Methyl-
tert.-Butylether bzw. Camphen. Die Integration dieser Peaks ist deshalb verfälscht und
ungenauer als bei sauber getrennten Peaks.
- Styrol ist allgemein eine sehr schwierig zu messende Substanz. Beispielsweise änderte
sich während BERLIOZ die Konzentration von Styrol im NCAR-BERLIOZ-Standard um
20 % bei einem Mischungsverhältnis von 400 ppt. Ein Unterschied von 50 % bei einem
Meßwert von < 10 ppt erscheint daher vertretbar.
Bei den Alkene findet der HP-6890 prinzipiell bis zu einem Faktor 3 weniger als der HP-5890
(vgl. Propen, i/1-Buten, 2-Methyl-1,3-butadien (Isopren)). Diese Unterschiede sind nicht auf
Koelution oder Integrationsfehler zurückzuführen. Es wurde vermutet, daß der fehlende O3-
Scrubber vor dem HP-6890 zu Verlusten bei den Alkenen führte. Daher wurden erneut Au-
ßenluftmessungen durchgeführt, bei denen der O3-Scrubber einmal vor dem HP-GC und ein-
mal vor dem HP-6890 installiert war. Für jede Anordnung des Scrubbers wurden mit beiden
GCs zwei Proben vermessen. Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 3-24 gezeigt.
Bei den beiden ersten Messungen in Abbildung 3-24 war der O3-Scrubber vor dem
HP-GC und bei den darauf folgenden Messungen vor dem HP-6890 installiert. Gezeigt sind
nur die Alkene, die bei beiden Geräten über der Nachweisgrenze lagen und zuvor deutliche
Abweichungen zeigten. Als Beispiel für einen unkritischen Kohlenwasserstoff ist auch Benzol
gezeigt. Es ist klar zu erkennen, daß für Propen und i/1-Buten der mit dem O3-Scrubber aus-
gestattete GC jeweils die höheren Mischungsverhältnisse findet. Dieses Ergebnis bestätigt die
Vermutung, daß der Minderbefund des HP-6890 bei den Alkenen durch deren Reaktion mit
O3 hervorgerufen wird. Dies ist insofern erstaunlich, da das gleichzeitig gemessene O3-
Mischungsverhältnis bei diesen Versuchen nicht mehr als 25 ppb betrug. Bei früheren Unter-
suchungen zu Verlusten von Alkenen beim HP-GC kam es erst ab ca. 60 ppb O3 zu Verlusten
[Schmitz, 1997]. Die Position des O3-Scrubbers hat keinen Einfluß auf Isopren und Benzol.
Beim Isopren findet der HP-6890 unabhängig von der Positionierung des Scrubbers zwischen
3 Experimentelles
69
60 – 120 ppb weniger als der HP-GC. Dieses Verhalten kann nicht erklärt werden. Beim Ben-
zol stimmen beide Geräte wie zuvor innerhalb weniger Prozent überein.
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Abbildung 3-24: Vergleich von HP-5890 (Quadrate) mit HP-6890 (Dreiecke) bei unter-
schiedlicher Positionierung des O3-Scrubbers. Geschlossene Symbole: Mit O3-Scrubber, offe-
ne Symbole: Ohne O3-Scrubber. Gezeigt sind die zuvor genannten problematischen Alkene
und Benzol.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, daß Verluste von Kohlenwasserstoffen in der Ansauglei-
tung nicht nachzuweisen waren. Weiterhin demonstrieren die Versuche, daß Messungen von
Alkenen in Außenluft sehr schwierig sind. Ohne die Verwendung eines O3-Scrubbers kann es
zu erheblichen Verlusten an Alkenen kommen. Andererseits birgt die Verwendung eines ge-
heizten Edelstahlrohrs als Scrubber auch Probleme, da sich dessen Verhalten im Laufe der
Zeit ändern kann. So zeigte der verwendete Scrubber vor Kampagnenbeginn, daß er effektiv
wirkt, gegen Ende und nach der Kampagne hingegen, daß er manche Alkene isomerisiert. Ein
geheiztes Edelstahlrohr scheint daher als O3-Scrubber nicht die ideale Wahl zu sein. Um auch
in Außenluft belastbare Messungen von Alkenen durchführen zu können, bedarf es unbedingt
weiterer Tests verschiedener O3-Scrubber. Eine Möglichkeit wäre die Zugabe von NO in die
Ansaugleitung, so daß O3 innerhalb kürzester Zeit zu NO2 titriert wird [Konrad, 1997],
[Wedel et al., 1998]. Allerdings müßte diese Methode dahingehend überprüft werden, ob NO
und NO2 bei der Anreicherung und Desorption nicht zu Problemen führen.
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4 Ergebnisse der Meßkampagne BERLIOZ
Ein Ziel der eigenen Arbeiten war es, aus dem Abbau von Kohlenwasserstoffen die mittlere
OH-Konzentration der Atmosphäre zu bestimmen. Für dieses Vorhaben standen sowohl die
Meßdaten der Bodenstationen als auch die der fluggestützten Messungen zur Verfügung. Im
Folgenden werden die für diesen Ansatz verwendeten Meßdaten der Bodenstationen und
Flugzeugmessungen beschrieben. Daneben werden die für die Untersuchung des PSS und der
lokalen Radikalchemie erforderlichen Daten aus Pabstthum gezeigt.
4.1
 
Meßdaten der Bodenmeßstation Pabstthum
In Abbildung 4-1 und Abbildung 4-2 sind die Meßdaten der vom ICG-2 durchgeführten Dau-
ermessungen als Zeitreihen abgebildet. Soweit nicht anders erwähnt, sind alle Zeiten in UT
angegeben. Für die Kohlenwasserstoffe existieren erst ab dem 20.7.98 Messungen. Exempla-
risch sind für die Kohlenwasserstoffe die Daten von Ethan, Ethen, Benzol und Toluol mit dem
HP-GC gezeigt. Wie schon aus den Zeitreihen zu entnehmen ist, herrschten über die gesamte
Kampagne betrachtet überwiegend Süd-West bis West-Winde vor. Die eigentliche BER-
LIOZ-Wetterlage mit Winden aus süd-östlicher Richtung wurde nur an wenigen Tagen vorge-
funden. Abbildung 4-3 zeigt eine Windrose an der Station Pabstthum für den gesamten Meß-
zeitraum. Lediglich für 0,7 % aller Meßdaten kam der Wind aus Richtung Berlin (135 – 145
°). Diese Windrichtung wurde in Pabstthum am 20. + 21. 7. und für eine kurze Zeit auch am
23.7.´98 beobachtet. An diesen Tagen wurden auch die höchsten Konzentrationen an
Stickoxiden und anthropogenen Kohlenwasserstoffen und auch die höchsten Ozonwerte be-
obachtet. Eine detaillierte Darstellung der wichtigsten Meßdaten vom 20. + 21. 7.´98 in
Pabstthum ist in Abbildung 4-4 gezeigt.
Am 20. + 21.7.´98 war die großräumige Wetterlage über Mitteleuropa durch eine
südwestliche Höhenströmung geprägt. Am 20.7.´98 drehte der bodennahe Wind nach Son-
nenaufgang auf südöstliche Richtung, so daß für einige Stunden Luft aus dem Berliner Raum
nach Pabstthum transportiert wurde. Dies ist zwischen 06:00 – 09:00 Uhr UT deutlich am
Anstieg der Stickoxide, von CO und der anthropogenen Kohlenwasserstoffe erkennbar
(Abbildung 4-4, linke Seite). Nach einer Winddrehung auf Süd gegen 10 Uhr UT gingen die
Konzentrationen deutlich zurück. Zeitgleich zum abrupten Konzentrationsabfall der Stickoxi-
de steigen die Konzentrationen der RO2, HO2 und OH-Radikale an. Die maximale OH-
Konzentration wurde gegen Mittag bei der höchsten Strahlungsintensität mit  ~ 7 · 106 Mole-
küle/cm3 beobachtet. Das maximal beobachtete Mischungsverhältnis der Summe der HO2-
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und RO2-Radikale betrug ca. 35 ppt. Im Laufe des Tages stieg die Ozonkonzentration in
Pabstthum von ca. 20 ppb am Morgen auf ca. 65 ppb am Nachmittag an.
Am 21.7. herrschten vormittags ähnliche Bedingungen wie am Vortag. Gegen 11 Uhr
UT nahm durch die Annäherung einer Kaltfront die Bewölkung zu und der Wind drehte auf
westliche Richtungen. Die Konzentrationen der Ozonvorläufer stiegen bereits im Laufe der
Nacht vom 20. auf den 21.7. an und erreichten gegen 07 Uhr UT ein Maximum, um dann auf
ähnlich niedrige Werte wie am Vortag abzufallen. Der maximale O3 Wert wurde gegen 12
Uhr mit ca. 83 ppb erreicht. Das liegt etwa 20 ppb über dem Vortag und ist gleichzeitig der
höchste gemessene Wert während der 4 Wochen in Pabstthum.
Die Konzentrationen der Peroxiradikale waren zunächst deutlich niedriger als am
20.7.´98, was durch die höheren NO-Werte erklärbar ist. Nach Rückgang der NO-
Konzentrationen auf vergleichbare Werte zum Vortag erreichen die Peroxiradikale gegen 11
Uhr UT ein Maximum von ca. 41 ppt. Die maximale OH-Konzentration lag wie am Vortag
bei etwa 7 · 106 Moleküle/cm3. Nach 10:30 Uhr wurden auf Grund von Wolken niedrigere
Strahlungswerte und OH-Konzentrationen beobachtet als am 20. 7..
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Abbildung 4-1: Meßdaten der vom ICG-2 während BERLIOZ durchgeführten Dauermessun-
gen in Pabstthum (1. Teil).
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Abbildung 4-2: Meßdaten der vom ICG-2 während BERLIOZ durchgeführten Dauermessun-
gen in Pabstthum (2. Teil).
4 Ergebnisse der Meßkampagne BERLIOZ
75
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0.0
22.5
45.0
67.5
90.0
112.5
135.0
157.5
180.0
202.5
225.0
247.5
270.0
292.5
315.0
337.5
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
 
An
za
hl
 
de
r D
a
te
n
pu
n
kt
e
Berlin
(135-145°: 0.7%)
alle Minutenwerte vom 11.7. bis 8.8.98
BERLIOZ 2+
Pabstthum
 WR
Abbildung 4-3: Windrose aller Minutendaten vom 11.7. – 8.8.´98 an der Station Pabstthum.
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Abbildung 4-4: Ausgewählte Meßdaten aus Pabstthum vom 20. (linkes Bild) + 21. 7.´98: Ta-
gesgänge von NO, NO2, NOy, ausgewählten Kohlenwasserstoffen, CO, O3, Ox, Temperatur,
Windrichtung, J(NO2), J(O(1D)), HO2, RO2 und OH (ICG-3). Beide Tage sind gleich skaliert.
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Abgeleitete Größen wurden verwendet, um den Meßstandort Pabstthum anhand der Dauer-
messungen näher zu charakterisieren. In Abbildung 4-5 sind Rosen der Anzahl der Daten-
punkte in einer Windrichtung, der Anzahl der KW-Proben, dem photochemischen Alter der
Luft (ln(NOy/NOx)) [Klemp et al., 1997], der Kohlenwasserstoff-Reaktivität, des VOC/NOx-
und des Toluol/Benzol-Verhältnis in Polarkoordinaten als Funktion der Windrichtung darge-
stellt. Für die Kohlenwasserstoffe wurden die Daten des HP-GC herangezogen. Die aus den
Kohlenwasserstoffen abgeleiteten Größen wurden in Windsektoren von 30 ° (z.B. 0° ± 15 °)
zusammengefaßt. Auf Grund von Abbildung 4-5 läßt sich die Station Pabstthum wie folgt
beschreiben:
Die Hauptwindrichtung in Pabstthum ist Süd-West. In den Bereich von 195 – 270 °
fallen etwa 60 % aller Meßdaten. Dementsprechend liegen in diesem Bereich auch die mei-
sten KW-Proben. Im Bereich von 45 – 75 ° liegen keine und im Bereich von  75 - 135 ° nur 4
KW-Proben vor. Die aus den Kohlenwasserstoffen abgeleiteten Größen in diesen Sektoren
sind deshalb statistisch kaum belegt.
Abbildung 4-5 zeigt, daß die Luftmassen mit dem niedrigsten chemischen Alter
(ln(NOy/NOx)) aus dem Raum Berlin/Potsdam kommen. Der Median des (ln(NOy/NOx)) liegt
hier bei etwa 0,3. Bei Südwestlicher Windrichtung ist der Median höher bei Werten von 0,6
bis 1,0. Das chemische Alter der Luftmasse läßt sich auch aus dem Toluol/Benzol-Verhältnis
ablesen. Der Median dieses Verhältnisses ist nur für die Berliner/Potsdamer Richtung größer
als eins. Bei Anströmung aus westlicher Richtung liegt der Median wesentlich tiefer bei etwa
0,6. Ähnlich verhält sich auch der Median der Reaktivität der Kohlenwasserstoffe gegenüber
OH. Die höchste Reaktivität wird im Mittel bei Wind aus Berlin/Potsdam beobachtet. Im Ge-
gensatz dazu wird das höchste VOC/NOx-Verhältnis nicht aus Richtung Berlin, sondern bei
westlicher Anströmung beobachtet.
Die Charakteristik an der Station Pabstthum läßt sich qualitativ recht gut verstehen.
Alle abgeleiteten Größen bestätigen, daß die chemisch betrachtet jüngste Luft aus dem Berli-
ner Raum kommt. Bei westlicher Anströmung deuten alle Größen auf wesentlich ältere Luft-
massen hin. Das liegt daran, daß im Westen von Pabstthum bis auf die Autobahn A24 nur
wenig anthropogene Quellen von Stickoxiden und Kohlenwasserstoffe zu finden sind, vgl.
Karte von Berlin in Abbildung 3-1. Gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Wind-
sektoren im Westen sind kaum zu erkennen. Die Stadt Neuruppin im Nordwesten von
Pabstthum mag am recht kleinen ln(NOy/NOx) von ~ 0,5 bei 320 ° gerade zu erkennen sein.
Auch das VOC/NOx-Verhältnis ist in diesem Bereich etwas niedriger.
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Abbildung 4-5: Aus den Dauermessungen in Pabstthum abgeleitete Größen: Anzahl der Da-
tenpunkte in Windrichtung, Anzahl der KW-Proben (HP-GC), Alter der Luft (ln(NOy/NOx)),
Kohlenwasserstoffe-Reaktivität, VOC/NOx- und Toluol/Benzol-Verhältnis. Die abgeleiteten
Größen sind als Funktion der Windrichtung in Polarkoordinaten aufgetragen. Bei den aus den
KW abgeleiteten Größen sind die Datenpunkte und die Mediane im 30 ° Windsektor (z.B. 0 ±
15°) eingezeichnet.
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4.1.1 Datenqualität
Vor Beginn der BERLIOZ Kampagne wurde eine externe Qualitätssicherung der Stickoxid-,
Kohlenwasserstoff-, O3-, CO- und PAN-Messungen aller Teilnehmer am Flughafen Schönha-
gen durchgeführt. Dort wurden Vergleichsmessungen der verschiedenen Arbeitsstandards
aller Teilnehmer mit von der BERLIOZ-QS-Abteilung bereitgestellten Standards vorgenom-
men, vgl. Kapitel 3.1.2 für die KW-Messungen.
Bei allen von der BERLIOZ-QS-Abteilung bereitgestellten Standards handelte es sich
um von international akkreditierten Referenzlaboratorien zertifizierte Standards. Zusätzlich
wurde zur Harmonisierung aller verwendeten Arbeitsstandards an die QS-Standards ein 24
stündiger Außenluftvergleich aller Teilnehmer durchgeführt. In Tabelle 3-2 sind die von der
BERLIOZ-QS-Abteilung festgelegten DQZ der einzelnen Substanzen aufgeführt. Anhand der
Vergleichsmessungen in Schönhagen wurde die Datenqualität aller Teilnehmer beurteilt und
die Daten in verschiedene Qualitätslevel eingeteilt. Die erreichten QS-Level sind in der letz-
ten Spalte von Tabelle 3-1 für die in Pabstthum durchgeführten Messungen eingetragen. Bis
auf die Messungen des Formaldehyds (Level-1) wurden alle vom ICG-2 ausgeführten Mes-
sungen auf Grund der Vergleiche in Schönhagen als Level-2 Daten eingestuft. Dabei stellte
das ICG-2 die Referenzmethoden für die Messungen von NO2, NOy und Kohlenwasserstoffen
(HP-GC).
Die Vergleiche in Schönhagen zeigten, daß viele der Teilnehmer Probleme mit der
Messung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide in Außenluft hatten. Bei den Kohlenwasser-
stoffen betrifft dies vor allem die neueren AirmoVoc HC2010 Geräte aufgrund von Memory-
Effekten und hohen Blindwerten, siehe Kapitel 3.2.1 und in geringem Maße auch den
HC1010. Ein Grund dafür war die kurze Vorbereitungszeit für den Außenluftvergleich. Von
der Inbetriebnahme der Geräte bis zur Vergleichsmessungen standen lediglich 2 Tage zur
Verfügung. Diese Zeitspanne ist zu kurz, um die hohen Blindwerte zu minimieren, wie sie
nach einem Transport vorliegen. Deshalb wurden zur Qualitätssicherung des HC1010 die
Vergleichsmessungen mit dem HP5890 in Pabstthum herangezogen.
4.1.2 Außenluftvergleich zwischen Airmotec HC1010 und HP-GC in Pabstthum
Für einen Außenluftvergleich der beiden GC-Systeme wurden die Daten der BERLIOZ Inten-
sivmeßtage, der 20.+21.+23.  Juli, sowie der 3.+8.+9. August verwendet. Auf Grund der un-
terschiedlichen Dauer der Meßzyklen beider Instrumente wurden nur Proben berücksichtigt,
bei denen die Startzeitpunkte der Anreicherungen um weniger als 4 min voneinander abwi-
chen. Für dieses Kriterium existieren an den sechs genannten Tagen insgesamt 24 Wertepaa-
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re. Die Quantifizierung erfolgte beim HC1010 über den FID unter Verwendung eines Retenti-
onszeit abhängigen RFm-Wertes wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben. Multi-Kohlenwasserstoff-
Peaks wurden mit der mittleren molaren Masse des Peaks quantifiziert. Der Toluol/2+4-
Methylheptan-Peak wurde mit der molaren Masse von Toluol quantifiziert, da die Methyl-
heptane beim HP5890 bis auf drei Proben unterhalb der Nachweisgrenze (NWG) lagen. In
den drei Proben oberhalb der NWG betrug der Anteil der Methylheptane am Toluol beim
HP5890 maximal 8 %. Peaks, bei denen Koelutionen mit oxigenierten Verbindungen vorlie-
gen, wurden für den Vergleich mit den molaren Massen der Kohlenwasserstoffe quantifiziert.
Alle Daten vom HC1010 wurden um die Blindwerte korrigiert
Abbildung 4-6 zeigt das Verhältnis zwischen HC1010 und HP-GC als Funktion des
Mischungsverhältnisses des HP-GC. Für Multi-KW-Peaks, die beim HC1010 nicht getrennt
werden, wurde beim HP-GC die korrespondierende Summe aus den Einzelsubstanzen gebil-
det, z. B. für Benzol + Cyclohexan. Der obere Teil der Abbildung enthält nur Peaks der Kate-
gory „+“ aus Tabelle 3-3 und der untere Teil die Kohlenwasserstoffe, die mit oxigenierten
oder unbekannten Substanzen koeluieren. Das Verhältnis der GCs zueinander konvergiert bei
hohen Konzentrationen gegen Werte von 1 ± 0,1. Bei niedrigeren Konzentrationen wird die
Streuung der Datenpunkte wie erwartet durch die zunehmenden Beiträge der Fehler der Inte-
gration und der Blindwerte größer.
Die C5-Kohlenwasserstoffe und α-Pinen werden vom HC1010 systematisch um mehr
als 10 % unterschätzt. Bei den C5-Kohlenwasserstoffen ist das die Folge der ungekühlten
Cryosäule (siehe Kapitel 3.1.2). Der Minderbefund für α-Pinen ist in Außenluft deutlich ge-
ringer als am NCAR-BERLIOZ-Standard, wo der HC1010 um etwa einen Faktor 2,5 unter
dem Wert des HP-GC´s lag. Eine Erklärung hierfür wäre, daß die am Standard beobachtete
Isomerisierung in feuchter Luft unterdrückt wird. Eine andere Erklärungsmöglichkeit besteht
darin, daß das Isomerisierungsgleichgewicht auf den Adsorbentien bei Außenluftproben in
Gegenwart anderer Terpene mehr auf die Seite von α-Pinen verschoben wird als beim Stan-
dard, der nur α-Pinen enthält.
Die Streuung der übrigen Daten im oberen Teil von Abbildung 4-6 kann durch einen
relativen 1 σ Fehler von 7 % und einen konzentrationsunabhängigen Fehler von ± 5 ppt (1 σ)
beschrieben werden (gestrichelte Linien in Abbildung 4-6). 65 % der Daten liegen innerhalb
der gestrichelten Linien und 90 % der Daten innerhalb des entsprechenden 2-σ-Bereiches
(gepunktete Linien). Wenn man gleiche Anteile beider GCs am Gesamtfehler annimmt, ent-
sprechen die 5 % relativer Fehler für jeden GC der Unsicherheit der Kalibration. Der absolute
Anteil von 5 ppt ist etwas höher als aus der Bestimmung der Blindwerte beim Airmotec er-
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wartet wird. In diesem Sinne gibt Abbildung 4-6 eine realistische Abschätzung der Meßunsi-
cherheiten als Funktion des Meßbereiches an, die vor allem aus der Integration von kleinen
Peaks in Außenluftchromatogrammen mit unbekannter Zusammensetzung resultiert.
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Abbildung 4-6: Vergleich des HC1010 mit dem HP-GC in Außenluft während BERLIOZ.
Der obere Teil zeigt das Verhältnis der Mischungsverhältnisse als Funktion des Meßbereichs
für die reinen KW-Peaks. Der untere Teil zeigt das Verhältnis für die Kohlenwasserstoffe, die
mit oxigenierten oder unbekannten VOCs überlagert sind. Die gestrichelten und gepunkteten
Linien sind die aus einem relativen Fehler von 7 % und einem konstanten Fehler von 5 ppt
abgeschätzten 1-σ- und 2-σ-Fehler. Die Ordinaten sind unterschiedlich skaliert. Abbildung
übernommen aus [Konrad und Volz-Thomas, 2000].
4 Ergebnisse der Meßkampagne BERLIOZ
81
Der untere Teil von Abbildung 4-6 verdeutlicht die Fehler, die durch Koelution mit oxige-
nierten Verbindungen verursacht werden. Der HC1010 überschätzt den HP-GC für diese
Kohlenwasserstoffe merklich, da die auf dem HC1010 entsprechenden koeluierenden oxige-
nierten VOCs in der Wasserfalle des HP-GC zurückgehalten und vom FID somit nicht erfaßt
werden. Lediglich 3+4-Ethyltoluol zeigt ein anderes Verhalten, da diese Peaks im HP-GC
sehr wahrscheinlich überlagert sind.
Für jede Komponente oder Gruppe von Komponenten wurde zusätzlich die Korrelati-
on zwischen dem HC1010 und dem HP-GC bestimmt. Die Ergebnisse der linearen Regressi-
on für die einzelnen Peaks sind in Tabelle 4-1 zusammengestellt. Werte unterhalb der NWG
wurden nicht berücksichtigt. Für die meisten der reinen KW-Peaks ist die Übereinstimmung
beider GCs sehr gut. Die Steigungen liegen für diese Peaks zwischen 0,8 –1,2 (in den meisten
Fällen sogar zwischen 0,9 –1,1) und das Quadrat des Korrelationskoeffizienten R2 bei > 0,9
(in den meisten Fällen R2 > 0,95). Auch die C5-Kohlenwasserstoffe 2-Methylbutan und Iso-
pren/tr-2-Penten zeigen eine gute Korrelation mit dem HP-GC.
Die Überschätzung der mit oxygenierten Verbindungen koeluierenden Kohlenwasser-
stoffe durch den HC1010 zeigt sich auch in den Korrelationsanalysen. Die Steigungen sind
meist deutlich größer als eins. Überraschend ist die zum Teil sehr hohe Korrelation (R2 >
0,94) zwischen beiden GCs für viele dieser Verbindungen, z. B. bei n-Octan und n-Heptan.
Dies legt nahe, daß in der Atmosphäre eine hohe Korrelation zwischen den Kohlenwasserstof-
fen und den koeluierenden oxigenierten Verbindungen vorliegen muß.
Abbildung 4-7 zeigt einen Vergleich aller drei Detektoren (HC1010-FID, HC1010-MS
und HP-GC) für ausgewählte Kohlenwasserstoffe am 21. Juli. An diesem Tag wurde der
größte dynamische Bereich während der gesamten Kampagne beobachtet. Die Kalibration
aller drei Detektoren erfolgte einen Tag vorher mit dem NCAR-BERLIOZ-Standard. Beim
Massenspektrometer wurden alle Kohlenwasserstoffe über individuelle Kalibrationsfaktoren
ausgewertet; die FIDs wurden wie oben beschrieben kalibriert. Gezeigt sind hauptsächlich die
Kohlenwasserstoffe, bei denen auf Grund der Koelution mit oxigenierten Verbindungen eine
schlechte Übereinstimmung zwischen beiden GC-FID-Systemen vorliegt. Zum Vergleich
wurden zwei Peaks mit guter Übereinstimmung aufgenommen.
Die beim HC1010 über das MS und spezifische Targetionen bestimmten Werte stim-
men mit dem HP-GC wesentlich besser überein als die über den FID quantifizierten Werte.
Große Unterschiede zwischen HC1010-MS und HP-GC liegen bei 2-Ethyltoluol vor. Diese
Abweichung konnte bis jetzt nicht erklärt werden. Auffällig ist aber, daß die HC1010-MS-
Daten für 2-Ethyltoluol wesentlich besser mit den Tagesgängen der anderen Aromaten (To-
4 Ergebnisse der Meßkampagne BERLIOZ
82
luol, m/p-Xylol) übereinstimmen, als die Daten des HP-GC. Ohne 2-Ethyltoluol stimmen die
Werte, die über das HC1010-MS bestimmt wurden, mit dem HP-GC innerhalb von 25 % oder
10 ppt überein. Das ist etwas schlechter als die Übereinstimmung zwischen beiden FIDs bei
den nicht durch Koelution überlagerten Peaks. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, daß das
Massenspektrometer den HP-GC anfangs eher überschätzt später aber eher unterschätzt.
Tabelle 4-1: Ergebnisse der Korrelationsanalyse zwischen HC1010 und HP-GC. Die Kompo-
nenten sind nach Abweichung der Steigung m von 1 geordnet. Peak Klassen: +: eindeutig
identifizierter reiner KW Peak, #: Koelution mit oxigenierter Verbindung, *: Koelution mit
unbekannter Verbindung.
Parameter der  linearen Regression
zwischen HC1010 und HP-GC
Bereich
[ppt]
Kohlenwasserstoffe in
Außenluft
m ∆ m b
[ppb]
∆ b
[ppb]
R2 N Min.
(HP)
Max.
(HP)
Peak
Klasse
n-Nonan 0,99 0,03 0,000 0,000 0,99 14 4 35 (+)
Benzol + Cyclohexan 1,01 0,04 0,011 0,009 0,98 22 87 475 +
Methylcyclopentan +
2,4-Dimethylpentan 1,01 0,04 -0,004 0,002 0,97 24 9 116 +
2-Methylbutan 1,01 0,04 -0,053 0,024 0,96 24 9 1300 +
Methylcyclohexan 1,01 0,09 -0,001 0,002 0,90 15 6 57 +
Toluol +
2+4-Methylheptan 0,97 0,02 0,008 0,006 0,99 24 17 850 +
o-Xylol + Styrol 1,04 0,03 0,006 0,002 0,99 18 5 150 +
2,3,4-Trimethylpentan 0,96 0,07 -0,001 0,001 0,95 14 5 30 +
3-Methylpentan 0,95 0,03 -0,003 0,002 0,98 24 8 205 +
m/p-Xylol 1,06 0,02 0,005 0,003 0,99 19 10 340 +
n-Decan 0,91 0,04 -0,001 0,001 0,98 14 4 56 +
2-Methylpentan +
2,3-Dimethylbutan +
Cyclopentan
0,91 0,04 0,037 0,01 0,96 24 20 620 #
Ethylbenzol 1,11 0,03 0,000 0,002 0,99 22 6 142 +
2,2-Dimethylbutan 1,13 0,06 0,002 0,004 0,94 24 10 169 +
α-Pinen 0,85 0,02 -0,002 0,007 0,99 17 4 630 +
2-Methylhexan 0,85 0,03 0,000 0,001 0,98 19 6 75 +
Isopren + tr-2-Penten 0,81 0,05 0,033 0,015 0,93 24 30 850 +
1,2,4-Trimethylbenzol 1,22 0,03 0,004 0,002 0,99 15 5 108 +
1,3,5-Trimethylbenzol 1,25 0,55 0,003 0,007 0,47 8 4 23 +
3-Methylhexan 0,71 0,04 0,005 0,002 0,95 21 6 116 +
n-Pentan 1,44 0,05 0,019 0,019 0,97 24 43 850 #
2,2,4-Trimethylpentan 1,5 0,08 0,000 0,004 0,94 24 7 118 #
3+4-Ethyltoluol 0,48 0,06 0,012 0,014 0,81 15 8 430 *
n-Propylbenzol 1,64 0,21 -0,001 0,005 0,87 11 4 40 #
3-Methylheptan 2,22 0,31 -0,001 0,004 0,86 10 4 21 #
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n-Heptan 2,69 0,12 0,002 0,003 0,96 21 6 63 #
i-Propylbenzol 3 0,65 0,007 0,005 0,68 12 4 14 *
n-Octan 3,52 0,23 -0,008 0,003 0,94 18 5 27 #
2-Ethyltoluol 4,88 1,81 -0,008 0,02 0,59 7 4 16 *
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Abbildung 4-7: Vergleich zwischen HC1010-FID (offene Quadrate), HC1010-MS (Punkte
mit Targetion Masse) und HP-GC (Dreiecke) am 21. 7. ´98 in Pabstthum. Die Kohlenwasser-
stoffe zeigen zwei signifikante Maxima in den frühen Morgenstunden, die nur mit dem
HC1010 erfaßt werden, mit dem HP-GC auf Grund der schlechten Zeitauflösung hingegen
nicht. (Abbildung übernommen aus [Konrad und Volz-Thomas, 2000]).
Für einen Vergleich sind in Abbildung 4-8 die Verhältnisse zwischen HC1010-FID und
HC1010-MS für Toluol, Ethylbenzol und m/p-Xylol gegen die Zeit aufgetragen. Diese Peaks
wurden gewählt, da sie nicht mit oxigenierten Verbindungen und nur zu einem geringen An-
teil mit anderen Kohlenwasserstoffen überlagert sind. Abbildung 4-8 zeigt, daß das Verhältnis
für die drei Substanzen zwischen 00:00 – 06:00 UT zunächst nahe bei eins liegt. Im Mittel
beträgt das Verhältnis in diesem Zeitraum für Toluol 0,96 ± 0,07 (jeweils 1σ), für Ethylbenzol
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1,11 ± 0,16 und für m/p-Xylol 1,13 ± 0,07. Die Streuung ist deutlich größer, als die Reprodu-
zierbarkeit des GC-FID-Systems, die bei der Größe der Peaks in diesem Zeitraum bei < 3 %
liegt. Ab ca. 06:00 UT verschieben sich die Verhältnisse von FID  zu MS zunehmend zu
Werten größer eins. Für die Daten ab 06:00 UT betragen die Verhältnisse im Mittel für Toluol
1,29 ± 0,17, für Ethylbenzol 1,41 ± 0,23 und für m/p-Xylol 1,44 ± 0,24.
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Abbildung 4-8: Verhältnis der über FID und MS bestimmten Mischungsverhältnisse gegen
die Zeit.
Da die Empfindlichkeit des FID an beiden Tagen um weniger als 5 % auseinander lag, kann
davon ausgegangen werden, daß die zunehmende Abweichung zwischen FID und MS durch
eine Drift in der Empfindlichkeit des Massenspektrometers hervorgerufen wird. Neben der
Drift in der Empfindlichkeit zeigen auch gelegentliche Ausreißer im Verhältnis von FID zu
Massenspektrometer die schlechtere Präzision des MS. Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß
diese Ausreißer auf den FID zurückzuführen sind. In Laborversuchen an synthetischen Gemi-
schen wurden solche Schwankungen in der Empfindlichkeit des FID innerhalb weniger
Chromatogramme nie beobachtet. Die schlechte Präzision des Massenspektrometers wird
wahrscheinlich durch Schwankungen der Temperatur im mobilen Labor, eventuell auch durch
unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte der Luftproben hervorgerufen. Korrigiert man das Mas-
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senspektrometer um die mittlere Drift unter der Annahme, daß sie für alle Substanzen ähnlich
ist, ergibt sich eine Übereinstimmung von ~ 10 % zwischen HP-GC und HC1010-MS.
Obwohl das Massenspektrometer gerade für die mit oxigenierten Verbindungen über-
lagerten Kohlenwasserstoffe bessere Ergebnisse liefert als der FID, ist eine Nutzung des Mas-
senspektrometers für Dauermessungen in der jetzigen Form nicht ratsam. Das Massenspek-
trometer müßte relativ häufig kalibriert werden, um die Drift in der Empfindlichkeit zu be-
stimmen. Unregelmäßig auftretende Ausreißer können aber auch so nicht berücksichtigt wer-
den. Häufiges Kalibrieren stört die Messungen vor allem durch den dabei auftretenden Memo-
ry-Effekt auf den Adsorbentien. Für einen routinemäßigen Einsatz müßte die Reproduzierbar-
keit der Messung mit dem Massenspektrometer erheblich verbessert werden.
Abschließend kann festhalten werden, daß der HC1010 und der HP-GC bei allen rei-
nen KW-Peaks sehr gut übereinstimmen. Bis auf wenige Ausnahmen (Nonan) überschätzt der
Airmotec die Konzentrationen der mit oxigenierten Verbindungen überlagerten Kohlenwas-
serstoffe zum Teil sehr deutlich. Für diese Kohlenwasserstoffe stimmen die Daten des
HC1010-MS mit denen des HP-GC wesentlich besser überein. Wegen der schlechteren Re-
produzierbarkeit des MS sind die Daten aber mit einem größeren Fehler behaftet und nur be-
dingt zur Interpretation nutzbar. Zur Bestimmung von [OH] aus dem Abbau von Kohlenwas-
serstoffen können die MS-Daten deshalb nicht eingesetzt werden. Das gleiche gilt für die über
den FID quantifizierten Kohlenwasserstoffe, die mit oxigenierten Verbindungen überlagert
sind, da die tatsächliche Konzentration des Kohlenwasserstoffes nicht bekannt ist.
Trotz dieser Mängel können die Meßdaten des HC1010 einen wichtigen Beitrag zur
Charakterisierung der Atmosphäre liefern. Die Daten in Abbildung 4-7 zeigen eindeutig die
Wichtigkeit zeitlich hochaufgelösten Kohlenwasserstoff-Messungen. Auf Grund des langen
Meßzyklus von 85 min geben die Daten des HP-GC den zeitlichen Verlauf der Kohlenwasser-
stoffe am Meßort nicht ausreichend wieder. Insbesondere wird die Konzentration der Koh-
lenwasserstoffe in der aus Berlin antransportierten Luft zum Teil deutlich unterschätzt.
In Abbildung 4-9 ist die Reaktivität der in Pabstthum gemessenen Kohlenwasserstoffe
gegenüber OH als Funktion der Tageszeit für den 21. 7.´98 aufgetragen. Die Reaktivität wur-
de einmal für alle mit dem HP-GC erfaßten Kohlenwasserstoffe berechnet und einmal aus den
mit dem HC1010 erfaßten. Beim HC1010 wurden nur die Kohlenwasserstoffe berücksichtigt,
die gut meßbar sind und mit dem HP-GC gut übereinstimmen (top 19 peaks in Abbildung
4-9). Die mit dem HC1010 bestimmte Reaktivität entspricht im Mittel ca. 60 – 70 % der Re-
aktivität, die aus den Daten des HP-GC berechnet wurde. Abbildung 4-9 zeigt aber auch, daß
die Reaktivität am Meßort durch eine schlechte Zeitauflösung unterschätzt werden kann. Das
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ist z. B. an den Airmotec Daten um 09:16 und den benachbarten Datenpunkten des HP-GC´s
zu sehen. Die hohe Reaktivität um 09:16 beim Airmotec wird zum Großteil durch einen
plötzlichen Anstieg von Isopren verursacht, der mit dem HP-GC wegen mangelnder Zeitauf-
lösung nicht erfaßt wird. Der Vergleich macht insgesamt deutlich, daß der HC1010 trotz sei-
nes eingeschränkten Meßbereiches und den oben erläuterten Koelutionsproblemen einen gro-
ßen Teil der Kohlenwasserstoffreaktivität erfaßt.
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Abbildung 4-9: Reaktivität der in Pabstthum gemessenen Kohlenwasserstoffe gegenüber OH
für den 21.7.´98. Geschlossene Quadrate: berechnet aus allen mit dem HP-GC gemessenen
Kohlenwasserstoffem. Offene Dreiecke: berechnet für den Airmotec GC und die damit gut
meßbaren Kohlenwasserstoffe (top 19 peaks). Die hohe Reaktivität um 09:16 Uhr UT beim
Airmotec wird zum Großteil durch Isopren verursacht.
4.1.3 Außenluftvergleich der verschiedenen NO2-Meßsysteme in Pabstthum
NO2 wurde in Pabstthum kontinuierlich mit einem CLD mit Photolysekonverter (PLC)
durch das ICG-2 und mit einem DOAS White System (IUP Heidelberg) gemessen. Außerdem
liegen von den Intensivmeßtagen Messungen mit der Methode der MIESR (durch ICG-2) und
mit einem LMA-4 über die Luminol-NO2-Reaktion (durch IVD Stuttgart) vor. Der LMA-4
war für Vertikalsondierungen am Fesselballon des IVD angebracht. Für den Vergleich werden
nur die Daten in Bodennähe herangezogen. Von den vier Meßverfahren besitzt der CLD mit 1
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min die höchste Zeitauflösung und die höchste Datenverfügbarkeit. Daher wurde der
CLD/PLC als Referenz für die Vergleiche der verschiedenen Meßverfahren verwendet.
In Abbildung 4-10 sind die Meßdaten des DOAS, der MIESR und des LMA-4 jeweils
gegen die des CLD/PLC aufgetragen. Da die Zeitauflösung des DOAS und der MIESR
schlechter ist als die des CLD´s, wurden die Daten des CLD´s über den Meßzeitraum des
DOAS bzw. der MIESR gemittelt. Der Vergleich CLD/PLC mit dem LMA-4 erfolgte auf
Basis der Minutendaten. Für die Messungen aus Pabstthum liegen insgesamt 1024 Wertepaare
für den Vergleich des DOAS, 18 Wertepaare für den Vergleich mit der MIESR und 44 Wer-
tepaare für den Vergleich mit dem LMA-4 und dem CLD/PLC vor. Der Wertebereich er-
streckt sich insgesamt von ca. 0,5 – 20 ppb NO2.
Die Ergebnisse der linearen Regressionen aus Abbildung 4-10 zeigen, daß alle vier
Meßverfahren im Mittel um weniger als 5 % voneinander abweichen (DOAS: Steigung 1,01 ±
0,004; Achsenabschnitt 0,06 ± 0,02; R > 0,99; MIESR: Steigung 1,05 ± 0,02; Achsenab-
schnitt 0,18 ± 0,14; R > 0,99; LMA-4: Steigung 1,0 ± 0,04; Achsenabschnitt 0,53 ± 0,20; R >
0,99). Daher besteht ein hohes Maß an Sicherheit bezüglich der Absolutgenauigkeit der NO2-
Messungen in Pabstthum. Hervorzuheben ist, daß es sich um unterschiedliche Meßmethoden
handelt. Während die Messung mit DOAS berührungsfrei erfolgt, wird beim CLD die Luft-
probe durch eine ca. 11 m lange Leitung zum Gerät angesaugt. Die gute Übereinstimmung der
beiden unabhängigen spektroskopischen Methoden (MIESR und DOAS) mit dem PLC/PLC
zeigt erstens die Gültigkeit des für die Auswertung des CLD/PLC verwendeten photochemi-
schen Modelles [Pätz et al., 2000] und zweitens, daß die Ansaugleitung die Messung nicht
beeinträchtigt.
Beim LMA-4 ist die Streuung etwas größer als bei den beiden vorhergehenden Verglei-
chen. Wahrscheinlich gibt es hierfür mehrere Gründe:
a) Die Messungen mit dem LMA-4 und CLD erfolgten in ca. 50 m Entfernung voneinander.
b) Da sich der Fesselballon im ständigen Auf- und Abstieg befand, kann der Vergleich bei
einem Mittelungsintervall  von 1 min durch die Höhe verfälscht sein.
c) Die Empfindlichkeit des LMA-4 gegenüber NO2 kann durch eine instabile Luminolver-
sorgung beeinträchtigt werden. [Konrad, 1997] konnte zeigen, daß eine externe Schlauch-
pumpe für die Luminolversorgung zur Stabilisierung der Empfindlichkeit führt. Das IVD
setzte während der Messungen in Pabstthum keine externe Schlauchpumpe ein.
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Abbildung 4-10: Vergleich der verschiedenen NO2-Meßsysteme in Pabstthum.
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4.1.4 Meßdaten der anderen BERLIOZ Bodenstationen
Während BERLIOZ wurden kontinuierliche Kohlenwasserstoffmessungen an den
Stationen Blossin, Frohnauer Turm, Eichstädt, Menz und Pabstthum durchgeführt (siehe Ab-
bildung 4-1). Die Daten der anderen Bodenstationen werden kurz vorgestellt, so weit sie für
die Interpretation der Daten aus Pabstthum von Bedeutung sind.
An der Station Eichstädt wurden Kohlenwasserstoffmessungen von der die BTU Cott-
bus mit einem Airmotec HC2010 und von der LMU München mit einem P-Sichromat 2/8
durchgeführt. Die Untersuchungen im Rahmen der Qualitätssicherung zeigten, daß die Daten
des HC2010 den BERLIOZ-DQZ´s nicht genügten. Die Bewertung der Datenqualität basierte
auf den Ergebnissen des Immissionsvergleiches in Schönhagen. Hierbei zeigten sich Abwei-
chungen von bis zu einem Faktor 4 im Vergleich zum HP-GC. Es werden daher nur die Daten
der LMU vorgestellt und für die spätere Interpretation benutzt.
Der P-Sichromat 2/8 der LMU ist zur Messung von (C4 – C10)-Kohlenwasserstoffen
mit einer Zeitauflösung von 30 min ausgelegt. Das Anreicherungsintervall beträgt 20 min.
Beim 1. und 2. Ringversuch erfüllte das Gerät die DQZ für alle Komponenten. Die abschlie-
ßende Harmonisierung der Daten erfolgte mit Hilfe des NCAR-BERLIOZ-Standards. Wegen
eines Geräteausfalles liegen leider keine Meßdaten für den Vergleich mit dem HP-GC in Au-
ßenluft vor. In Menz erfolgte die Messung der Kohlenwasserstoffe durch die BUGH Wup-
pertal Abteilung PC mit einem AirmoVoc HC2010. Beim 2. Ringversuch wurden Abwei-
chungen von + 9 bis + 90 % zum NPL Zertifikat festgestellt. Bei späteren Untersuchungen
stellte sich heraus, daß die hohen Abweichungen zum Großteil auf falsche Kalibrationen und
auf falsche bzw. fehlende Identifizierung zurückzuführen waren. Die Untersuchungen wäh-
rend BERLIOZ und im Anschluß der Kampagne ergaben, daß die einzelnen Kohlenwasser-
stoffe eine unterschiedliche Response aufweisen (siehe auch Dissertation J. Winkler, ZUF).
Die Responsewerte RFm (siehe Gleichung 3-1 in Kapitel 3.2.1) variieren besonders im Be-
reich der (C2 – C5)-Kohlenwasserstoffe sehr stark und sind deutlich kleiner als für den Be-
reich C6 – C8. Die unterschiedlichen Responsewerte für die einzelnen Kohlenwasserstoffe
wurden abschließend mit Hilfe des NCAR-BERLIOZ-Standards bestimmt und mit denen des
ICG-2 harmonisiert.
Wegen erhöhter und nur unzureichend quantifizierter Blindwerte des HC2010 der
BUGH Wuppertal stehen für den Immissionsvergleich in Schönhagen keine belastbaren Da-
ten zur Verfügung. Am Meßort wurden die Blindwerte nach dem in Kapitel 3.2.3 beschriebe-
nen Verfahren bestimmt. Die Beurteilung der Datenqualität erfolgte auf Basis zweier Kugel-
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proben, die am Meßort parallel zum in situ GC gezogen und später am IFU analysiert wurden.
Die Übereinstimmung zwischen dem HC2010 und den Kugelproben lag für die hier gezeigten
Verbindungen innerhalb der DQZ.
In Abbildung 4-11 sind beispielhaft die Tagesgänge von Benzol und Toluol, zwei
Vertretern der Klasse der anthropogenen Kohlenwasserstoffe, an den Stationen Eichstädt,
Pabstthum und Menz für den 20.7.´98 gezeigt. Zusätzlich sind in Abbildung 4-11 die Stati-
onsdaten von Windrichtung (WR) und Windgeschwindigkeit (WG) eingezeichnet. Die höch-
sten Mischungsverhältnisse treten erwartungsgemäß in Eichstädt auf und nehmen von
Pabstthum nach Menz hin ab. Die maximalen Toluol Werte liegen in Eichstädt zwischen 05 –
08 Uhr UT bei ca. 1,4 ppb, in Pabstthum um ~ 09 Uhr UT bei 450 ppt und in Menz um ~ 11
UT bei 300 ppt. Ähnlich wie die absoluten Konzentrationen nimmt auch das maximale To-
luol/Benzol-Verhältnis innerhalb der Abluftfahne von ~ 2 in Eichstädt über ~ 1,5 in
Pabstthum zu ~ 1 nach Menz hin ab. Auffällig sind die im Vergleich zu Pabstthum (To-
luol/Benzol ~ 1) relativ hohen Toluol/Benzol Verhältnisse von ~ 1,5 – 2 an den Stationen
Menz und Eichstädt in den frühen Morgenstunden. Das deutet darauf hin, daß beide Stationen
am frühen Morgen bzw. in der Nacht relativ stark lokal beeinflußt waren.
Bei einer Windgeschwindigkeit von ~ 3 m/s beträgt die Transportzeit für ein Luftpaket
von Eichstädt nach Pabstthum bzw. von Pabstthum nach Menz etwa 2 h. Die zeitversetzten
Maxima der Kohlenwasserstoffe an den Stationen Eichstädt, Pabstthum und Menz können
daher recht gut aus dem Abstand der Stationen und den gemessenen Windgeschwindigkeiten
erklärt werden. In Pabstthum wurde im Vergleich zu den beiden anderen Stationen die Abgas-
fahne für den kürzesten Zeitraum beobachtet. Dies ist sehr wahrscheinlich auf die Lage der
Station zurückzuführen. Pabstthum ist die westlichste der drei Stationen (vgl. Abbildung 3-1).
Die geringfügige Winddrehung gegen 10 Uhr UT führte zu einem rapiden Abfall der absolu-
ten Konzentrationen und des Toluol/Benzol-Verhältnisses auf Werte deutlich kleiner als 1.
Dies spricht dafür, daß Pabstthum am Rande der Berliner Abluftfahne lag.
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Abbildung 4-11: Tagesgänge von Benzol, Toluol sowie Windrichtung (WR, fette durchgezo-
gene Linie) und Windgeschwindigkeit (WG, gepunktete Linie) am 20.7.´98 an den Stationen
Eichstädt (unten), Pabstthum (Mitte) und Menz (oben). Die KW sind auf den linken Ordina-
ten dargestellt, WR und WG auf den rechten Ordinaten. Die Skalierung der linken Ordinaten
im oberen und mittleren Bild ist von der Skalierung im unteren Bild verschieden. Die Abstän-
de der KW-Datenpunkte betragen in Eichstädt und Menz 30 min, in Pabstthum 20 min.
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4.2 Fluggestützte Messungen mit dem MetAir Motorsegler
Während BERLIOZ führte MetAir (Illnau, Schweiz) im Unterauftrag des ICG-2 flugge-
stützte Messung atmosphärischer Spurenstoffe durch. Die Meßergebnisse werden in diesem
Abschnitt vorgestellt.  Die Kohlenwasserstoffdaten werden in Kapitel 5 zur Abschätzung der
OH-Konzentration in der Fahne verwendet und hier nicht näher diskutiert.
Die Messungen wurden mit einem eigenstartfähigen Motorsegler durchgeführt, an
dessen Flügelunterseiten jeweils ein Behälter für verschiedene Meßinstrumente angebracht
ist. In Tabelle 4-2 ist die Meßausrüstung des Motorseglers aufgelistet. Für die Messung der
Stickoxide wurde ein von MetAir neu entwickeltes Meßgerät (NOxTOy) auf Basis der Che-
milumineszenz von Luminol mit NO2 eingesetzt. Das Gerät besitzt sechs Kanäle mit sechs
Reaktionskammern zur Messung von NO2, NOx (über CrO3 Konverter), NOy (über Mo/CrO3-
Konverter), NOy – HNO3 (Nylon-Filter vor Mo/CrO3 Konverter), Ox (nach Zugabe von NO
[Konrad, 1997]) und NOx + PAN (thermischer Konverter). Die Qualitätssicherungexperi-
mente zeigten, daß die DQZ für die Messungen von NO2 und NOx erreicht wurden, bei den
NOy-Messungen hingegen nicht. Die gemessenen NOy-Konzentrationen lagen meistens unter
den NOx-Konzentrationen. Es kann daher davon ausgegangen werden, daß NOy im Mo-
Konverter nur unvollständig konvertiert wurde.
Für die Messung von Kohlenwasserstoffen wurde ein leicht modifizierter Airmotec
HC1010 eingesetzt. Der von MetAir verwendete HC1010 unterscheidet sich vom in dieser
Arbeit charakterisierten Gerät im Prinzip nur durch die Trennsäule (BGB 2.5, 11 m x 0,2 mm
ID x 1 µm Film). Diese Säule wird auch in den neuen Airmotec HC2010 Geräten verwendet,
allerdings mit einer Länge von 22,5 m. Um eine Zeitauflösung von 10 min zu erreichen, wur-
de ein steileres Temperaturprogramm angewendet und der Trägergasfluß durch eine Erhö-
hung des Säulenvordruckes während des Chromatogrammes geändert.
Die Trenneigenschaften des MetAir-GC sollten ähnlich wie beim HC2010 sein, da bei
beiden GCs der gleiche Säulentyp verwendet wird. Die Trennleistung ist wegen der kürzeren
Säule und der höheren Zeitauflösung aber schlechter als beim HC2010 und ist deshalb für die
Kohlenwasserstoffe eher mit dem HC1010 zu vergleichen. Sicher mit oxigenierten Verbin-
dungen überlagert sind beim MetAir-GC i-Butan (wahrscheinlich mit Acetaldehyd), Cyclo-
pentan+2,3-Dimethylpentan (mit tert.-Butylmethylether) und 3-Methylpentan und 1-Hexen
(wahrscheinlich mit Butanal oder Butanon). Die Kohlenwasserstoffe i-Octan, n-Heptan und n-
Octan könnten wie beim HC1010 mit oxigenierten Verbindungen überlagert sein. Die Mas-
senspektren lieferten hier keinen eindeutigen Beweis.
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Der MetAir GC hat am 1. + 2. TFS-Ringversuch teilgenommen und die DQZ für die
Genauigkeit größtenteils und für die Reproduzierbarkeit immer erfüllt. Die abschließende
Harmonisierung erfolgte über den NCAR-BERLIOZ-Standard. Die Ergebnisse der Messun-
gen zeigten, daß MetAir im Mittel 12 ± 2 % unter der Angabe des NCAR´s lag (Streuung ±
5,5 %). Zur Harmonisierung der MetAir Kohlenwasserstoff-Daten wurden alle von MetAir
erzeugten Rohdaten entsprechend korrigiert. Der Außenluftvergleich im Parallelflug mit an-
deren Flugzeugen ist wegen unzureichender Qualität der Analysen der Kugelproben durch das
ZAL Cottbus nicht aussagekräftig.
Tabelle 4-2: Instrumentierung an Bord des MetAir Motorseglers.
Meß-
größe
Meß-
verfahren
Zeit-
auflösung
Betriebs-
regime
verantw.
Gruppe
Bemer-
kungen
QS-
Level
Position GPS 2 s Kont. MA TANS Vector 2
Lagewinkel GPS 10 Hz Kont. MA Phasenmessung 4 Ant. 2
P Kapazitiv 10 Hz Kont. MA 5-Loch-Sonde 2
ZGND Radar 1 Hz Kont. MA Bis ca. 800 mGND 2
T Thermoel. 10 Hz Kont. MA 2
Tp/RH Taupunkt-
Spiegel
4 s Kont. MA 2
3-D Wind post-
processing
10 Hz Kont. MA Berechnung aus Daten
5-Loch und GPS
2
O3 UV-Abs. 4 s Kont. MA Redundanz mit Ox 2
NO2 Chemilumi-
Neszenz
1 s Kont. MA NOxTOy: 6 Kanal Lu-
minol Gerät (Neuent-
wicklung)
2
NOx CrO3/Chemi-
lumineszenz
1 s Kont. MA NOxTOy+ CrO3  Kon-
verter
2
NOy Mo/CrO3/
Chemilumi-
neszenz
1 s Kont. MA NOxTOy + Mo+CrO3-
Konverter
0
Ox Chemi-
lumineszenz
1 s Kont. MA NOxTOy + NO-Zugabe 2
PAN Chemi-
lumineszenz
1 s Kont. MA NOxTOy + NO-Zugabe 2
O3 Eosin-
Chemilum.
1 s Kont. MA Entfällt, falls Ox funk-
tioniert
2
Aerosole optisch 1 Hz Kont. MA 0,3 und 0,5 µm *
CO2 IR-Abs. 10 Hz Kont. MA Open path IRGA *
H2O IR-Absorpt. 10 Hz Kont. MA Open path IRGA 2
VOC
(C4..C10)
AirmoVOC
HC1010
10 min Kont. MA 2
HCHO Fluoreszenz 10 s Kont. PSI Noch nicht geklärt *
H2O2 Fluoreszenz 10 s Kont. PSI Noch nicht geklärt *
*: Keine externe QS durchgeführt.
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4.2.1 Meßdaten
Ziel der Messungen war es, ein Quasi-Lagrange´sches Experiment durchzuführen, bei dem
die zeitliche Entwicklung von Photooxidantien und O3-Vorläufern in der Abluftfahne verfolgt
wird. Aus dem Abbau der Kohlenwasserstoffe sollte [OH] nach der in Kapitel 2.3 beschrie-
benen Methode bestimmt werden.
Die Flugplanung für den MetAir Motorsegler wurde auf Basis eintägiger Windvorher-
sagen gemacht. Die Routen wurden so gewählt, daß quer zur vorherrschenden Hauptwind-
richtung im Lee der Stadt zunächst stadtnah und 2-3 Stunden später in einer dem Windweg
entsprechenden Entfernung Traversen geflogen wurden. Während der gesamten Kampagne
wurden an fünf Tagen insgesamt sechs Flüge ausgeführt. Abbildung 4-12 zeigt die Flugrouten
und Abbildung 4-13 den horizontalen Windvektor entlang der Route. Aus der Lage der
Windvektoren ist zu erkennen, daß an allen Tagen Traversen quer zur vorherrschenden
Hauptwindrichtung und in unterschiedlichen Entfernungen zur Stadt geflogen wurden. Um
einen ersten Eindruck über die Lage der Abgasfahne und die wichtigsten atmosphärischen
Spurenstoffe zu erhalten, sind die Meßdaten der Höhe, der ΣKW, des NO2 und des O3 entlang
der Flugroute als dritte Größe eingefärbt. Die Abbildung 4-14 bis Abbildung 4-19 zeigen die
Darstellungen der sechs Flüge. Bei der Betrachtung muß berücksichtigt werden, daß die Bil-
der nicht den Ist-Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreiben. Viel-
mehr spiegelt jeder Datenpunkt die Zusammensetzung der Atmosphäre zu einem anderen
Zeitpunkt wieder. Die Lage der Abgasfahne ist am besten am NO2 zu erkennen. Der Ursprung
der Fahne mit den höchsten NO2-Mischungsverhältnissen lag an allen Tagen erwartungsge-
mäß über Zentral-Berlin.
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Abbildung 4-12: Flugrouten des MetAir Motorseglers während BERLIOZ. Die Bodenstatio-
nen sind als Kreise eingezeichnet (BR = Braunsberg, LO = Lotharhof, ME = Menz, PH =
Pabstthum, EI = Eichstädt, FT = Frohnauer Turm, CH = Charité, TH = Tempelhof, WI =
Wildau, BL = Blossin, LI = Lindenberg, NE = Neuendorf). Latitude = geographische Breite,
longitude = geographische Länge.
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Abbildung 4-13: Horizontaler Windvektor entlang der Flugroute des Motorseglers für alle
Flüge während BERLIOZ.
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Abbildung 4-14: Höhe (Altitude), ΣVOC, Ox und NO2 (jeweilige Meßgröße eingefärbt) ent-
lang des Flugweges am 20.7.98 morgens.
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Abbildung 4-15: Wie Abbildung 4-14 für den 2. Flug am 20. 7.´98
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Abbildung 4-16: Wie Abbildung 4-14 für den 21. 7.´98.
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Abbildung 4-17: Wie Abbildung 4-14 für den 3. 8.´98.
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Abbildung 4-18: Wie Abbildung 4-14 für den 8. 8.´98.
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Abbildung 4-19: Wie Abbildung 4-14 für den 9. 8.´98.
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Die Berliner Abluftfahne wurde in Pabstthum nur am 20. + 21.7´98 bei Wind aus süd- bis
süd-östlicher Richtung beobachtet. Daher werden hier auch nur die Flüge dieser beiden Tage
vorgestellt.
20. 7.´98
Zur Charakterisierung des atmosphärischen Hintergrundes wurde Berlin zwischen 06 und 08
Uhr UT in einer Höhe von 500 – 700 m großräumig umflogen. Abbildung 4-14 zeigt, daß die
Atmosphäre zu diesem Zeitpunkt in der Horizontalen relativ homogen durchmischt war. Die
NO2-Mischungsverhältnisse lagen etwa bei 4 ppb, die O3-Mischungsverhältnisse zwischen 60
ppb im Norden und ca. 65 ppb im Süden von Berlin. Aus Abbildung 4-13 ist zu entnehmen,
daß der Wind zwischen Start (6 Uhr UT) und Landung (8 Uhr) von Süd-West auf Süd bis
Süd-Ost gedreht hat.
In Abbildung 4-20 sind die O3- und Temperaturprofile bei Start und Landung des
Motorseglers dargestellt. Die Profile um 6 Uhr zeigen, daß bis in ca. 300 m Höhe eine stabile
Inversionsschicht ausgebildet war. Die O3-Mischungsverhältnisse unterhalb der Inversion
lagen bei ca. 20 ppb und oberhalb der Inversion zwischen 50 – 60 ppb. Bei der Landung ge-
gen 8 Uhr ist die Inversion bereits abgehoben und die O3-Mischungsverhältnisse am Boden
sind bis auf ~ 50 ppb O3 angestiegen.
Diese Beobachtungen stehen im Einklang mit den Vertikalsondierungen des IVD
[Glaser et al., 2000] und den Bodenmessungen (~ 10 m Höhe) in Pabstthum. Zwischen 6 und
8 Uhr UT stieg das O3-Mischungsverhältnis in 10 m Höhe von 20 auf 40 ppb an, vgl.
Abbildung 4-4. Der Anstieg von ca. 10 ppb/h zu dieser frühen Tageszeit ist nicht auf photo-
chemische Produktion von O3 zurückzuführen.
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Abbildung 4-20: Temperatur (Dreiecke) - und O3-Profile (Kreise) bei Start (links) und Lan-
dung (rechts) am 20. 7.´98 zwischen 06 – 08 Uhr UT.
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Ab ca. 10 Uhr UT wurde das quasi Langrange´sche Experiment gestartet. Zunächst wurden
am nördlichen Stadtrand von Berlin quer zur Hauptwindrichtung Traversen von West nach
Ost in verschiedenen Höhen durchflogen. Etwa 2-3 h später wurden Quertraversen in ca. 50
km Entfernung nördlich vom Berliner Stadtrand durchflogen.
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Abbildung 4-21: NO2-Mischungsverhältnisse am 20. 7.´98 entlang der Traversen durch die
Fahne von Berlin. Unteres Bild: am nördlichen Rand von Berlin (auf Breite FT), oberes Bild:
50 km weiter nördlich (auf der Breite von Menz). Zusätzlich ist das Temperaturprofil (obere
Abzisse) gezeigt. Die Höhe des NO2-Mischungsverhältnisses ist an der Größe der Daten-
punkte und deren Farbe zu erkennen. Die Skalierungen sind in beiden Bildern gleich.
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Abbildung 4-21 und Abbildung 4-22 zeigen jeweils zwei Querschnitte durch die Flugroute
des MetAir Motorseglers bei Breitengraden von 52,6 ° (unteres Bild, Stadtrand von Berlin)
und 53,05 ° (oberes Bild, 50 km nördlich). Die NO2- und O3-Mischungsverhältnisse
(Abbildung 4-21 und Abbildung 4-22) sind als Funktion der Höhe und des Längengrades ein-
gefärbt. Zusätzlich zur Farbe ist die Höhe der Mischungsverhältnisse an der Größe der Daten-
punkte zu erkennen. Das untere Bild gibt die Meßdaten zwischen 10:25 und 11:35 wieder, das
obere Bild die Daten zwischen 12:21 und 13:50. Die oberen und unteren Bilder in Abbildung
4-21 und  Abbildung 4-22 sind jeweils gleich skaliert.
Der untere Teil von Abbildung 4-21 zeigt eine deutliche horizontale Struktur der NO2-
Mischungsverhältnisse für die Traversen in 600 und 1000 m Höhe. Die höchsten NO2-
Mischungsverhältnissen liegen mit ~ 10 ppb erwartungsgemäß im Bereich des Stadtzentrums
bei ca. 13,2 ° Ost . Von der Traverse in 1000 m Höhe ist aus dem Zentrum der Abgasfahne
ein Höhenprofil geflogen worden. Der starke Gradient in den NO2-Werten in ca. 1100 m Hö-
he fällt mit einer ausgeprägten Temperaturinversion zusammen. Es ist daher davon auszuge-
hen, daß die Höhe der Mischungsschicht zu diesem Zeitpunkt bei etwa 1100 m lag.
Der obere Teil in Abbildung 4-21 läßt eine deutliche Konzentrationsabnahme von NO2
im Vergleich zu den Messungen in Stadtnähe erkennen. Nach wie vor zeigt sich aber sowohl
in 600 als auch in 1000 m Höhe eine horizontale Struktur der NO2-Mischungsverhältnisse.
Das Zentrum der Abgasfahne liegt bei ~ 13,15 ° und somit etwas weiter westlicher als in Ber-
lin. Dieser Befund deckt sich mit den Windmessungen, die eine mittlere Windrichtung von
< 180 ° ergaben. Die Höhenprofile von NO2 und der Temperatur zeigen, daß die Mischungs-
schichthöhe mit ca. 1400 m etwas höher lag als am Vormittag.
Der untere Teil von Abbildung 4-22 zeigt, daß O3 im Vergleich zum NO2 keine hori-
zontale Struktur in Stadtnähe aufweist, sondern relativ homogen verteilt ist. Das obere Bild
von Abbildung 4-22 läßt aber eine deutliche Zunahme und eine horizontale Struktur der O3-
Werte erkennen. Die höchsten Mischungsverhältnisse werden mit ~ 80 ppb zwischen 13,1
und 13,2 ° in einer Flughöhe von ca. 650 m gefunden. Das entspricht einer Zunahme von ~ 15
ppb. Dies spricht für die photochemische Produktion des O3, zumal auch die morgendlichen
Hintergrundwerte von O3 niedriger waren als die Werte in der Abgasfahne und die Zunahme
nicht durch Transport von oben erklärt werden kann. Im Vergleich zu den O3-
Hintergrundwerten beträgt die Zunahme sogar 20 - 25 ppb. Bei der Betrachtung der Differenz
im O3 muß allerdings der Unterschied der NO2-Werte berücksichtigt werden (Ox-Prinzip, sie-
he Theorie). Die Zunahme der konservativeren Größe Ox beträgt in der Fahne immer noch ca.
10 –12 ppb innerhalb von 2,5 h.
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Abbildung 4-22: Analog zu Abbildung 4-21 für O3.
21. 7.´98
Am 21.07.´98 wurde eine ähnliche Flugroute wie tags zuvor geplant und geflogen, da an die-
sem Tag zunächst ähnliche meteorologische Bedingungen vorlagen. Das Quasi-
Lagrange´sche Experiment wurde allerdings früher am Tage durchgeführt (zwischen 07 – 10
Uhr UT), da die Annäherung einer Kaltfront gegen Mittag prognostiziert war. Auf eine Cha-
rakterisierung des Hintergrundes wie am 20.7.´98 mußte aus zeitlichen Gründen verzichtet
werden. Die Abbildung 4-23 bis Abbildung 4-25 zeigen jeweils die Mischungsverhältnisse
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von NO2, O3 und Ox entlang der Traversen am 21.7. bei Breitengraden von ~ 52,65 ° (jeweils
untere Bilder) und 53,05 ° für die stadtnahen und stadtfernen Quertraversen im Lee von Ber-
lin. Die unteren Bilder in den Abbildungen geben jeweils die Daten zwischen 07:35 – 09:27
Uhr UT und die oberen Bilder die Daten zwischen 10:10 – 11:19 Uhr UT wieder.
Abbildung 4-23 zeigt die NO2- Mischungsverhältnisse der Traversen durch die Abluft-
fahne. In 250 m Höhe sieht man bei den stadtnahen Messungen ein ausgeprägtes Maximum
von 50 – 60 ppb NO2 im Bereich des Zentrums von Berlin bei ~ 13,3 ° Ost. Oberhalb von 250
m nimmt das NO2-Mischungsverhältnis rasch auf Werte von ca. 4 ppb ab. Der starke Gradient
bei etwa 400 m Höhe fällt mit einer ausgeprägten Temperaturinversion zusammen. Die Höhe
der gut durchmischten Schicht ist etwa 3 mal niedriger als am Vortag. Dies erklärt auch die
wesentlich höheren NO2-Mischungsverhältnisse am 21. 7.´98.
Etwa 2 h später bei der 50 km entfernten Messung (oberes Bild in Abbildung 4-23) hat
das NO2-Mischungsverhältnis im Zentrum der Abgasfahne auf Werte von ~ 15 ppb abge-
nommen. Nach wie vor ist eine ausgeprägte Struktur im NO2 in der Horizontalen zu erkennen.
Das Zentrum der Fahne liegt bei einem Längengrad von etwa 13,45 °. Das ist etwas weiter
östlich als bei den stadtnahen Traversen und deckt sich mit den Windmessungen, die eine
mittlere Windrichtung von ca. 185 ± 20 ° ergaben.
Für O3 zeigen die stadtnahen Messungen in 250 m Höhe ein Minimum im Zentrum der
Abgasfahne bei ~ 13,2-13,4 ° von etwa 50 ppb (Abbildung 4-24, unterer Teil). Am Rand der
Fahne beträgt das O3-Mischungsverhältnis ca. 60 - 65 ppb. Der Konzentrationsverlauf von Ox
(Abbildung 4-25) verhält sich komplementär zum O3: Die höchsten Werte von ~ 96 ppb Ox
liegen in der Mitte der Fahne und die niedrigsten Werte am Rande mit etwa 80 ppb. Das ist
anders als am 20.7., wo eine sehr homogene horizontale Verteilung von Ox bei der stadtnahen
Messung festgestellt wurde. Zusätzlich werden im Laufe des Transportes ins Umland am
21.7. etwa weitere 10 ppb Ox in der Abluftfahne innerhalb von 2-3 h gebildet.
Geht man, wie am Morgen des 20. 7.´98 beobachtet, davon aus, daß zunächst eine
homogene Verteilung von Ox in der Atmosphäre vorlag, kann die Differenz zwischen Mitte
und Rand der Fahne nur durch direkte Quellen von Ox über dem Zentrum von Berlin erklärt
werden. Unter der Annahme, daß die stadtnahe Messung nahe an den Quellen erfolgte und es
sich um relativ frische Emissionen handelt und bei den sehr hohen Stickoxidkonzentrationen
und der frühen Tageszeit nur eine vernachlässigbare chemische Ox-Produktion nach der Emis-
sion stattgefunden hat, kann der maximale NO2-Anteil an den NOx-Emissionen der Stadt ab-
geschätzt werden. Setzt man die Erhöhung des Ox-Mischungsverhältnis von ~ 15 ppb im
Zentrum der Fahne in Beziehung zum NOx-Mischungsverhältnis von ~ 55 ppb, so ergibt sich
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eine obere Grenze von ca. 25 % für den Anteil von NO2 an den NOx-Emissionen der Stadt
Berlin. Aus den Ergebnissen des EVA Experimentes wurde der Anteil von NO2 an NOx-
Emissionen für die Stadt Augsburg ähnlich hoch auf ca. 20 ± 5 % abgeschätzt (D. Klemp,
persönliche Mitteilung, 2000). Dieses Verhältnis ist wesentlich höher als in derzeitigen gülti-
gen Emissionskatastern angenommen wird.
Die Abluftfahne von Berlin wurde am 20. + 21. 7.´98 durch die MetAir AG in mehre-
ren, zeitlich zueinander passenden Abständen von der Stadt vermessen. An beiden Tagen ge-
ben vor allem die NO2-Daten die horizontale Ausdehnung der Abluftfahne sehr gut wieder.
Die Mischungsverhältnisse der Stickoxide sind am 21. 7.´98 über dem nördlichen Stadtrand
von Berlin ~ 5 mal höher als am 20. 7.´98. Dies ist zum größten Teil auf eine niedrigere Mi-
schungsschichthöhe zurückzuführen, bedingt durch den früheren Meßzeitpunkt.
An beiden Tagen wurde eine Zunahme der Ox-Konzentrationen von ~ 10 ppb inner-
halb von 2 – 3 h in der Abluftfahne beobachtet. Da die Hintergrundkonzentrationen von Ox
niedriger waren als in der Abluftfahne, kann die Zunahme auf photochemische O3-Produktion
zurückgeführt werden.
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Abbildung 4-23: Wie Abbildung 4-21 für den 21.7.´98.
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Abbildung 4-24: Wie Abbildung 4-22 für den 21.7.´98.
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Abbildung 4-25: Wie Abbildung 4-24, aber für Ox.
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5 Diskussion
Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, läßt sich unter bestimmten Voraussetzungen aus dem Abbau
reaktiver Kohlenwasserstoffe die in der Abluftfahne vorliegende OH-Konzentration abschät-
zen. Dazu müssen die Konzentrationen der Kohlenwasserstoffe in einem Luftpaket minde-
stens zweimal erfaßt werden. Für die Transformation in ein Lagrange´sches Koordinatensy-
stem gemäß Gl 2-10 ist es notwendig, daß die beiden KW-Proben auf dem 3-dimensionalen
Transportvektor der Luftmassen liegen und im richtigen zeitlichen Abstand genommen wor-
den sind. In SLOPE96 wurde dies durch folgende Maßnahmen erreicht [Volz-Thomas und
Kolahgar, 2000], [Volz-Thomas et al., 2000]:
- Das Experiment wurde in einem Tal mit geführter Strömung durchgeführt. Das bedeutet,
daß der Transportweg der Luftmassen durch Orographie und Inversion vorgegeben war.
- Die KW-Messung erfolgte kontinuierlich am Boden. Die Transportzeit wurde durch Mar-
kierung der einströmenden Luft mit SF6 unabhängig bestimmt.
Aufgrund der Orographie des Meßgebietes (praktisch ebenes Gelände) muß in BERLIOZ der
Transportvektor u  aus den Wind- und Spurengasmessungen selbst bestimmt werden. Die
Transportzeit ergibt sich aus:
Gl 5-1 egTransportw  smit          us/  t u ==∆
Zur Bestimmung von [OH] muß die stadtnahe Probe in der Abluftfahne liegen. Da man die
Konzentration aus dem logarithmischen Konzentrationsverhältnis ableitet, spielt die Güte der
Kohlenwasserstoffmessung eine wichtige Rolle für die Bestimmung von [OH]. Es können für
die Analyse nur Kohlenwasserstoffe verwendet werden, die eindeutig (keine Koelution mit
unbekannten Verbindungen) und mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden können.
Bei KW-Peaks, die nicht basisliniengetrennt sind, ist der Integrationsfehler (Kapitel 3.5.3) in
der Regel zu groß für die Bestimmung von [OH].
Im Folgenden wird die indirekte OH-Bestimmung anhand der Flugzeugmessungen der Met-
Air AG und den bodengebundenen Messungen an den Stationen Eichstädt, Pabstthum und
Menz durchgeführt.
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5.1 Bestimmung von [OH] aus den Flugzeugmessungen der MetAir
In Tabelle 5-1 sind alle mit dem HC1010 der MetAir erfaßten Kohlenwasserstoffe aufgelistet.
Von den insgesamt 39 erfaßten KW-Peaks erfüllen nur 17 die notwendigen Bedingungen für
die OH-Abschätzung. Die übrigen KW-Peaks koeluieren mit oxigenierten oder nicht identifi-
zierten Substanzen, bzw. sind nicht genügend gut getrennt. Alkene sind wegen möglicher
biogener Quellen [Klemp et al., 1997] und des zusätzlichen Abbauweges über Ozonolyse
grundsätzlich ungeeignet.
Tabelle 5-1: Von MetAir gemessene Kohlenwasserstoffe mit Geschwindigkeitskonstanten
und Einschätzung der Verwendbarkeit der Kohlenwasserstoffe zur OH-Bestimmung.
Kohlenwasserstoffe Verwend-
barkeit für
OH-Bestim-
mung
Kommentar KOH (298 K)
[1012 cm3 /
(Moleküle ·
s)]
i-Butan - Koelution mit Acetaldehyd 2,2 *
n-Butan + 2,4 *
tr-Buten - Abbau über Ozon möglich, biogene Quellen
cis-Buten - Abbau über Ozon möglich, biogene Quellen
i-Pentan + 3,7 *
n-Pentan + Koelution mit 2-Me-1-Penten 4,0 *
Isopren+tr-2-Penten - Abbau über Ozon möglich, biogene Quellen
Cis-2-Penten - Abbau über Ozon möglich, biogene Quellen
2-Methyl-2-buten - Abbau über Ozon möglich, biogene Quellen
2,2-Dimethylbutan + 2,3 *
Cyclopentan+23-DMB - Koelution mit Methyl-tert.-butylether 5,4 *
2-Methylpentan + 5,4 *
3-Methylpentan - Koelution mit Butanal/Butanon 5,4 *
n-Hexan + 5,5 *
MeCp + 24-DMP + 6,4 *
Benzol + 1,2 #
Cyclohexan - Nur angetrennt, Integration in AL zu unsicher 7,2 *
2-MeHexan+ 23-DMP - Koelution mit Butanol wahrscheinlich 5,5 ⊗
3-Methylhexan + 5,1 ⊗
i-Octan - Koelution möglich 3,6 *
n-Heptan - Koelution möglich 7,0 *
Methylcyclohexan + 10,4 *
Toluol + 5,96 #
2+4-Methylheptan + 8,3 ⊗
3-Methylheptan - Koelution möglich 8,6 ⊗
n-Octan - Koelution möglich 8,7*
Ethylbenzol + 7,1 #
m-/p-Xylol + 23,6 / 14,3 #
o-Xylol + 13,7 #
Nonan + 10,5 *
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i-Propylbenzol - Koelution mit Terpen 6,6 #
α-Pinen - Abbau über Ozon möglich, biogene Quellen
n-Probylbenzol - Koelution mit Terpen (Camphen) 5,7 #
m-/p-EthToluol - Koelution mit unbekannter Substanz 17,1 / 11,4 #
1,3,5-Trimethylbenzol - Nur angetrennt, Integration in AL zu unsicher
o-Ethyltoluol - Koelution mit Terpen 12,0 #
1,2,4-Trimethylbenzol - Nur angetrennt, Integration in AL zu unsicher
1,2,3-Trimethylbenzol - Nur angetrennt, Integration in AL zu unsicher
Decan - Nur angetrennt, Integration in AL zu unsicher
* [Atkinson, 1997], # [Atkinson, 1994], ⊗ abgeschätzt nach [Atkinson, 1985] und [Kwok und
Atkinson, 1995]. AL = Außenluft.
20.7.´98
In Abbildung 5-1 ist die Lage aller horizontalen Windvektoren gezeigt, die zwischen 10:18
und 13:47 in 500 – 700 m Höhe gemessen wurden. Der mittlere Windvektor hat eine Rich-
tung von 169 ± 13 ° (1 σ) und eine Geschwindigkeit von 5,5 ± 1 m/s. Bei genauerer Betrach-
tung ist eine leichte Winddrehung zwischen dem Zeitintervall der ersten und zweiten Traverse
zu sehen. Die mittleren Windvektoren der beiden Traversen haben die Richtung 163 ± 11 °
und 182 ± 11 °. Daraus ergibt sich die in Abbildung 5-1 eingezeichnete Trajektorie.
In Abbildung 5-2 sind die KW-Proben als Funktion des Längengrades für die stadtna-
hen (unteres Bild) und die 50 km entfernten (oberes Bild) Quertraversen eingezeichnet. Zu-
sätzlich ist auch das NO2-Mischungsverhältnis als Funktion des Längengrades aufgetragen.
Die horizontale Struktur der NO2-Mischungsverhältnisse ist für die stadtnahen und stadtfer-
nen Traversen sehr ähnlich. Die höchsten NO2-Mischungsverhältnisse liegen bei der in 50 km
von Berlin entfernten Traverse in guter Übereinstimmung zum aus Abbildung 5-1 abgeleite-
ten Transportweg etwas westlicher als in der stadtnahen Messung.
Die zeitlich und räumlich am besten zueinander passenden KW-Proben sind in Tabelle
5-2 zusammengestellt. Aufgeführt sind die Abweichung zwischen der Zeitdifferenz der Pro-
benahme ∆tp und der aus dem Transportvektor abgeleiteten Zeitdifferenz ∆tu, der mittlere
Winkel des Transportvektors (αu) und der Winkel zwischen den Proben (αp), sowie die Hö-
hendifferenz ∆z zwischen den beiden Proben. Aus Abbildung 5-2 ist zu entnehmen, daß die
räumliche Übereinstimmung der Proben zwar gut, aber nicht immer ideal ist. Während Probe
B aus der Mitte der Abgasfahne genommen wurde, überdeckt Probe E neben dem Zentrum
auch den Rand der Fahne. Das gleiche gilt auch für die Kombinationen D → G bzw. D → H.
Die Probenahme bei D erfolgte im Gegensatz zu G und H nicht nur im Zentrum der Fahne,
sondern überdeckte auch den Rand. Räumlich passen die Kombinationen B →  H am besten
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zueinander. Diese Kombination stimmt aber in der Zeit nicht mit dem Transportvektor über-
ein (∆tp – ∆tu = 28 min).
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Abbildung 5-1: Lage aller an Bord des Motorseglers gemessenen horizontalen Windvektoren
am 20.7.´98 in 500 – 700 m Höhe zwischen 10:18 und 13:47.
Tabelle 5-2:Potentiell geeignete Kombinationen der MetAir KW-Proben zur Bestimmung von
[OH] am 20.7.´98.
Proben t1 t2 (∆tp -∆tu) αp [°] αu [°] αp −αu
[°]
∆ z
[m]
B → E 10:28 13:08 + 8 177 169 ± 13 + 8 34
D → G 10:48 13:28 + 8 174 169 ± 13 + 5 42
D → H 10:48 13:38 + 13 177 169 ± 13 + 8 24
B → H 10:28 13:38 + 28 169 169 ± 13 0 24
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Abbildung 5-2: Quertraversen in 600 – 700 m Höhe über dem Frohnauer Turm (unteres Bild,
geographische Breite ~ 52,6 °; 10:18 – 10:57 Uhr UT) und auf Breite von Menz (oberes Bild,
geographische Breite ~ 53,05 °, 13:08 – 13:47 Uhr UT) am 20.7.´98. Die Buchstaben an den
Querbalken entsprechen dem Beginn der KW-Probenahme (A = 10:18, B = 10:28, C = 10:38,
D = 10:48, E = 13:08, F = 13:18, G = 13:28, H = 13:38, alle Zeiten in UT); die dunklen Quer-
balken an den Säulen entsprechen dem Probenahmeintervall auf dem Flugweg. Oberes und
unteres Bild sind gleich skaliert.
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Zur Bestimmung von [OH] wurde das logarithmische Verhältnis der KW-
Mischungsverhältnisse zu den Zeitpunkten t2 und t1 gegen die Reaktionsgeschwindigkeits-
konstanten der Kohlenwasserstoffe (Tabelle 5-1) gegenüber OH nach Gl 2-17 aufgetragen.
Abbildung 5-3 - Abbildung 5-5 zeigen die semilogarithmischen Auftragungen für die Proben-
kombinationen B→ E, D→ G und D→ H. Neben den geeigneten Kohlenwasserstoffen (aus-
gefüllte Kreise) sind auch die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe eingezeichnet (offene Drei-
ecke). Wie erwartet, ist die Streuung der ungeeigneten Kohlenwasserstoffe wesentlich größer.
Für die Berechnung der Ausgleichsgeraden wurden nur die geeigneten Kohlenwasserstoffe
verwendet. Als mittlere OH-Konzentration erhält man aus den Steigungen der Regressionsge-
raden:
10:28 (B) → 13:08 (E): (5,3 ± 0,8) · 106 Moleküle/cm3, R2 = 0,7928
10:48 (D) → 13:28 (G): (4,5 ± 1,2) · 106 Moleküle/cm3, R2 = 0,572
10:48 (D) → 13:38 (H): (5,4 ± 1,4) · 106 Moleküle/cm3, R2 = 0,548
Die Probenkombination B→ E zeigt die höchste Korrelation mit einem R2 von ~ 0,8. Für die-
se Kombination beträgt die OH-Konzentration ~ (5,3 ± 0,8) · 106 Moleküle/cm3. Der angege-
bene Fehler ist der Fehler der Steigung. Da m- und p-Xylol im Vergleich zu den anderen
Kohlenwasserstoffen am schnellsten mit OH reagieren, hat der Ratenkoeffizient von m/p-
Xylol einen großen Einfluß auf die Steigung der Regressionsgeraden. Die beiden isomeren
Xylole können mit dem HC1010 nicht getrennt und nur als Summe erfaßt werden. Die Raten-
koeffizienten von m- und p-Xylol unterscheiden sich um einen Faktor 1,6 (Tabelle 5-1). Zur
Bestimmung von [OH] wurde der Mittelwert von 1,89 · 10-11 [cm3/(Moleküle · s)] verwendet.
Der maximale Fehler der OH-Konzentration wurde durch Verwendung der individuellen Ra-
tenkoeffizienten von m- und p-Xylol als Ober- und Untergrenze für kOH (m/p-Xylol) bestimmt
und beträgt 1 · 106 Moleküle/cm3.
Bei den Probenpaaren D→ G und  D→ H ist die Korrelation wesentlich schlechter.
Dies ist überraschend, da diese Paare nach Tabelle 5-2 in Raum und Zeit genauso gut zusam-
menpassen wie die Proben B und E. Die aus den verschiedenen Paaren abgeleiteten OH-
Konzentrationen unterscheiden sich jedoch nicht signifikant. Die mittlere OH-Konzentration
aus allen drei Kombinationen beträgt 5,1 · 106 Moleküle/cm3.
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Abbildung 5-3: Semilogarithmische Auftragung der Konzentrationsverhältnisse gegen die
Ratenkoeffizienten am 20.7.´98. t2 = 13:08 (E), t1 = 10:28 (B). Für die Berechnung der Aus-
gleichsgeraden wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (Dreiecke) nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5-4: wie Abbildung 5-3 für die Probenkombination D (10:48) → G (13:28) am
20.7.´98.
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Abbildung 5-5: Wie Abbildung 5-3 für  die Probenkombination D (10:48) → H (13:38).
Der kleine Achsenabschnitt von – 0,28 in Abbildung 5-3 deutet auf eine geringe Verdünnung
der Abgasfahne mit Hintergrundluft hin. Dies läßt sich auch aus den NO2-Daten in Abbildung
5-2 ablesen: Die Abgasfahne ist auf Höhe von Menz (Breitengrad ~ 53,05 °) praktisch genau-
so breit wie über dem Stadtrand von Berlin. Der Einfluß des Mischens einer Abgasfahne mit
Hintergrundluft wurde bereits von [Volz-Thomas und Kolahgar, 2000] und [Kolahgar, 1999]
ausführlich diskutiert. Das Mischen mit Hintergrundluft kann, wie bei der Herleitung von Gl
2-17 gefordert, nur vernachlässigt werden, wenn die Konzentrationen in der Hintergrundluft
im Vergleich zu den Konzentrationen in der Abgasfahne vernachlässigbar klein sind.
Der atmosphärische Hintergrund oberhalb der planetaren Grenzschicht wurde beim 1.
Flug am 20.7.´98 zwischen 06 – 08 Uhr UT charakterisiert. Das Verhältnis von Toluol/Benzol
lag zwischen 0,9 – 1,2, was auf relativ alte Luftmassen hindeutet. Die absoluten Werte von
Benzol und Toluol lagen zwischen 60 – 90 ppt. Im Vergleich dazu betrug das Toluol/Benzol-
Verhältnis in der Abgasfahne nahe Berlin etwa 1,75 mit absoluten Werten von ca. 220 ppt für
Toluol und 125 ppt für Benzol. Der Vergleich der absoluten Werte zeigt, daß die Hinter-
grundwerte nicht vernachlässigbar sind. Für diesen Fall wurde von [Kolahgar, 1999] ein
(immer noch stark vereinfachtes) Modell angewendet, bei dem sich Gl 2-17 zu Gl 5-2 erwei-
tert, um die Mischung explizit zu berücksichtigen.
Gl 5-2 t[OH] k- 
[KW]f[KW]f
[KW]
ln OH
bgt
t
1
2 ∆⋅⋅=
⋅′+⋅
Mit:
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2,1
][ tKW = Mischungsverhältnis eines Kohlenwasserstoffs zum Zeitpunkt t1 und t2
bgKW ][ = Mischungsverhältnis eines Kohlenwasserstoffs in Hintergrundluft
f = Verdünnungsfaktor = Vt1 / Vt2
f´ = Verdünnungsfaktor = Vbg / Vt2 = 1-f
kOH  = Reaktionsgeschwindigkeitskonstante des Kohlenwasserstoffes mit OH
∆ t = Transportzeit des Luftpaketes zwischen beiden Meßorten = t2 – t1
Um Gl 5-2 auf die Daten anwenden zu können, müssen die Größen bgKW ][ und der Verdün-
nungsfaktor durch unabhängige Messungen bestimmt werden. In SLOPE96 wurde der Ver-
dünnungsfaktors durch ein Tracer-Experiment mit SF6 bestimmt [Kalthoff et al., 2000], [Volz-
Thomas und Kolahgar, 2000]. In BERLIOZ wurde kein SF6-Experiment durchgeführt. Des-
halb wurde der Verdünnungsfaktor in Gleichung 5-2 so lange variiert, bis der resultierende
Achsenabschnit der Ausgleichsgeraden gegen Null lief. Die beste Übereinstimmung erhält
man für einen Verdünnungsfaktor von Vt1/Vt2 = 0,69. Das heißt, die über dem nördlichen
Stadtrand von Berlin vermessene Abgasfahne wurde auf dem Weg nach Norden um etwa 30
% mit Hintergrundluft verdünnt. Als Hintergrundkonzentrationen der Kohlenwasserstoffe
bgKW ][ wurden die Mittelwerte aus der Messung neben der Fahne und der morgendlichen
Messung zwischen 06 – 08 Uhr UT verwendet. Abbildung 5-6 zeigt die entsprechende Auf-
tragung der Daten gemäß Gl 5-2. Die OH-Konzentration beträgt (4,9 ± 0,7) · 106 Molekü-
le/cm3 und ist nur ca. 10 % niedriger als die Konzentration, wie sie ohne Mischen mit Hinter-
grundluft bestimmt wurde. Wegen der geringen Verdünnung der Fahne ist der Einfluß der
Einmischung chemisch gealterter Luft auf die berechnete OH-Konzentration wesentlich nied-
riger als bei SLOPE96. Dort betrug die Verdünnung 1:10 [Kolahgar, 1999].
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Abbildung 5-6: Semilogarithmische Auftragung der Konzentrationsverhältnisse gegen die
Ratenkoeffizienten unter Berücksichtung von Mischen mit Hintergrundluft gemäß Gl 5-2. f =
0,69, t2 = 13:08, t1 = 10:28. Für die Berechnung der Ausgleichsgeraden wurden die ungeeig-
neten Kohlenwasserstoffe (dreieckige Datenpunkte) nicht berücksichtigt.
21.7.´98
In Abbildung 5-7 sind die zwischen 07:47 und 10:46 in 220 – 400 m Höhe gemessenen hori-
zontalen Windvektoren für den 21.7.´98 gezeigt. Der mittlere Windvektor hat eine Richtung
von 190 ± 16 ° (1 σ) und eine Geschwindigkeit von 5,6 ± 1 m/s. Bei genauerer Betrachtung ist
wie am 20.7.´98 eine leichte Winddrehung zwischen dem Zeitintervall der ersten und zweiten
Traverse zu sehen. Die mittleren Windvektoren der beiden Traversen haben die Richtung 180
± 11 ° und 210 ± 11 °. Daraus gibt sich die in Abbildung 5-7 eingezeichnete Trajektorie.
Abbildung 5-8 zeigt die KW-Proben als Funktion des Längengrades für die Messun-
gen am Stadtrand von Berlin (unteres Bild) und in 50 km Entfernung hiervon (oberes Bild).
Zusätzlich ist das NO2-Mischungsverhältnis eingezeichnet. Die Messungen erfolgten in einer
Flughöhe von ~ 240 m (nahe Berlin) bzw. 300 – 350 m (Traversen in 50 km Entfernung). Wie
schon am 20.7. ist die horizontale Struktur der NO2-Mischungsverhältnisse für beide Traver-
sen sehr ähnlich. Das Zentrum der Fahne liegt bei der weiter von Berlin entfernten Messung
in guter Übereinstimmung mit dem in Abbildung 5-7 abgeleiteten Transportweg etwas weiter
östlich als bei der Traverse über Berlin. In Tabelle 5-3 sind die unter Berücksichtigung von
Raum und Zeit am besten zur Bestimmung von [OH] geeigneten Probenkombinationen auf-
gelistet. Zeitlich gut zueinander passen die Kombinationen B → G, D → I, D → H und E →
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I. Räumlich ist die Übereinstimmung bei den Kombinationen D → H und B → G aber nicht
so gut: Die Proben B und H überdecken neben dem Zentrum der Fahne auch deren linken
Rand, die Proben D und G überwiegend das Zentrum. Die Kombinationen D → I und E → I
passen räumlich besser zusammen.
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Abbildung 5-7: Lage aller an Bord des Motorseglers gemessenen horizontalen Windvektoren
am 21.7.´98 in 220 – 400 m Höhe zwischen 07:37 und 10:46.
Tabelle 5-3: Potentiell geeignete KW-Proben zur Bestimmung von [OH] am 21.7.´98.
Proben t1 t2 (∆tp -∆tu) αp [°] αu [°] αp −αu
[°]
∆ z
[m]
Geeignet
B → G 07:47 10:17 - 9 195 190 ±  16 + 5 100 +
B → I 07:47 10:37 + 12 195 190 ±  16 + 5 45 -/+
D → G 08:07 10:17 - 22 187 190 ±  16 - 3 95 -
D → I 08:07 10:37 - 1 186 190 ±  16 - 4 95 +
D → H 08:07 10:27 - 6 173 190 ±  16 - 17 60 -
E → I 08:17 10:37 - 11 187 190 ±  16 - 3 45 +
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Abbildung 5-8: Quertraversen am 21.7.´98. über dem Frohnauer Turm (unteres Bild, geogra-
phische Breite ~ 52,6 °; 07:37 – 08:16 Uhr UT, Flughöhe ~ 240 m) und auf Breite von Menz
(oberes Bild, geographische Breite ~ 53,05 °, 10:07 – 10:46 Uhr UT, Flughöhe ~ 300 m ). Die
Buchstaben an den Querbalken entsprechen dem Beginn der KW-Probenahme (A = 07:37, B
= 07:47, C = 07:57, D = 08:07, E = 08:17, F = 10:07, G = 10:17, H = 10:27, I = 10:37); die
dunklen Querbalken an den Säulen entsprechen dem Probenahmeintervall auf dem Flugweg.
Das obere und untere Bild sind gleich skaliert.
5 Diskussion
121
0.0 4.0x10-12 8.0x10-12 1.2x10-11 1.6x10-11 2.0x10-11
-1.5
-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0.0

 Geeignete KW
 Ungeeignete KW (Koelution, etc.)
[OH] = 4,1 ± 0,5 ·106  [Moleküle/cm3]  
R2 = 0,7970
ln
 
((K
W
i)  t2
 
/ (K
W
i)  t1
)
k
 i [cm
3
 / (Moleküle · s)]
Abbildung 5-9: Wie Abbildung 5-3 für den 21.7.´98. t2 = 10:17 (G), t1 = 07:47 (B). Für die
Berechnung der Ausgleichsgeraden wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (offene
Dreiecke) nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5-10: Wie Abbildung 5-3 für den 21.7.´98. t2 = 10:37 (I), t1 = 08:07 (D). Bei der
Berechnung der Ausgleichsgeraden wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (offene
Dreiecke) nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5-11: Wie Abbildung 5-3 für den 21.7.´98. t2 = 10:37 (I), t1 = 08:17 (E). Bei der
Berechnung der Ausgleichsgeraden wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (offene
Dreiecke) nicht berücksichtigt.
Die Abbildung 5-9 bis Abbildung 5-11 zeigen die semilogarithmischen Auftragungen gemäß
Gl 2-17 für die Kombinationen B → G, D → I und E → I. Als mittlere OH-Konzentration
erhält man aus den Steigungen der Regressionsgeraden:
07:47 (B) → 10:17 (G): (4,1 ± 0,5) · 106 Moleküle/cm3, R2 = 0,7970
08:07 (D) → 10:37 (I): (5,0 ± 0,8) · 106 Moleküle/cm3, R2 = 0,7198
08:17 (E) → 10:37 (I): (6,1 ± 1,1) · 106 Moleküle/cm3, R2 = 0,6864
Die angegebenen Fehler von [OH] sind aus den Fehlern der Steigungen berechnet und sind
größer oder gleich dem Fehler aus der Unsicherheit von kOH(m/p-Xylol). Die Werte für [OH]
liegen zwischen 4,1 und 6,1 · 106 Moleküle/cm3. Die Kombination B → G zeigt die höchste
Korrelation (R2 ~0,80), obwohl die räumliche Übereinstimmung der Proben nach Tabelle 5-3
am schlechtesten ist. Bei den beiden anderen Kombinationen, mit besser zueinander passen-
den Probenahmeorten, streuen die Daten stärker um die Ausgleichsgerade und der Fehler der
OH-Konzentration ist deutlich höher. Dieser Befund ist ähnlich wie am 20.7.´98.
Analog zum 20.7.´98 wurde mit Gl 5-2 der Einfluß des Mischens mit Hintergrundluft
untersucht. Als Hintergrundwerte wurden die Daten der Messungen zwischen 09:07 – 09:26
in 800 m Höhe oberhalb der Quertraversen in 250 m Höhe benutzt. Der Verdünnungsfaktor
wurde wie oben beschrieben ermittelt und beträgt etwa 0,53. Abbildung 5-12 zeigt die semi-
logarithmische Darstellung der Konzentrationsverhältnisse für das Probenpaar B → G. Die
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Korrelation ist mit R2 = 0,85 etwas höher als in Abbildung 5-9. Die berechnete
 [OH]-
Konzentration ((4,2 ± 0,6) · 106 Moleküle/cm3) ändert sich praktisch nicht. Dieser Befund
erklärt sich durch die im Gegensatz zum 20.7.´98 wesentlich niedrigeren Hintergrundkonzen-
trationen am 21.7.´98. Für nahezu alle Kohlenwasserstoffe lag das Konzentrationsverhältnis
von Hintergrundluft/Abluftfahne unter 10 %.
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Abbildung 5-12: Semilogarithmische Auftragung der Konzentrationsverhältnisse gegen die
Ratenkoeffizienten unter Berücksichtung von Mischen mit Hintergrundluft gemäß Gl 5-2 für
den 21.7.´98. f = 0,53, t2 = 10:17 (B), t1 = 07:47 (G). Bei der Berechnung der Ausgleichsgera-
den wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (offene Dreiecke) nicht berücksichtigt.
3.+ 8.+ 9. 8.´98
Auch am 3.+ 8.+ 9. 8. wurde die Abgasfahne mehrfach durchkreuzt und meßtechnisch erfaßt.
Am 3.+ 8.8.´98 sind die oben genannten Kriterien zur Auswahl geeigneter Probenpaare nicht
erfüllt, so daß keine sinnvollen Ergebnisse zu erwarten sind. Am 9.8.´98 sind die Kriterien für
ein Probenpaar hervorragend erfüllt. Die Differenz (∆tp -∆tu) der Proben um 11:02 und 13:52
beträgt nur 1 min, αp − αu  liegt bei 9 ° und ∆z beträgt 80 m. Leider liegen am 9.8.´98 wegen
eines Geräteausfalles nach 10 Uhr praktisch keine NO2- und O3-Meßdaten vor (Abbildung 4-
15), so daß nicht überprüft werden kann, ob die Proben tatsächlich aus der Mitte der Abgas-
fahne stammen. Die Daten wurden trotzdem wie zuvor ausgewertet. In Abbildung 5-13 sind
die Konzentrationsverhältnisse semilogarithmisch gegen die individuellen k-Werte aufgetra-
gen. Es liegt eine hervorragende Korrelation der Daten mit R2 ~ 0,92 vor. Die aus der Stei-
5 Diskussion
124
gung berechnete [OH]-Konzentration beträgt (4,1 ± 0,4) · 106 Moleküle/cm3. Der Fehler aus
der Unsicherheit von kOH(m/p-Xylol) beträgt 0,8 · 106 Moleküle/cm3 und ist doppelt so hoch
wie der Fehler aus der Steigung.
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Abbildung 5-13: Wie Abbildung 5-3 für den 9.8.´98. t2 = 13:52, t1 = 11:02. Bei der Berech-
nung der Ausgleichsgeraden wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (offene Dreiecke)
nicht berücksichtigt.
5.2 Bestimmung von [OH] aus bodengebundenen Messungen
Eine der ursprünglichen Ideen von BERLIOZ war, die Entwicklung der Abluftfahne auch an
den Bodenstationen zu verfolgen. Wegen des dazu benötigten Südost-Windes kommt dafür
am ehesten der 20.7.´98 in Frage, an dem an den im Lee gelegenen Stationen Eichstädt,
Pabstthum und Menz auch die zeitliche Entwicklung einer Abluftfahne beobachtet wurde
(Abbildung 4-11). Betrachtet man die vorliegenden Windrichtungen und die Lage der Statio-
nen in Abbildung 3-1 genauer, erscheint es relativ unwahrscheinlich, daß in Menz und
Pabstthum die gleichen Luftmassen beobachtet wurden. Allerdings treten die Maxima der
KW an den drei Stationen in plausiblem zeitlichen Abstand auf. Problematisch ist, daß am
Boden keine Meßdaten vorliegen, die die Lage der Stationen zur Abluftfahne und deren
räumlich-zeitliche Entwicklung belegen. Die Untersuchungen im vorherigen Abschnitt hatten
bereits gezeigt, wie schwierig es selbst bei Flugzeugmessungen ist, die räumlich-zeitlich zu-
einander passenden Proben zu ermitteln.
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Abbildung 5-14: Vereinfachte Darstellung der Ausbreitung der Abluftfahne in 600 m Höhe
und in Bodennähe. Um die Ausbreitung am Boden zu simulieren, wurde die mittlere Wind-
richtung in 600 m gemäß der beobachteten Windscherung um 15 ° gedreht. Die gepunkteten
Gausskurven zeigen schematisch das NO2-Konzentrationsprofil in der Horizontalen für die
Messungen in 600 m Höhe auf Breite des Frohnauer Turms und von Menz. Die durchgezoge-
nen Gausskurven zeigen die simulierten Konzentrationsprofile am Boden.
Die Ausbreitung der Abluftfahne am Boden kann mit Hilfe der fluggestützten Mes-
sungen und den Vertikalsondierungen in Pabstthum [Glaser et al., 2000] abgeschätzt werden.
Die Vertikalsondierungen vom 20.7.´98 zeigen eine Windscherung von ~ 15 ° zwischen dem
Wind in 600 m Höhe und am Boden (10 m Höhe). Daher sollte sich die Abluftfahne am Bo-
den etwas mehr in westlicher Richtung ausgebreitet haben. Nimmt man für die Fahne am Bo-
den eine ähnliche Verteilung an, wie sie in 600 m Höhe vorlag und dreht die mittlere Aus-
breitungsrichtung um 15 ° nach Westen, erhält man ein stark vereinfachtes Bild über die Aus-
breitung der Abluftfahne am Boden (Abbildung 5-14). Eichstädt läge dann ~ 5 km westlich
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vom Zentrum der Fahne, Pabstthum ~ 15 km westlich des Zentrums und Menz etwa im Zen-
trum. Betrachtet man die Winddaten in Abbildung 5-1 etwas genauer, ist es wahrscheinlicher,
daß sich die Luft aus Berlin auf einer leicht gekrümmten Trajektorie bewegt und Pabstthum
etwas zentraler in der Fahne gelegen hat als in Abbildung 5-14 angedeutet. Daher gibt es eine
gewisse Wahrscheinlichkeit, daß die in Pabstthum und Menz beobachteten Luftmassen aus
der gleichen Abluftfahne stammen. Unter Voraussetzung einer relativ homogenen Verteilung
der KW in der Fahne kann versucht werden, die OH-Konzentration zwischen beiden Statio-
nen zu bestimmen.
Die am besten geeigneten KW-Proben wurden wie bei den fluggestützten Messungen
ermittelt (Tabelle 5-4). Der Unterschied zwischen der realen Zeitdifferenz der Proben ∆tp und
der theoretischen Transportzeit ∆tu beträgt wegen der quasi-kontinuierlichen Messungen an
den Stationen wie bei den Flugzeugmessungen nur wenige Minuten.
Tabelle 5-4: Potentiell geeignete Kombinationen der KW-Daten der Bodenstationen zur Be-
stimmung von [OH] am 20.7.´98.
Bodenstationen t1 t2 (∆tp -∆tu) αp −αu [°]
Eichstädt → Pabstthum 07:00 08:56 + 6 - 12 ± 13
Pabstthum → Menz 08:56 11:09 - 6 + 37 ± 13
In Abbildung 5-15 sind die Konzentrationsverhältnisse der Kohlenwasserstoffe von Eichstädt
und Pabstthum semilogarithmisch gegen die Ratenkoeffizienten nach Gl 2-17 aufgetragen. An
die geeigneten Meßdaten wurde mittels linearer Regression eine Ausgleichsgerade angepaßt.
Die Streuung der Datenpunkte um die Ausgleichsgeraden ist mit R2 ~ 0,55 sehr hoch.
Die aus der Steigung berechnete [OH]-Konzentration beträgt 9 ± 3 · 106 Molekü-
le/cm3. Der angegebene Fehler resultiert aus dem Fehler der Steigung. Im Gegensatz zu den
Flugzeugmessungen spielt die Unsicherheit von kOH (m/p-Xylol) praktisch keine Rolle, da die
beiden Xylole mit dem P-Sichromat 2/8 getrennt werden. Der Wert von kOH (m/p-Xylol) wur-
de für die gemessene Zusammensetzung in Eichstädt berechnet.
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Abbildung 5-15: Semilogarithmische Auftragung der Konzentrationsverhältnisse vom
20.7.´98 gegen die Ratenkoeffizienten. t2 = 08:56 (Pabstthum), t1 = 07:00 (Eichstädt). Bei der
Berechnung der Ausgleichsgeraden wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (Dreiecke)
nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5-16: Semilogarithmische Auftragung der Konzentrationsverhältnisse vom
20.7.´98 gegen die Ratenkoeffizienten. t2 = 11:09 (Menz), t1 = 08:56 (Pabstthum). Für die
Berechnung der Ausgleichsgeraden wurden die ungeeigneten Kohlenwasserstoffe (Dreiecke)
nicht berücksichtigt.
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In Abbildung 5-16 sind die Konzentrationsverhältnisse der Kohlenwasserstoffe von
Pabstthum und Menz semilogarithmisch gegen die Ratenkoeffizienten aufgetragen. Es existie-
ren sechs Kohlenwasserstoffe, die mit beiden GCs genau genug gemessen werden können. An
diese Kohlenwasserstoffe wurde mittels linearer Regression eine Ausgleichsgerade angepaßt.
Die hohe Korrelation mit einem R2 ~ 0,90 ist wegen der Lage der Stationen und der vorherr-
schenden Windrichtung sehr überraschend. Die aus der Steigung berechnete [OH]-
Konzentration beträgt (5,6 ± 1) · 106 Moleküle/cm3. Der Fehler aus der Unsicherheit von kOH
(m/p-Xylol) beträgt ± 1,3 · 106 Moleküle/cm3.
Bemerkenswert ist der verschwindend kleine Achsenabschnitt der Regressionsgeraden
in Abbildung 5-16, was darauf schließen ließe, daß die Kohlenwasserstoffe im Luftpaket auf
dem Transportweg keine Verdünnung erfahren haben. Dies kann in der Realität so gut wie
ausgeschlossen werden. Eine mögliche Erklärung ergibt sich aus der Lage der Stationen zur
Abluftfahne. Nach der hier entwickelten stark vereinfachten Modellvorstellung (Abbildung
5-14) liegt Menz wesentlich näher zum Zentrum der Abluftfahne als Pabstthum. Diese Ein-
schätzung wird auch durch Untersuchungen mit einem gekoppelten Euler-Lagrange´schen
Partikelmodell (LaMM5) an der BTU Cottbus [Schaller, 1999], [Becker und Schaller, 1999]
gestützt. Das heißt, die scheinbar fehlende Verdünnung entlang des Transportweges zwischen
Pabstthum und Menz könnte also mit der größeren Verdünnung in Pabstthum aufgrund seiner
Lage am Rand der Fahne erklärt werden. Im Gegensatz zu den Flugzeugmessungen reichen
die experimentellen Daten am Boden aber nicht aus, um die quasi Lagrange´sche Beziehung
der Stationen schlüssig zu beweisen. Die gute Korrelation der Daten in Abbildung 5-16 kann
deshalb auch zufällig sein.
Die hier diskutierten Ergebnisse zeigen, daß es sehr schwierig ist, ein Experiment
durchzuführen, bei dem zwei KW-Proben zeitlich und räumlich in einer quasi Lagrange´schen
Beziehung zueinander stehen. Besonders schwierig ist dies in einer Ebene mit einem Netz von
ortsfesten Bodenstationen. Da am Boden keine Informationen über die horizontale Ausdeh-
nung der Abluftfahne vorliegen, sind räumliche und zeitliche Inhomogenitäten der Abluftfah-
ne nicht, bzw. nur  schwer zu erfassen. Flugzeugmessungen sind in der Ebene besser für ein
quasi Lagrange´sches Experiment geeignet. Auch hier zeigt sich aber das Problem der Inho-
mogenität: In der Probe E vom 21.7.´98 sind die Konzentrationen der Kohlenwasserstoffe um
etwa 35 % höher als in Probe D, obwohl beide Proben um nur 10 min zeitversetzt aus der
Mitte der Fahne genommen wurden (Abbildung 5-8). Um die räumlichen und zeitlichen In-
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homogenitäten besser zu erfassen, werden zeitlich noch höher aufgelöste KW-Messungen an
Bord des Flugzeugs benötigt.
Aufgrund der hier und in früheren Experimenten gewonnenen Erfahrungen müßte der ideale
Aufbau für ein quasi Lagrange´sches Experiment wie folgt aussehen:
a) Es wird eine möglichst homogene Flächenquelle benötigt.
b) Durch Orographische Merkmale sollte eine geführte Strömung der Luftmassen vorliegen.
Ideal sind Täler mit Tal- Bergwindsystemen, wie z. B. am Schauinsland [Geiß und Volz-
Thomas, 1992]. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Abgasfahne an Bodenstationen unter den
experimentellen Gegebenheiten tatsächlich meßtechnisch erfaßt wird, ist dann wesentlich
größer als in der Ebene, da das 4-dimensionale Raum-Zeit-Problem auf eine Dimension
reduziert wird.
c) Zwischen den Meßorten dürfen keine Quellen anthropogener Kohlenwasserstoffe existie-
ren. Das betrifft auch geringfügige Quellen, die in unmittelbarer Nähe der Meßstationen
liegen.
d) Um den Einfluß der Einmischung von Luft aus höheren Schichten zu untersuchen, müssen
Flugzeugmessungen durchgeführt werden. Ein Tal darf deshalb nicht zu eng sein. Anson-
sten können keine Flugzeugmessungen im Tal erfolgen.
e) KW-Messungen müssen mit hoher zeitlicher Auflösung durchgeführt werden. Nur so
kann die zeitliche Inhomogenität einer Luftmasse erfaßt und bei der Interpretation berück-
sichtigt werden.
f) Zur Bestimmung der realen Transportzeit müssen ein Tracerexperiment durchgeführt oder
Ballonsonden verwendet werden.
Die Verwendung mehrerer GCs zur Messung der Kohlenwasserstoffe bedingt eine ausrei-
chend hohe Absolutgenauigkeit der Messungen, bzw. eine sehr hohe Vergleichbarkeit der
einzelnen Systeme in Außenluft. Das kann bei einer benötigten Zeitauflösung von ≤ 20 min
sehr schwierig sein und muß vorab durch Vergleichsmessungen sichergestellt werden. Zur
Bestimmung von OH wäre es deshalb ideal, das Experiment im streng Lagrange’schen Sinn
mit nur einem Meßgerät durchzuführen. Die mit einem freifliegenden Ballon während
BERLIOZ durchgeführten Experimente zeigten aber, daß aufgrund der flugsicherungstech-
nisch bedingten Höhenänderungen während der Fahrt sich auch der Ballon nicht auf einer
Lagrange’schen Trajektorie bewegen konnte.
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5.3 Vergleich von indirekt bestimmten [OH]  mit direkten Messungen
In BERLIOZ bestand erstmals die Möglichkeit, aus dem Kohlenwasserstoffabbau indirekt
bestimmte OH-Konzentrationen mit direkten Messungen zu vergleichen. Im oberen Teil von
Abbildung 5-17 sind die mittels LIF in Pabstthum gemessenen und die indirekt bestimmten
Konzentrationen sowie die Photolyserate J(O1D) vom 20.7.´98 abgebildet. Der untere Teil
zeigt die NO2-Tagesgänge aus Pabstthum und Menz.
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Abbildung 5-17: Oberes Bild: Gemessene OH-Konzentrationen (LIF) in Pabstthum und aus
dem Abbau von Kohlenwasserstoffen abgeschätzte OH-Konzentrationen für die Boden- und
Flugzeugdaten am 20.7.´98, sowie J(O1D) in Pabstthum (rechte Ordinate). Unteres Bild: NO2-
Mischungsverhältnisse in Pabstthum und Menz am 20.7.´98. Die indirekt bestimmten OH-
Konzentrationen überdecken in der Darstellung das jeweilige Zeitintervall t1 bis t2 zwischen
den Kohlenwasserstoff-Proben.
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Die indirekt ermittelten Konzentrationen stimmen außer für Eichstädt – Pabstthum relativ gut
mit den spektroskopischen Messungen überein. Die OH-Konzentration aus der Bestimmung
Eichstädt - Pabstthum liegt ungefähr einen Faktor drei über dem Meßwert der LIF.
Bei dem Vergleich muß man die bekannten Abhängigkeiten der OH-Konzentration
von der Strahlung (J(O1D)) und der NO2-Konzentration berücksichtigen [Hameed et al.,
1979], [Logan et al., 1981], [Ehhalt, 1998; Ehhalt, 1999; Ehhalt et al., 1991; Ehhalt und Roh-
rer, 2000]. In Abbildung 5-18 ist die OH-Konzentration gegen J(O1D) für die Daten des 20. +
21.7.´98 aufgetragen. An beiden Tagen ist der Verlauf der Daten praktisch gleich. Etwa 80 %
der Varianz im OH kann durch Varianz im J(O1D) erklärt werden (R2 = 0,78).
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Abbildung 5-18: [OH] als Funktion von J(O1D) für die Daten vom 20.7.´98 (Dreiecke) und
21.7.´98 (Sterne) in Pabstthum. Die durchgezogene Linie ist ein linearer Fit an die Daten.
Um die Einflüsse von NO2 und Strahlung zu separieren, wurde in Abbildung 5-19 OH für
J(O1D) > 2 · 10-5 s-1 selektiert und gegen NO2 aufgetragen. Gezeigt sind die direkten Messun-
gen sowie die indirekten Bestimmungen.  Der Verlauf der experimentellen Daten entspricht
qualitativ der theoretischen Erwartungshaltung (vgl. z. B.  [Hameed et al., 1979], [Logan et
al., 1981], [Ehhalt, 1998; Ehhalt, 1999; Ehhalt et al., 1991; Ehhalt und Rohrer, 2000]). Bei
niedrigem NO2 (NOx) steigt OH zunächst mit steigendem NO2 aufgrund erhöhter Produktion
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von OH aus der Reaktion von HO2 mit NO an. Die maximale OH-Konzentration liegt bei
etwa 2 ppb NO2. Für höhere Werte von NO2 (NOx) fällt die OH-Konzentration dann wegen
der Verlustreaktion von OH mit NO2 ab. Das Maximum der OH-NO2 Kurve liegt bei etwas
höheren Werten als z.B. in Modellrechnungen von [Ehhalt et al., 1991] oder [Ehhalt und
Rohrer, 2000]. Der Grund hierfür mag z. T. in früher zu hoch angenommen Ratenkoeffizien-
ten für die Reaktion von NO2 und OH liegen. Neuere Messungen [Brown et al., 1999; Dona-
hue et al., 1997] finden einen ~ 25 % niedrigeren Ratenkoeffizienten als von [Atkinson et al.,
1997] empfohlen. Bei einer langsameren Verlustreaktion von OH mit NO2 sollte sich die ma-
ximale OH-Konzentration im Modell zu höheren NO2-Mischungsverhältnissen verschieben.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
2x106
3x106
4x106
5x106
6x106
7x106
8x106
9x106
1x107
______________________
__
 
JO1D > 2·10-5 s-1
O
H
 
[M
o
le
kü
le
 
/ c
m
3 ]
NO2 [ppb]
M
et
Ai
r Pab - Menz
Eichstädt - Pabstthum 
(Bis 35 ppb NO2)
____
____________________
Abbildung 5-19. OH-Konzentration gegen NO2-Mischungsverhältnis für die Messungen der
LIF vom 20.7.´98 in Pabstthum und die indirekten Bestimmungen. Daten der LIF für J(O1D)
> 2 · 10-5 s-1 selektiert.
Abbildung 5-19 zeigt, daß abgesehen von Eichstädt-Pabstthum auch unter Berücksichti-
gung der OH-NO2-Abhängigkeit die indirekt bestimmten OH-Konzentrationen mit den di-
rekten Messungen recht gut übereinstimmen. Der OH-Wert aus den MetAir Daten liegt exakt
auf dem interpolierten Wert der direkten Messungen bei 6 ppb NO2. Die für das mittlere NO2-
Mischungsverhältnis von 7,5 ppb aus den direkten Messungen interpolierte OH-
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Konzentration zwischen Pabstthum und Menz liegt bei ~ 4,5 · 106 Moleküle/cm3. Das ist ca.
20 % niedriger als der indirekt bestimmte Wert. Extrapoliert man die Daten der LIF auf ~ 25
ppb NO2, liegt die OH-Konzentration bei (2 – 3)· 106 Moleküle/cm3. Das ist mindestens ein
Faktor 3 unter dem indirekt zwischen Eichstädt und Pabstthum bestimmten Wert, besonders
wenn man berücksichtigt, daß J(O1D) für die indirekte Bestimmung bei nur 1,5 · 10-5 s-1 lag.
Für diese großen Unterschiede gibt es zwei mögliche Erklärungen:
a) die Datenqualität der Messungen ist nicht ausreichend
b) die Voraussetzungen/Randbedingungen zur Bestimmung von [OH] sind nicht erfüllt.
Wie oben erwähnt, existieren zwischen den GCs des ICG-2 und dem P-Sichromat 2/8
der LMU München keine Vergleichsmessungen in Außenluft. Allerdings zeigten die Ver-
gleichsmessungen an synthetischen Standards im Rahmen der Ringversuche, daß die Abso-
lutgenauigkeit der Kalibrationen des ICG-2 und der LMU um weniger als 10 % voneinander
abweichen. Bei der Beurteilung der KW-Peaks auf ihre Verwendbarkeit für die OH-
Bestimmung wurden alle Informationen bezüglich Koelution mit nicht identifizierten Sub-
stanzen berücksichtigt. Potentiell von unbekannten Substanzen überlagerte Kohlenwasserstof-
fe wurden nicht für die OH-Bestimmung verwendet. Es ist deshalb unwahrscheinlich, daß der
große Unterschied zwischen indirekt und direkt bestimmten [OH] auf unzureichende Daten-
qualität zurückzuführen ist.
Aufgrund ihrer Lage im Vorstadtgebiet von Berlin kann nicht ausgeschlossen werden,
daß die Station Eichstädt durch lokale Quellen beeinflußt war. Außerdem zeigt ein Blick auf
die Karte von Berlin und Umgebung (Abbildung 3-1), daß zwischen Eichstädt und Pabstthum
eine Autobahn verläuft. Allerdings sollten Quellen auf dem Transportweg eher zu einer Un-
terschätzung der OH-Konzentration führen. Es bleibt daher die Möglichkeit, daß beide Statio-
nen trotz der guten Übereinstimmung der Lage mit der Windrichtung nicht die gleiche Luft-
masse analysiert haben.
Abbildung 5-20 zeigt einen Vergleich indirekt bestimmter OH-Konzentrationen aus
BERLIOZ und den beiden SLOPE-Kampagnen mit Ergebnissen direkter spektroskopischer
Messungen. Die OH-Konzentrationen sind als Funktion des vorliegenden NO2-
Mischungsverhältnisses aufgetragen. Die Daten wurden für ähnliche OH-Produktionsraten
ausgewählt. Die Werte von J(O1D) liegen zwischen (2 – 3) · 10-5 [s-1], das O3-
Mischungsverhältnis zwischen 50 – 70 ppb und die relative Feuchte zwischen 1 – 1,5 %. Die
geringere H2O-Konzentration für die Meßorte im Gebirge wird durch die etwas höhere Pho-
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tolyserate kompensiert, so daß die primären OH-Produktionsraten aus der Photolyse von O3
vergleichbar sind. Außer in BERLIOZ und LAFRE (Los Angeles Free Radical Experiment)
existieren keine direkten OH-Messungen in belasteter Atmosphäre mit NO2-
Mischungsverhältnissen > 2 ppb. Um einen möglichst großen NO2-Wertebereich zu erfassen,
sind auch die LIF Daten vom 21.7.´98 gezeigt (graue Quadrate). Allerdings lag J(O1D) an
diesem Tag im hohen NOx-Bereich (06-08 UT) nur bei ~ 1 · 10-5 s-1, siehe Abbildung 4-4.
Zur Skalierung auf einen Wert für J(O1D) = 2,2 · 10-5 s-1 wurden die Daten entsprechend dem
linearen Zusammenhang von J(O1D) und [OH] in Abbildung 5-18 angehoben.
Qualitativ entsprechen die Daten der erwarteten Abhängigkeit der OH-Konzentration vom
NO2 Mischungsverhältnis, mit einem OH-Maximum zwischen 1-2 ppb NO2 und einer Ab-
nahme zu höherem NO2. Bemerkenswert sind allerdings die Werte vom 21.7.´98. Diese Werte
liegen signifikant über denen vom 20.7. und scheinen so gut wie keine Abhängigkeit vom
NO2-Mischungsverhältnis zu zeigen. Wegen der Skalierung mit J(O1D) sind diese OH-
Konzentrationen jedoch unsicherer als die vom 20.7.´98. Die OH-Konzentration am 21.7.´98
liegt aber ähnlich hoch wie die direkten OH-Messungen in LAFRE. Es hat daher den An-
schein, als wäre der Abfall der OH-Konzentration im Bereich mit hohen NO2-
Mischungsverhältnissen > 3 ppb schwächer ausgeprägt, als zum Beispiel in Modellrechnun-
gen von [Ehhalt, 1998; Ehhalt, 1999; Ehhalt et al., 1991; Ehhalt und Rohrer, 2000] progno-
stiziert wird.
Die Variabilität von [OH] für vergleichbare NO2-Mischungsverhältnisse ist relativ groß.
Dies zeigt, daß neben NO2 andere atmosphärische Spurenstoffe einen stärkeren Einfluß auf
die OH-Konzentration haben. Entscheidend sollte das VOC/NOx-Verhältnis sein [Trainer et
al., 1987], welches festlegt, ob OH über die Reaktion mit NO2 aus dem System entfernt wird
oder mit Kohlenwasserstoffen reagiert und anschließend über die Reaktion von HO2 mit NO
rezykliert wird. Es ist deshalb zu vermuten, daß die unterschiedlichen OH-Konzentrationen an
verschiedenen Orten bei vergleichbaren NO2 Mischungsverhältnissen vor allem durch ein
unterschiedliches VOC/NOx Verhältnis hervorgerufen werden. Eine potentiell wichtige Rolle
als Radikalquelle spielen auch Carbonylverbindungen und HONO, die aber in vielen Studien
meßtechnisch nicht erfaßt wurden. Über ihren Einfluß können daher keine belastbaren Aussa-
gen getroffen werden.
Die indirekt bestimmten OH-Konzentrationen scheinen die direkten Messungen eher zu
überschätzen, insbesondere in SLOPE96 und SLOPE. Allerdings liegen die Daten aus
LAFRE und die auf ein J(O1D) von J = ~ 2,2 · 10-5 s-1 hochskalierten OH-Konzentrationen der
LIF am 21.7.´98 im Bereich von 10 – 30 ppb NO2 ähnlich hoch wie die indirekte Bestimmung
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aus SLOPE92 [Kramp und Volz-Thomas, 1997]. Während SLOPE96 lag das VOC/NOx-
Verhältnis mit ~ 15 ppbC/ppb etwa 4 mal höher als am 20. + 21.7.´98 in Pabstthum. Die bei-
den Kampagnen sind auch bezüglich der VOC-Zusammensetzung nicht direkt vergleichbar.
Insbesondere war der Anteil der reaktiven biogenen Kohlenwasserstoffe in SLOPE96 höher.
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Abbildung 5-20: Vergleich indirekt bestimmter OH-Konzentration aus BERLIOZ und
SLOPE mit direkten spektroskopischen Messungen an verschiedenen Orten als Funktion des
vorliegenden NO2-Mischungsverhältnisses (Abbildung übernommen aus [Volz-Thomas und
Kolahgar, 2000] und um die Ergebnisse aus BERLIOZ und LAFRE erweitert). SLOPE92
[Kramp und Volz-Thomas, 1997], SLOPE96 [Volz-Thomas und Kolahgar, 2000], Fritz Peak
91 [Eisele et al., 1994], Fritz Peak 93 [Mount et al., 1997], Schauinsland 84 [Platt et al.,
1988], POPCORN 94 [Holland et al., 1998], [Brandenburger et al., 1998], [Rohrer et al.,
1998] , LAFRE [George et al., 1999] (Daten für maximales J(O1D) selektiert).
5.4 Bestimmung der photochemischen O3-Produktionsrate
Wie in Kapitel 2.2. abgeleitet, läßt sich die lokale Ozonproduktionsrate P(O3) sowohl aus den
gemessenen Konzentrationen der Peroxiradikale und NO bestimmen (Gl 5-3), als auch indi-
rekt aus dem PSS von NOx über Gl 5-4, also aus der Messung von NO2, NO, JNO2 und O3.
Gl 5-3 ) ][HOk  ][ROk ([NO])P(O 2HO
i
i2,RO3 22 ⋅+⋅= ∑
Gl 5-4 4232NO3 k[NO]][O][NOJ)P(O 2 −⋅⋅−⋅=
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Abbildung 5-21: P(O3) aus PSS und MIESR sowie NOx (rechte Ordinate) gegen die Zeit für
die Messungen in Pabstthum am 20.7.´98. Die Fehler wurden aus den einzelnen Meßfehlern
der Eingangsgrößen berechnet. Der Fehler von P(O3) aus den Radikalmessungen ist etwa so
groß wie die Symbolgröße. In den MIESR-Proben um 08:15 und 09:15 Uhr UT lagen die Mi-
schungsverhältnisse der HO2- und RO2-Radikale jeweils unterhalb der NWG von 1 ppt. Für
diese Zeiten wurden obere Grenzen von P(O3) aus der NWG abgeschätzt (offene Dreiecke).
Abbildung 5-21 zeigt den Vergleich beider Methoden zur Berechnung von P(O3) für die
Meßdaten aus Pabstthum vom 20.7.´98. Dargestellt sind nur Produktionsraten für J(NO2) >
0,006 s-1, da der PSS für kleinere Werte von J(NO2) möglicherweise nicht eingestellt ist. Zum
Vergleich ist das NOx-Mischungsverhältnis abgebildet. Die O3-Produktionsraten aus dem PSS
liegen zwischen 10 und 120 ppb/h. Die höchsten Produktionsraten werden zwischen 08-10
Uhr UT erreicht, wenn auch die höchsten NOx Konzentrationen vorliegen.
Die aus den Peroxiradikalen und Gl 5-3 berechneten Produktionsraten sind wesentlich kleiner
- zwischen 2 – 6,5 ppb/h - mit einem Maximum zwischen 11:00-11:30 Uhr UT, nachdem das
NOx-Mischungsverhältnis bereits auf Werte unter 6 ppb gesunken ist. In den MIESR-Proben
um 08:15 und 09:15 Uhr UT (offene Dreiecke) lagen die Mischungsverhältnisse der HO2 und
RO2-Radikale unterhalb der NWG von 1 ppt. Die eingezeichneten Werte für P(O3) wurden
mit der NWG berechnet und sind daher Obergrenzen.
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Abbildung 5-22: Mischungsverhältnisse von (RO2 + HO2) in Pabstthum am 20.7.98 aus den
Meßdaten der MIESR (Dreiecke) und aus dem PSS nach Gl 5-5 (Linie: ½-stündiger gleiten-
der Mittelwert; Quadrate: 30 min Mittelwerte zeitgleich zum Sammelinterval der MIESR). In
den MIESR Proben um 08:15 und 09:15 Uhr UT (offene Dreiecke) lagen die Mischungsver-
hältnisse der HO2 und RO2-Radikale jeweils unterhalb der NWG von 1 ppt. Die Fehlerbalken
wurden aus den Fehlern der eingehenden Meßgrößen abgeschätzt. Die Fehler der Radikal-
messungen sind  etwa so groß wie die Symbolgröße.
Durch Einsetzen von Gl 5-3 in Gl 5-4 läßt sich unter der Annahme eines mittleren Raten-
koeffizienten 22 HO,ROk  für die Reaktion der RO2- und HO2-Radikale mit NO aus dem PSS
auch die Konzentration der Peroxiradikale berechnen (Gl 5-5). Der Ratenkoeffizient 22 HO,ROk
wurde mit 8,8 · 1012 [cm3 /(Moleküle · s)] abgeschätzt, da das gemessenen RO2/HO2-Verhält-
nis den ganzen Tag ungefähr bei eins lag (siehe Abbildung 4-4).
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Die aus Gl 5-5 berechneten Mischungsverhältnisse in Abbildung 5-22 zeigen einen ähnlichen
Tagesgang wie die Peroxiradikale aus der MIESR. Allerdings sind die aus dem PSS berech-
neten Mischungsverhältnisse (30 – 140 ppt) bis zu 20 mal höher als die direkte Messung.
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Auch in anderen Arbeiten wurden ähnlich hohe O3-Produktionsraten bzw. Radikal-
konzentrationen aus dem PSS bestimmt [Kelly et al., 1980], [Ridley et al., 1992],
[Hauglustaine et al., 1999; Hauglustaine et al., 1996], [Volz-Thomas et al., 1998], [Baumann
et al., 2000]. Zum Teil waren die Fehler der aus dem PSS abgeleiteten Produktionsraten we-
gen relativ großer Unsicherheiten der einzelnen Größen, wie z.B. von J(NO2), wesentlich grö-
ßer als die Produktionsraten selbst [Baumann et al., 2000].
Nach Gl 5-4 ist P(O3) die Differenz zweier Terme. Daraus ergeben sich hohe Anforde-
rungen an die Absolutgenauigkeit der einzelnen Meßgrößen. Im Mittel war die Abweichung
der NO2-Messung mit dem CLD/PLC zu den spektroskopischen Methoden (DOAS und
MIESR) < 5 % (siehe Kapitel 4.1.3). Die O3-Messung wurde mit einem NIST-Standard der
Eidgenössischen Prüfanstalt überprüft (Abweichung < 5 %). Für J(NO2) wurden die Meßda-
ten des mit einem chemischen Aktinometer [Schultz et al., 1995] kalibrierten Filterradiome-
ters des ICG-2 verwendet. Die Genauigkeit dieser Messung wurde von [Volz-Thomas et al.,
1996] mit 7 % abgeschätzt. Vergleiche des Filterradiometers mit dem unabhängig kalibrierten
Spektralradiometer des ICG-3 im Vorfeld der Kampagne [Kraus et al., 1998] und während
BERLIOZ ergaben Abweichungen von weniger als 5 %. Lediglich für die NO-Messung gibt
es keinen Vergleich mit einem unabhängigen Meßverfahren. Da die Kalibration der NO2-
Messung mit dem CLD/PLC auf der Kalibration von NO basiert und eine hervorragende
Übereinstimmung mit den spektroskopischen Meßverfahren vorliegt, sollte die NO-Messung
eine ähnliche Absolutgenauigkeit wie die NO2-Messung aufweisen.
Für den Ratenkoeffizienten k O
NO
3
 wurde die Empfehlung von [Atkinson et al., 1992]
verwendet (1,8 · 10-12 [cm3/(Moleküle·s)] bei 298 K). Zur Berechnung der Fehler von P(O3)
nach dem Gauß´schen Fehlerfortpflanzungsgesetz wurden als Fehler der einzelnen Größen
eingesetzt: ∆(NO2, O3, NO, J(NO2))  = 5 %, ∆ k ONO3  = 15 % [Atkinson et al., 1992]. Die hieraus
resultierenden Fehler von P(O3) aus dem PSS liegen im Bereich mit NOx > 5 ppb vor 10 Uhr
UT bei etwa 40 – 50 ppb/h. Nach 10 Uhr liegen die Fehler bei etwa 5 ppb/h. Den größten
Beitrag zum Gesamtfehler liefert die Unsicherheit von k O
NO
3
.
Die MIESR ist als absolute spektroskopische Methode das Referenzverfahren für die
Messung von Peroxiradikalen in der Atmosphäre. Der Fehler, der mit der MIESR bestimmten
RO2- und HO2-Mischungsverhältnisse, beträgt ± 1 ppt. Der Ratenkoeffizient der Reaktion
HO2 + NO wurde mit (9,6 ± 1,6)· 10-12 [cm3/(Moleküle · s)] von [Bohn und Zetzsch, 1997]
übernommen. Dieser Wert liegt ~ 15 % über der Empfehlung von [Atkinson et al., 1992] ((8,3
± 1,4) · 10-12 [cm3/(Moleküle · s)]). Für die Alkylperoxiradikale wurde ein mittlerer Raten-
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koeffizient 
2ROk von (8 ± 1,4) · 10-12 [cm3/(Moleküle · s)] bei 25 ° C verwendet. Dieser Wert
wurde im Rahmen der Meßfehler von [Eberhard und Howard, 1997] für mehrere Alkylpero-
xiradikale bestimmt. Die nach dem Gauß´schen Fehlerfortpflanzungsgesetz berechneten Feh-
ler von P(O3) aus den Peroxiradikalen liegen bei maximal 2 ppb/h.
Abschließend läßt sich festhalten, daß der große Unterschied zwischen den aus dem PSS und
den Peroxiradikalkonzentrationen bestimmten Ozonproduktionsraten auch unter Berücksich-
tigung der Meßfehler signifikant ist. Qualitativ ist dies im Einklang mit der Berechnungswei-
se. Bei der Bestimmung der O3-Produktionsrate aus dem PSS werden implizit außer der Kon-
version über Ozon selbst alle Reaktionen berücksichtigt, die NO in NO2 konvertieren. Daher
ist P(O3) aus dem PSS per Definition eine Obergrenze für die wirkliche O3-Produktionsrate.
Die aus Gl 5-3 bestimmte Rate ist dagegen definitionsgemäß eine untere Grenze für P(O3), da
nur die Reaktionen der von der MIESR erfaßten Peroxiradikale mit NO berücksichtigt wer-
den. Es ist jedoch möglich, daß auch andere Substanzen NO zu NO2 konvertieren.
In Abbildung 5-23 ist die rechte Seite des Leighton Gleichgewichts (Gl 2-1) gegen die linke
Seite für die Daten von sechs Tagen (20.-23.7. und 3.+4.8.´98) aufgetragen. Die Datenpunkte
sind bezüglich J(NO2) eingefärbt. Nach der gängigen Theorie müßten bei Peroxiradikalkon-
zenzentrationen von Null die Daten auf der 1:1 Geraden liegen. Abbildung 5-23 zeigt aber,
daß das NO/NO2-Verhältnis an allen Tagen praktisch immer größer ist, als dem Leighton-
Gleichgewicht entspricht. Die durch den Ursprung gezwungenen linearen Regressionen lie-
fern Steigungen zwischen 1,18 und 1,54.
Bereits von [Parrish et al., 1986] wurde vermutet, daß durch die Reaktion bisher un-
bekannter Spezies XO mit NO das NO/NO2-Verhältnis in der Atmosphäre zu Gunsten des
NO2 verschoben wird.
R 5-1 XO + NO → NO2 + X
Dabei ist es a priori nicht klar, ob es zu einer echten Produktion von Ox kommt, da möglicher-
weise die Bildung der unbekannten Spezies XO mit einem Verlust von O3 einhergeht.
R 5-2 X + O3 → XO + O2
Diese Frage läßt sich anhand des Ox-Budgets in der Abluftfahne von Berlin unter Verwen-
dung der fluggestützten Messungen untersuchen. Nach Abbildung 4-21 und 4-22 betrug die
Zunahme des Ox-Mischungsverhältnisses ∆Ox zwischen den beiden Traversen des MetAir-
Motorseglers am 20.7. ca. 10 ppb (+13 ppb O3, -3 ppb NO2) in einem Zeitinterval von 2h
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40min. Die dafür benötigte Produktionsrate beträgt 3,7 ppb/h. In Wirklichkeit wird jedoch
eine höhere Produktionsrate benötigt, um die Ox-Verluste durch Deposition, Verdünnung und
chemische Reaktionen aufzuwiegen.
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Abbildung 5-23: J(NO2) /(O3 · k ONO3  ) gegen NO/NO2 für die Meßdaten vom 20.-23.7.´98 und
3.+4.8.´98 aus Pabstthum. Typische Fehlerbalken sind für die Daten des 20.7.´98 gezeigt.
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Die Integration der Kontinuitätsgleichung für Ox (vgl. Kontinuitätsgleichung Gl 2-6 in Kapitel
2.3) in Lagrange'schen Koordinaten zwischen zwei Messpunkten liefert:
Gl 5-6 ∫ ∫∫
∆ ∆∆
=∆
t tt
x dt         div -Ldt  - Pdt O φ
mit P: Produktionsrate, L: Verlustrate, divΦ: Flußdivergenz
Die Flußdivergenz beinhaltet die turbulente Verdünnung und die Deposition. Der Verdün-
nungsterm läßt sich in Analogie zu den Kohlenwasserstoffen (Kapitel 5.1) abschätzen. Legt
man die bei den Kohlenwasserstoffen ermittelte volumetrische Verdünnung der Fahne mit 30
% Hintergrundluft zugrunde, so ergibt sich mit dem Ox Mischungsverhältnis von 66 ppb im
Hintergrund gegenüber 72 ppb in der Fahnenmitte ein integraler Verlust von 2ppb.
Der Depositionsfluß Depφ steht mit der Flußdivergenz Depdivφ über den Gauß'schen Satz im
Zusammenhang. Er kann in erster Näherung durch eine Depositionsgeschwindigkeit vD be-
schrieben werden:
Gl 5-7   /   / dtvdtdtdiv D
dt
O
dt
Dep
dt
Dep x
ζµζφφ ⋅== ∫∫∫    mit ζ: Skalenhöhe des Depositionsflusses
Die Depositionsgeschwindigkeit vD liegt für O3 am Tage zwischen 0.5 und 1 cm/s [Gao et al.,
1993]. Für die Depositionsgeschwindigkeit von NO2 wird von [Derwent und Jenkin, 1991]
ein etwas niedrigerer Wert von 0,2 cm/s angegeben, von [Flatoy et al., 1995] sogar nur ein
Wert von 0,1 cm/s. Berücksichtigt man weiterhin, daß der Anteil von NO2 am Ox bei ≤ 10 %
lag, kann als Depositionsgeschwindigkeit für Ox in guter Näherung die Depositionsgeschwin-
digkeit von O3 übernommen werden. Setzt man für die Skalenhöhe als obere Grenze die am
20.7. bestimmte Mischungsschichthöhe von 1300 m an, so erhält man für den Ox-Verlust
durch Deposition 3,7 ± 1,3 ppb.
Chemische Verluste von Ox werden hauptsächlich durch die Reaktion von O3 mit Olefinen,
die Reaktion von OH mit NO2 und durch die Photolyse von O3 zu O1D verursacht.
Gl 5-8 Lox = [NO2]· [OH] · k  + [O3]· Σ[alkene]i · ki  +  [O3] · J(O1D) · F
Bei der Photolyse muß berücksichtigt werden, daß nur ein kleiner Anteil des gebildeten O(1D)
mit Wasser zu OH reagiert, während der überwiegende Teil durch Stöße der 2. Art mit N2 und
O2 zu O(3P) gequencht wird. Die Reaktion von O3P mit O2 bildet das vorher photolytisch ge-
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spaltene O3 zurück. Der Anteil F der angeregten O(1D)-Atome, der mit H2O reagiert und zu
einem realen O3-Verlust führt, ergibt sich aus dem Verhältnis der Umsätze der Reaktionen
von O(1D) mit H2O, O2 und N2.
Gl 5-9 ][N  k  ][O  k  O][H  k
O][H  k
  F
2,O2,O2,O
2,O
2
1
2
1
2
1
2
1
⋅+⋅+⋅
⋅
=
NDODHD
HD
O
O
Für das am 20.7.´98  gemessene mittlere Wasserdampfmischungsverhältnis von 0,8 % ergibt
sich für F ein Wert von etwa 0,06. Mit JO1D = 2,8⋅ 10-5 s-1 (Modellrechnungen zeigen, daß in
600 m Höhe J(O1D) ~ 10 % höher als am Boden ist; B. Früh, persönliche Mitteilung) und 70
ppb O3 beträgt der O3-Verlust durch Photolyse ca. 1,1 ppb. Mit kNO2,OH = 9 ⋅ 10-12 [Molekü-
le/(cm3 ⋅ s)] [Brown et  al., 1999], 0t2NO = 7 ppb NO2 und der in Kapitel 5.1 abgeschätzten
mittleren OH-Konzentration von 4,9 ⋅ 106 Moleküle/cm3 beträgt der integrale NO2-Verlust in
2 h 40 min ~ 2,5 ppb. Das Mischungsverhältnis der Alkene inklusive α-Pinen lag in der Ab-
gasfahne bei < 0,2 ppb. Deshalb ist der Ox-Verlust durch die Reaktion von O3 mit Alkenen
vernachlässigbar.
Die O3-Produktionsrate P(O3) in der Fahne kann aus Gl 5-10 berechnet werden.
Gl 5-10
t
dt         div Ldt   O
t
 Pdt
 )P(O t t
x
t
3 ∆
++∆
=
∆
=
∫ ∫∫
∆ ∆∆
φ
Setzt man die einzelnen Terme in Gl 5-10 ein, erhält man:
P(O3) = [(10 ± 2) + (3,6 ± 1) + (3,7 ± 1,3) + (2 ± 1)]/ 2h 40 min = 7,2 ± 1,2 ppb/h.
Dieser Wert ist innerhalb der Fehler identisch mit der von [Corsmeier et al., 2000] unabhän-
gig aus gemessenen turbulenten Flüssen von O3 abgeschätzen Produktionsrate von 6,5 ± 1
ppb/h in der Fahne in einer Entfernung von 50 km nördlich von Berlin.
Die aus den Peroxiradikalmessungen der MIESR berechneten Produktionsraten liegen
zwischen 2 und 6,5 ppb/h. Allerdings muß beim Vergleich mit der MIESR berücksichtigt
werden, daß P(O3) eine nichtlineare Funktion der Strahlung und der NOx-Konzentration ist.
Für einen Vergleich mit dem aus dem Ox-Budget erhaltenen Wert, muß P(O3) aus der MIESR
für JNO2 und NOx adjustiert werden.
In Abbildung 5-24 ist das Verhältnis von Σ(RO2 + HO2)/J(NO2) gegen das vorliegende
NOx-Mischungsverhältnis aufgetragen. Man erkennt, daß mit steigendem NOx die Konzentra-
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tion der auf die Strahlung normierten Peroxiradikale abnimmt. Die Abhängigkeit läßt sich
relativ gut durch eine Exponentialfunktion beschreiben.
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Abbildung 5-24: Verhältnis von mit MIESR gemessenen Peroxiradikalen zu J(NO2) gegen
das NOx-Mischungsverhältnis für die Daten vom 20.7.98.
Interpoliert auf das mit dem MetAir-Motorsegler gemessene NOx-Mischungsverhält-
nis von 7,8 ppb beträgt das Verhältnis von Σ(RO2 + HO2)/J(NO2) in Abbildung 5-24 ~ 420 ±
100 [ppt · s]. Bei einem J(NO2) von ~ 0,009 s-1 (in 600 m Höhe ist J(NO2) ca. 10 % höher als
am Boden [Volz-Thomas et al., 1996]) entspricht das einem Mischungsverhältnis von 4 ± 1
ppt für die Summe von Hydroperoxi- und Alkylperoxiradikalen (Σ(RO2 + HO2)). Mit dem
gemessenen NO-Mischungsverhältnis von 1,4 ppb in der Fahne ergibt sich daraus nach Gl 5-3
eine O3-Produktionsrate von P(O3) = 4,4 ± 1,6 ppb/h. Das ist etwa 3 ppb/h unter dem aus dem
Budget der MetAir bestimmten Wert von P(O3). Innerhalb der 1-σ-Fehler beider Abschätzun-
gen stimmen die Werte aber überein.
Für ähnliche Bedingungen von NOx und J(NO2) liegt die aus dem PSS abgeschätzte
Produktionsrate bei etwa 30 ppb/h. Das ist ungefähr um einen Faktor 5 höher als bei den drei
anderen unabhängig voneinander bestimmten Werten, die zwischen 4,4 und 7,1 ppb/h liegen.
Es kann daher geschlossen werden, daß die unbekannte Reaktion, die in der Atmosphäre eine
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Erniedrigung des NO/NO2-Verhältnisses bewirkt, nicht bzw. nur in geringem Maße zu einer
Produktion von Ozon führt.
Die Untersuchungen in dieser Arbeit legen nahe, daß es neben Ozon und Peroxiradikalen in
der Atmosphäre tatsächlich noch andere Substanzen geben muß, die NO in NO2 überführen.
Aufgrund der hohen Datenqualität hat die Aussage eine hohe Signifikanz. Aus der Differenz
von P(O3) aus dem PSS und der MIESR und den gemessenen NO-Konzentrationen läßt sich
die Rate dieser Reaktion für BERLIOZ auf Werte zwischen 0,008 und 0,02 s-1 abschätzen.
Bei einer Obergrenze von kNO,XO = 10-10 [cm3 /(Moleküle · s)] für den Ratenkoeffizienten er-
gibt sich eine Untergrenze für die Konzentration von XO von etwa 8 · 107 Moleküle/cm3, ent-
sprechend einem Mischungsverhältnis von etwa 3 ppt. Generell ist festzuhalten, daß die aus
dem PSS abgeleiteten Produktionsraten die tatsächliche Ozonproduktionsrate deutlich über-
schätzen und damit für die Validierung von theoretischen Vorhersagen und Modellen unge-
eignet sind.
5.5 Modelluntersuchungen mit RACM
Der in Pabstthum gewonnene Datensatz ist aufgrund seiner Vollständigkeit, insbesonde-
re bezüglich der Radikale und VOC´s und der hohen Genauigkeit der Messungen hervorra-
gend geeignet, um photochemische Modelle bezüglich der korrekten Beschreibung der loka-
len Radikalchemie zu überprüfen. In der Literatur sind eine Reihe photochemischer Modelle
beschrieben, zum Beispiel in [Jenkin et al., 1997], [Stockwell et al., 1997], [Stockwell et al.,
1990], [Stockwell und Kley, 1994]. Während die anorganische Chemie in diesen Modellen
meist recht detailliert behandelt wird, gibt es große Unterschiede in der Behandlung der orga-
nischen Chemie. Diese reicht von einer einfachen CO/CH4-Chemie [Ehhalt und Rohrer,
2000] bis hin zu sehr detaillierten Mechanismen des VOC-Metabolismus, wie z.B. dem „Ma-
ster Chemical Mechanism“ (MCM) [Jenkin et al., 1997]. In manchen Modellen wird die
Chemie der VOCs aber nicht explizit sondern in kondensierter Form beschrieben, da nicht
alle Reaktionen und Abbaumechanismen bekannt sind. Bei solchen Modellen werden die
VOCs aus Strukturüberlegungen und Analogiebetrachtungen in Gruppen zusammengefaßt
(engl.: lumped) und vereinfacht abgebildet.
Modelle mit kondensierter Chemie sind weit verbreitet innerhalb der Atmosphärenche-
mie und werden vor allem in Kombination mit Transportmodellen verwendet, da explizite
Chemie Module zu hohe Anforderungen an Rechenleistung und Speicherplatz stellen. Die
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Modelle mit kondensierter Chemie müssen theoretisch für jeden VOC-Mix angepaßt und ka-
libriert werden. Da sie ursprünglich hauptsächlich für O3-Prognosen eingesetzt wurden, er-
folgte die Kalibrierung anhand von O3 in Smogkammerexperimenten [Stockwell et al., 1997].
Ein Nachteil dieser Kalibrierung liegt in den sehr hohen NOx- und VOC-Konzentrationen der
Smogkammerexperimente. Für die Radikalchemie wurden diese Modelle aber meist nicht
kalibriert.
Eines der neuesten Modelle mit kondensierter Chemie ist das „Regional Atmospheric
Chemistry Modell“ von [Stockwell et al., 1997], kurz RACM genannt. RACM ist eine Wei-
terentwicklung älterer Modelle gleichen Typs und basiert auf den Modellen RADM2
[Stockwell et al., 1990] und EURORADM [Stockwell und Kley, 1994]. In RACM wird die
Chemie der Kohlenwasserstoffe nur für Methan, Ethan, Ethen und Isopren explizit behandelt.
Die Anzahl der Reaktion in RACM beläuft sich auf 237. Anhand des vorliegenden Datensat-
zes aus Pabstthum wurde untersucht, inwieweit RACM ein realistisches Bild der lokalen Ra-
dikalchemie wiedergibt.
5.5.1 Eingangsdaten
Als Eingangsdaten wurden die in Pabstthum gemessenen Daten verwendet (Tabelle 5-5). Be-
sonders wichtig für die Radikalchemie sind neben den Photolyseraten vor allem Konzentra-
tionen der Stickoxide und der VOC.
Während die Messung der Stickoxide kontinuierlich und mit einer für das Modell ausreichen-
den Zeitauflösung von 1 min durchgeführt wurden, erfolgte die Messung der Kohlenwasser-
stoffe einmal quasi kontinuierlich mit einer Zeitauflösung von 20 min (HC1010) und einmal
mit diskontinuierlicher Probenahme und einer Zeitauflösung von ~ 80 min (HP-GC). Der
Vergleich beider Geräte in Außenluft zeigte, daß die Messungen mit dem HC1010 wegen
Koelutionsproblemen nicht für alle Kohlenwasserstoffe verwendbar sind (Kapitel 4.1.2). Im
Gegensatz dazu liegen beim HP-GC nur vereinzelt Probleme mit unbekannten Koelutionen
vor und es wird ein wesentlich größerer Bereich an Kohlenwasserstoffen erfaßt. Der Nachteil
des HP-GC liegt in der schlechteren Zeitauflösung, verbunden mit der diskontinuierlichen
Probenahme. Aus diesem Grunde liefern die Daten des HP-GC nur ein unvollständiges Bild
der Atmosphäre. Kurzfristige Konzentrationsänderungen, wie sie am 20. + 21.7. ´98 in
Pabstthum beobachtet wurden, werden nur unzureichend wiedergegeben. Wie in Abbildung
4-9 zu entnehmen, führt eine einfache lineare Interpolation der HP-GC Daten zu einer Unter-
schätzung der VOC-Reaktivität in der Berliner Abluftfahne von ~ 25 %.
5 Diskussion
146
Tabelle 5-5: Eingangsdaten für die Modellrechnungen mit RACM. n.g. = nicht gemessen
Spurenstoff RACM-
Kürzel
Meßverfahren
Stickstoffmonoxid NO CLD
Stickstoffdioxid NO2 CLD / PLC
Ozon O3 UV Photometrisch
Salpetersäure HNO3 CLD / PLC / Au-Konverter/ Denuder
Kohlenmonoxid CO IR Photometrisch
Methan CH4 n. g., mit 1,7 ppm initialisiert
Ethan ETH Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
Ethen ETE Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
Interne Olefine OLI Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
Terminale Olefine OLT Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
Isopren ISO Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
KW mit kOH < 3.4·10-12 HC3 Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
KW mit 3.4⋅10-12 < kOH  < 6.8⋅10-12 HC5 Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
KW mit kOH  > 6.8⋅10-12 HC8 Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
Toluol und langsamer reagierende Aromaten TOL Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
Xylole und schneller reagierende Aromaten XYL Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
α-Pinen + cyclische Terpene mit Doppelbin-
dung
API Aus HC1010 + HP-GC interpoliert
Limonen + cyclische Dien-Terpene LIM n.g.
Acetaldehyd + höhere Aldehyde ALD DNPH GC/ECD
Glyoxal GLY DNPH GC/ECD
Hydroxiketone HKET DNPH GC/ECD
Methacrolein + andere ungesättigte Monoal-
dehyde
MACR DNPH GC/ECD
Methylglyoxal + andere Aldehyde mit α-
ständigem Carbonylkohlenstoff
MGLY DNPH GC/ECD
Ungesättigte hydroxisubstituierte
Dicarbonyle
UDD DNPH GC/ECD
Formaldehyd HCHO Hantzsch Monitor AL4001
Wasserstoffperoxid H2O2 HPLC, Peroxidase
Peroxiacetylnitrat PAN PAN-GC mit ECD
Wasser H2O Psychrometer
Kohlendioxid CO2 n. g., mit 365 ppb initialisiert
Wasserstoff H2 n. g., mit 500 ppt initialisiert
Sauerstoff O2 n.g., mit 20,1 % initialisiert
Stickstoff N2 n. g., mit 78,1 % initialisiert
Durch Zusammenführen der Meßdaten von beiden GCs wurde deshalb ein KW-Datensatz
erzeugt, der die hohe Zeitauflösung des HC1010 mit der Genauigkeit und dem Meßbereich
des HP-GC´s verbindet. Je nach Qualität der HC1010 Messung wurden für die einzelnen
Kohlenwasserstoffe unterschiedliche Verfahren angewendet:
a) Reine KW-Peaks (Kategorie a) in Tabelle 5-6)
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Für diese Peaks zeigte der Außenluftvergleich in Pabstthum eine sehr gute Übereinstimmung
beider Geräte. Diese Airmotec-Daten wurden deshalb lediglich mit den Ergebnissen der Re-
gressionsanalyse (Tabelle 4-1) korrigiert. Summenpeaks (z. B. Benzol + Cyclohexan, Isopren
+ tr-2-Penten) wurden mit dem Verhältnis der Einzelkomponenten beim HP-GC aufgesplittet.
b) Für Kohlenwasserstoffe, die vom HC1010 nicht (< C5 ) oder - aufgrund von Überlagerun-
gen mit oxigenierten bzw. unbekannten Verbindungen – nur mit unzureichender Genauigkeit
erfaßt werden, wurde die Zeitreihe des HP-GC mit Hilfe eines Hilfskohlenwasserstoffs inter-
poliert, der beim HC1010 in Kategorie a) fällt und eine ähnlich Reaktivität gegenüber OH
besitzt, wie der zu interpolierende KW. Die mit dem HC1010 bestimmten Konzentrationen
des Hilfskohlenwasserstoffes (A) wurden nach Gl 5-9 mit einem Korrekturfaktor f auf die
Zeitreihe des zu interpolierenden KW (B) aus der HP-GC Messung abgebildet.
Gl 5-11 (t) A  (t)  (t) B AirmotecAirmotec ⋅= f  mit
 
A
B
 aktor Korrekturf            (t)
b) Kategorie aus HC1010 desKW   (t) B
BKW  der   wiereaktivähnlich  a) Kategorie aus HC1010 desKW   (t) A
Airmotec
HP
Airmotec
AirmotecAirmotec
==
=
=
f
Der Korrekturfaktor f ist das Verhältnis des Mischungsverhältnis des Kohlenwasserstoffs B
gemessen mit dem HP-GC zum Mischungsverhältnis des Kohlenwasserstoffs A gemessen mit
dem HC1010. Diese Korrektur ist unter der Annahme möglich, daß beide Kohlenwasserstoffe
A und B eine ähnliche Quellverteilung besitzen.
Da der HC1010 mit einer höheren Zeitauflösung und quasi kontinuierlich mißt, wur-
den zur Berechnung von f zunächst aus den angrenzenden Messungen des HC1010 Mittel-
werte des Kohlenwasserstoffes A für das Anreicherungsintervall des HP-GC gebildet. Der
Gewichtsfaktor entspricht der Überlappung der Probenahmeintervalle von HP-GC und
HC1010. Die so für die Meßzeitpunkte des HP-GC berechneten Korrekturfaktoren wurden
dann linear auf die Meßzeitpunkte des HC1010 interpoliert und in Gl5-9 eingesetzt. Die so
behandelten Kohlenwasserstoffe sind in Tabelle 5-6 aufgeführt. In der 3. Spalte von Tabelle
5-6 sind die zur Interpolation verwendeten Kohlenwasserstoffe aus Kategorie a) gezeigt.
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Tabelle 5-6: Liste der Kohlenwasserstoffe aus Kategorie b). Die 3. Spalte zeigt die Kohlen-
wasserstoffe aus Kategorie a), mit denen gemäß Gl 5-7 interpoliert wurde. Die Zahlen in der
4. Spalte geben R2 für die Korrelation zwischen den KW aus Kategorie a) mit denen aus Ka-
tegorie b) auf dem HP-GC an. Die angegebenen Geschwindigkeitskonstanten entstammen
[Atkinson, 1997] (Alkane/Alkene) und [Atkinson, 1994] (Aromaten/Alkine)
Kohlenwasserstoffe
aus Kategorie b)
KOH  bei
298 K
Kohlenwasserstoffe aus Kategorie a)
zur Berechnung der Korrekturfaktoren
R2
KW a) mit
KW  b)
Ethen 9.00· 10-13 Benzol+Cyclohexan 0,81
Ethin 8.52 · 10-12 n-Nonan 0,73
Ethan 2.57⋅10-13 Benzol+Cyclohexan 0,44
Propen 2.63⋅10-11 m/p-Xylol 0,74
Propan 1.12⋅10-12 Benzol+Cyclohexan 0,85
2-Methylpropan 2.19⋅10-12 Benzol+Cyclohexan 0,96
1-Buten 4.14⋅10-11 Ethylbenzol 0,55
1,3-Butadien 6.66⋅10-11 Ethylbenzol 0,01
n-Butan 2.44⋅10-12 Benzol+Cyclohexan 0,93
trans-2-Buten 6.40⋅10-11 Ethylbenzol 0,01
cis-2-Buten 5.64⋅10-11 Ethylbenzol 0,16
3-Methyl-1-buten 3.18⋅10-11 Ethylbenzol 0,70
2-Methylbutan 3.70⋅10-12 3-Methylpentan 0,88
1-Penten 3.14⋅10-11 Ethylbenzol 0,87
2-Methyl-1-buten 6.10⋅10-11 Ethylbenzol 0,93
n-Pentan 4.00⋅10-12 3-Methylpentan 0,92
cis-2-Penten 6.50⋅10-11 Ethylbenzol 0,31
2-Methyl-2-buten 8.69⋅10-11 Ethylbenzol 0,52
Cyclopenten 6.70⋅10-11 Ethylbenzol 0,01
1-Hexen 3.70⋅10-11 Ethylbenzol 0,61
n-Hexan 5.45⋅10-12 3-Methylpentan 0,96
cis-3-Hexen 5.90⋅10-11 Ethylbenzol 0,26
trans-2-Hexen 6.60⋅10-11 Ethylbenzol 0,40
2-Methylhexan 5.10⋅10-12 3-Methylpentan 0,97
2,3-Dimethylpentan 6.10⋅10-12 3-Methylpentan 0,95
2,2,4Trimethylpentan 3.57⋅10-12 3-Methylpentan 0,97
n-Heptan 7.02⋅10-12 n-Nonan 0,90
3-Methylheptan 8.56⋅10-12 n-Nonan 0,93
n-Oktan 8.72⋅10-12 n-Nonan 0,66
i-Propylbenzol 6.6⋅10-12 Toluol+2/4-Methylheptan 0,83
n-Propylbenzol 5.7⋅10-12 Toluol+2/4-Methylheptan 0,91
Die Werte in der 4. Spalte geben die Korrelationskoeffizienten für diese Kohlenwas-
serstoffpaare aus den Daten des HP-GC an. Für die meisten der gewählten Kombinationen
besteht eine hohe Korrelation (R2 > 0,8). Für diese Kombinationen sollte das Interpolations-
verfahren belastbare Ergebnisse liefern. Schlechtere Korrelationen liegen insbesondere für
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einige der Alkene vor. Das liegt vor allem daran, daß die Konzentrationen dieser Alkene häu-
fig unter der NWG lagen. Ihr Einfluß auf die Unsicherheit der gesamten VOC-Reaktivität ist
daher auch relativ gering .
Als Beispiel für eine Interpolation sind in Abbildung 5-25 die Tagesgänge des HP-GC für i-
Butan (2-Methylpropan) und die nach Gl 5-9 mit den Benzolwerten des HC1010 interpolier-
ten Werte für den 20.7.´98 gezeigt.
Zur Überprüfung des Verfahrens wurden auch einige mit dem HC1010 „gut“ meßbare Koh-
lenwasserstoffe aus Kategorie a) (Ethylbenzol, m/p-Xylol und o-Xylol+Styrol) auf die gleiche
Weise berechnet und mit den Originaldaten des HC1010 verglichen. Die Korrekturfaktoren f
wurden aus den HP-GC Daten von Ethylbenzol, m/p-Xylol und o-Xylol/Styrol und den
Airmotec-Daten von Toluol bestimmt. In Abbildung 5-26 ist das Verhältnis der erzeugten zu
den vom Airmotec gemessenen Daten als Funktion des Mischungsverhältnisses aufgetragen.
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Abbildung 5-25: Tagesgang von i-Butan am 20.7.´98 in Pabstthum. Offene Kreise: Original
Daten des HP-GC. Dreiecke: interpolierte Werte.
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Abbildung 5-26: Verhältnis von interpolierten zu gemessen Daten für verschiedene Kohlen-
wasserstoffe als Funktion der gemessenen Mischungsverhältnisse. Die durchgezogenen und
gepunkteten Linien entsprechen den aus einem relativen Fehler von 7 % und einem konstan-
ten Fehler von 5 ppt abgeschätzten 1-σ und 2-σ-Meßunsicherheiten wie sie beim Vergleich
von HP-GC und HC1010 in Außenluft ermittelt wurden (Abbildung 4-6).
Die Streuung der Daten ist ähnlich wie beim direkten Vergleich zwischen HP-GC und
HC1010 in Abbildung 4-6. Die aus dem Außenluftvergleich und Abbildung 4-6 abgeschätzte
Meßunsicherheit beim Außenluftvergleich ist mit in Abbildung 5-26 eingezeichnet (durchge-
zogene Linien entspricht dem 1-σ-Bereich, die gepunkteten Linien dem 2-σ-Bereich). 72 %
der Daten liegen innerhalb des 1-σ-Bereiches und 89 % der Daten innerhalb des entsprechen-
den 2 σ-Bereiches. Das ist vergleichbar mit dem Außenluftvergleich zwischen HP-GC und
HC1010 (65 bzw. 90 % für 1- und 2-σ-Bereiche). Allerdings ist die Streuung (ca. 10 %, 1 σ)
bei Mischungsverhältnisssen > 100 ppt geringfügig höher als beim Außenluftvergleich. Dar-
aus läßt sich abschätzen, daß durch die Interpolation ein zusätzlicher Fehler von  5 – 10 %
entsteht. Für die Alkene > C2 ist der Interpolationsfehler wegen der schlechten Korrelation
mit den Kohlenwasserstoffen aus Kategorie b) wahrscheinlich größer. Insgesamt ist die Unsi-
cherheit der hier verwendeten Interpolation aber deutlich kleiner, als eine einfache lineare
Interpolation der HP-GC-Daten. Das gilt vor allem für den Zeitraum, in dem die Abluftfahne
in Pabstthum beobachtet wurde.
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Aus den so erhaltenen 20-min-Daten aller Kohlenwasserstoffe wurden über die zeitliche Än-
derung von NOx im Meßzeitraum 5-min-Mittelwerte der Kohlenwasserstoffe berechnet:
Gl 5-12 min 20
min 20 x,
5min x,
5min KW  NO
NO
 KW ⋅=
Ähnlich wie die Kohlenwasserstoffe sind auch die Carbonyle in RACM in Gruppen
zusammengefaßt. Die Einteilung der Carbonyle in die RACM-Klassen erfolgte wie in
[Stockwell et al., 1997] beschrieben. Eine zeitliche Interpolation wurde nicht durchgeführt, da
für die Carbonyle als Abbauprodukte der Kohlenwasserstoffe die Voraussetzung ähnlicher
Quellverteilungen wie die der primären Kohlenwasserstoffe nicht erfüllt ist.
Die Reaktivitäten der gelumpten Kohlenwasserstoffe sind in RACM auf den Kohlen-
wasserstoffmix eines Emissionszenarios von [Middleton et al., 1990] bezogen. Für die hier
durchgeführten Modellrechnungen wurden die k-Werte gemäß der in Pabstthum gemessenen
Zusammensetzung der Kohlenwasserstoffe neu berechnet, wie hier am Beispiel der Gruppe
HC5 gezeigt:
Gl 5-13 ∑
∑ ⋅
=
i
i
i
ii
 HC5
  k
  k
µ
µ
i = alle unter HC5 fallende gemessene KW.
Die Konzentrationen der Radikale wurden als diagnostische Variablen zunächst mit
Null initialisiert. Ebenso wurden die Konzentrationen nicht gemessener Komponenten (siehe
Tabelle 5-5) behandelt. Die Ratenkoeffizienten der Reaktionen NO2 + OH und NO + HO2
wurden auf die neu vermessenen Werte von [Brown et al., 1999] bzw. [Bohn und Zetzsch,
1997] geändert. Für J(NO2) und J(O1D) wurden die gemessenen Werte eingesetzt. Die übri-
gen Photolyseraten wurden mit dem Modul PhotoRACM berechnet und anschließend mit
dem Verhältnis von gemessenem zu berechnetem J(NO2) skaliert.
Das Modell wurde alle 5 min mit den Meßwerten neu initialisiert. Die Ratenkoeffizi-
enten der KW-Gruppen wurden unter Berücksichtigung der Kohlenwasserstoffverteilung und
der gemessenen Temperatur jeweils neu berechnet. Danach wurde das Differentialgleichungs-
system 5 min lang integriert. Die Ausgabe der berechneten Konzentrationen erfolgte minüt-
lich, um die Einstellung des quasistationären Zustands für die Radikale zu verfolgen.
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5.5.2 Ergebnisse der Modellrechnungen
In Abbildung 5-27 sind die mit RACM berechneten Konzentrationen von OH, HO2 und der
Summe der organischen Peroxiradikale (ΣRO2) zwischen 10 – 10:30 UT abgebildet. Die
Dreiecke sind die berechneten Werte.
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Abbildung 5-27: Mit RACM berechnete Radikale am 20.7.´98. Dreiecke: Diagnostische Va-
riablen mit Null initialisiert. Kreise: Diagnostische Variablen mit Ergebnissen von vorheriger
Modellrechnung initialisiert, insgesamt 3 Iterationen pro 5 min Intervall gerechnet (siehe
Text).
Innerhalb der 5 Minuten, in denen RACM rechnet, steigen die Konzentrationen der Radikale
zunächst rasch und dann merklich langsamer an. Es ist aber zu erkennen, daß innerhalb dieser
Zeit sich noch kein quasi stationärer Zustand eingestellt hat. Dies könnte nur durch eine deut-
liche Verlängerung des Zeitfensters für die Integration des Gleichungssystems erreicht wer-
den. Dabei würden sich allerdings die Konzentrationen von NOx und den reaktiveren VOC
deutlich gegenüber den als Initialisierung verwendeten Meßwerten verringern. Es handelt sich
hier um ein inhärentes Problem zeitabhängiger Modellrechnungen. Das Problem wurde itera-
tiv gelöst, indem die Endwerte der Radikale als Startwerte für eine erneute Simulation im
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gleichen Zeitintervall verwendet wurden. Die übrigen gemessenen Daten wurden wieder neu
mit den Meßwerten initialisiert. Die gefüllten Kreise in Abbildung 5-27 zeigen die Ergebnisse
der dritten Iteration. Die Radikalkonzentrationen liegen etwas höher als in der ersten Iteration
und ändern sich während eines 5 min Intervals nur noch geringfügig. Weitere Iterationen er-
gaben keine signifikanten Änderungen in den Radikalkonzentrationen. Das iterative Verfah-
ren stellt somit die Einstellung des quasistationären Zustands für die Radikale sicher. In allen
folgenden Bildern sind jeweils die Ergebnisse der dritten Iteration dargestellt.
Abbildung 5-28 vergleicht die modellierten (gestrichelte Linien) und gemessenen Ta-
gesgänge der Radikale am 20.7.´98 zwischen 06 – 16 Uhr UT. Für OH stimmen Modell und
LIF-Messung in Gegenwart hoher NOx-Konzentrationen zwischen 06 – 09:30 Uhr UT mit
Werten zwischen 2 - 3,5 · 106 Moleküle/cm3 relativ gut überein. Im gleichen Zeitraum liegen
die modellierten HO2-Mischungsverhältnisse bei etwa 1 ppt (≈ 2,5 · 107 Moleküle/cm3), die
mit LIF gemessenen Werte bei etwa 2 ppt. In den Proben der MIESR lag das HO2-
Mischungsverhältnis um 07:15, 08:15 und 09:15 an bzw. unterhalb der NWG von 1 ppt. Die
simulierten Mischungsverhältnisse für die Summe der RO2-Radikale (ΣRO2) liegen bei etwa 1
ppt; die Meßdaten der MIESR unterhalb der NWG von 1 ppt.
Die relativ gute Übereinstimmung zwischen Modell und Messung ändert sich ab ca.
09:30 während des Übergangs von hohen NOx-Mischungsverhältnissen (> 8 ppb) auf Werte <
3 ppb. Gleichzeitig zum steilen Abfall im NOx steigt die Konzentration von OH im Modell
von ca. 4 · 106 auf etwa 13 · 106 Moleküle/cm3 an. Die Messungen zeigen dagegen lediglich
einen Anstieg auf Konzentrationen von 7 · 106 Moleküle/cm3. Die maximale OH-
Konzentration im Modell (1,6 · 107  Moleküle/cm3) liegt um mehr als einen Faktor 2 über der
Messung .
Ähnlich wie das modellierte OH verhält sich auch das modellierte HO2. Zeitgleich mit
dem steilen Abfall des NOx steigt HO2 im Modell um fast eine Größenordnung von  ~ 5 · 107
auf ~ 4 · 108 Moleküle/cm3 an. Die mit der LIF gemessenen HO2-Konzentrationen steigen auf
lediglich 2,5 · 108 Moleküle/cm3. Die maximale HO2-Konzentration im Modell (~ 6 · 108
Moleküle/cm3 um 13:39 UT) liegt um etwa 40 % über den Messungen der LIF bzw. MIESR.
Insgesamt sind die relativen Abweichung beim HO2 niedriger als beim OH. Die modellierten
RO2-Radikale stimmen den ganzen Tag über gut mit den Meßdaten der MIESR überein. Der
maximale Unterschied zwischen Modell und Messung beträgt < 3 ppt.
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Abbildung 5-28: Vergleich zwischen RACM und Messung: Tagesgänge von OH, HO2 und
RO2 für die Daten aus Pabstthum vom 20.7.´98. Gestrichelte Linie: Ergebnisse RACM ohne
zusätzliche NO => NO2 Konversion. Durchgezogene Linien: RACM mit zusätzlicher NO =>
NO2 Konversion, um das gemessene NO/NO2-Verhältnis zu reproduzieren. Der untere Teil
zeigt Meßdaten von NOx und J(O1D).
In Abbildung 5-29 ist zu sehen, daß das mit RACM berechnete NO/NO2-Verhältnis
(helle gestrichelte Linie) für nahezu alle Datenpunkte über dem gemessenen Verhältnis liegt.
Der Unterschied zwischen Modell und Messung beträgt zwischen einem Faktor 1,2 und 1,5.
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Dies ist ähnlich wie die in Abbildung 5-23 gezeigte Abweichung des gemessenen NO/NO2-
Verhältnisses vom Leighton-Gleichgewicht.
Das NO/NO2 Verhältnis hat einen großen Einfluß auf die HOx-Bilanz (HOx = OH +
HO2). HOx wird über die Reaktion von OH mit NO2 aus der Atmosphäre entfernt. Die Rezy-
klierung von OH aus dem Kohlenwasserstoffabbau erfolgt vor allem über die Reaktion von
NO mit RO2 und HO2. Ein niedrigeres NO/NO2-Verhältnis sollte daher zu niedrigeren OH-
Konzentrationen führen. Um dies quantitativ zu untersuchen, wurde in einer zweiten Simula-
tionsreihe eine Reaktion 1. Ordnung für die Konversion von NO zu NO2 in das Modell einge-
führt. Die Geschwindigkeit dieser Reaktion wurde so gewählt, daß das berechnete NO/NO2-
Verhältnis im Mittel mit den Messungen übereinstimmt (durchgezogene Linie in Abbildung
5-29). Über den ganzen Tag betrachtet läßt sich das gemessene NO/NO2-Verhältnis am besten
durch k(t) = 6,25 · 1019 · e-15000/T beschreiben. Der Grund für die gefundenen Temperaturab-
hängigkeit ist nicht bekannt.
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Abbildung 5-29: Vergleich zwischen RACM und Messung: Tagesgänge von HO2/OH und
NO/NO2 für die Daten aus Pabstthum vom 20.7.´98. Dreiecke und Punkte: berechnet aus
Meßdaten. Durchgezogene Linien: RACM mit zusätzlicher NO => NO2 Konversion. Gestri-
chelte Linien: RACM Rechnung ohne zusätzliche NO => NO2 Konversion.
Die mit zusätzlicher NO → NO2 Konversion berechneten Radikalkonzentrationen sind eben-
falls in Abbildung 5-28 gezeigt (fette Linien). Wie erwartet liegen die berechneten Konzen-
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trationen der HO2- und RO2-Radikale infolge des niedrigeren NO/NO2-Verhältnisses den
ganzen Tag über höher. Die Unterschiede zum Basisfall sind allerdings gering und betragen
maximal 1 ppt für HO2 und 0,3 ppt für RO2. Die mit zusätzlicher NO => NO2 Konversion
berechneten OH-Konzentrationen sind im niedrigen NOx-Bereich nach 10 Uhr UT um etwa
20 % niedriger als im Basisfall. Die maximale OH-Konzentration liegt aber immer noch um
fast einen Faktor zwei über der gemessenen Konzentrationen. Im hohen NOx-Bereich für NOx
> 5 ppb ist zwischen beiden Modellrechnungen praktisch kein Unterschied zu erkennen.
In Abbildung 5-29 sind neben dem NO/NO2-Verhältnis auch das HO2/OH Verhältnis
als Funktion der Tageszeit für die Messungen, für die normale und die neue Modellrechnung
dargestellt. Wegen des niedrigeren NO/NO2-Verhältnisses bei der neuen Modellrechnung
liegt nicht nur die absolute OH-Konzentration sondern auch das HO2/OH-Verhältnis den gan-
zen Tag näher an den Messungen.
5.5.3 Einfluß von PAN auf die Radikalchemie in RACM
Peroxiacetylnitrat (PAN) wird während der photochemischen Oxidation von Kohlen-
wasserstoffen gebildet und ist eine Speichersubstanz für NOx und für Peroxirdikale. PAN
steht mit NO2 und dem Peroxiacetylradikal im thermischen Gleichgewicht und hat bei 25 °C
eine Lebensdauer von etwa 1 h. Einmal gebildet kann PAN deshalb eine wichtige Quelle für
Peroxiradikale darstellen.
R 5-3 PAN + M  → CH3C(O)O2 + NO2 + M
Der PAN-Datensatz vom 20.7. aus Pabstthum hat in unregelmäßigen Abständen Aus-
fälle. In den ersten Simulationen wurde versehentlich für diese Zeitintervalle PAN mit Null
initialisiert. Die Ergebnisse dieser Rechnungen sind in Abbildung 5-30 für die Radikale Ace-
tylperoxi, Methylperoxi, HO2 und die Summe der organischen Peroxiradikale dargestellt. Oh-
ne PAN ist die Gesamtkonzentration der organischen Peroxiradikale nur etwa halb so hoch
wie bei den Simulationen mit PAN. Dies liegt an den wesentlich niedrigeren Konzentrationen
von Acetylperoxi und Methylperoxi, die zusammen mehr als 50% der organischen Peroxira-
dikale ausmachen.
Bei den Modelläufen in denen PAN mit Null initialisiert wurde, steigt PAN innerhalb
der 5 min Rechenzeit auf maximal 50 ppt an. Das ist mehr als 10 mal niedriger als die gemes-
senen Werte. Abbildung 5-30 zeigt, daß das Acetyl- und das Methylperoxiradikal und die
Summe der organische Peroxiradikale eine hohe Korrelation mit PAN vorweisen.
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Abbildung 5-30: Mischungsverhältnisse von PAN und Peroxiradikalen für Simulationen bei
denen PAN in unregelmäßigen Abständen mit Null initialisiert wurde.
Wird PAN mit Null initialisiert, liegen die berechneten Mischungsverhältnis der Radi-
kale etwa 5 – 8 ppt unter den berechneten Werten, die erhalten werden, wenn das Modell mit
den gemessenen PAN-Werten initialisiert wird. Den größten Beitrag zu diesem Unterschied
liefert das Methylperoxiradikal, das aus dem Acetylperoxiradikal entsteht (R 5-4 – R 5-6).
Der Einfluß von PAN auf die HO2-Konzentrationen ist schwächer ausgeprägt, da HO2 erst
über eine längere Reaktionskette aus dem Acetylperoxiradikal gebildet wird (R 5-4 – R 5-8).
Daher bewirkt ein kurzfristiger Anstieg von PAN, wie z.B. um 12 Uhr UT, auch kaum eine
Änderung der HO2-Konzentration im Modell. Auf einer längeren Zeitskala sind die Unter-
5 Diskussion
158
schiede deutlicher zu erkennen, z. B. an den HO2-Werten zwischen 12:10–12:35 (PAN mit
Null initialisiert) und zwischen 12:35-12:55 (PAN ~ 0,6 ppb).
R 5-4 CH3C(O)O2  + NO → CH3CO2 + NO2
R 5-5 CH3CO2  + hν  → CH3  + CO2
R 5-6 CH3 + O2 + M→ CH3O2 + M
R 5-7 CH3O2 + NO → CH3O + NO2
R 5-8 CH3O + O2 → CH2O + HO2
In den Modellrechnungen ohne PAN unterschätzt das Modell die Summe der Peroxiradikale
und damit auch die Photochemische O3-Produktionsrate um bis zu 50 %. Daher ist es für O3-
Prognosen notwendig, belastbare Eingangsdaten (Meßdaten) von PAN zu benutzen, bzw. rea-
listische PAN-Konzentrationen zu erzeugen. Die Messung von PAN hat deshalb eine große
Bedeutung zur Überprüfung von Ozonprognosemodellen und zur Überprüfung von O3-
Reduktionsstrategien.
In allen in dieser Arbeit gezeigten Modellrechnungen (außer in Abbildung 5-30) wur-
den die fehlenden PAN-Messungen durch interpolierte Werte ersetzt.
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5.5.4 Sensitivitätsstudien
In der Literatur wird immer wieder fehlende VOC-Reaktivität als mögliche Ursache
für die Überschätzung der OH-Konzentration im niedrigen NOx-Bereich diskutiert [Perner et
al., 1987],[McKeen et al., 1997]. Um dies zu untersuchen, wurden in weiteren Modellsimula-
tionen 100 bzw. 500 ppt Limonen als Surrogat für nicht erfaßte VOCs eingesetzt. 100 ppt
Limonen entsprechen einer Reaktivität von etwa 0,4 s-1 gegenüber OH. Dadurch erhöht sich
die VOC-Reaktivität (inklusive Methan, CO, oxigenierten Verbindungen und der Kohlenwas-
serstoffe) mittags, bei niedrigem NOx, um etwa 25 % und morgens im hohen NOx-Bereich um
etwa 10 %.
Die Modellrechnungen erfolgten mit zusätzlicher NO => NO2 Konversion. Die mo-
dellierten Tagesgänge der OH-, HO2- und RO2-Radikale sind in Abbildung 5-31 abgebildet.
Zum Vergleich sind auch die Meßergebnisse und der Fall ohne zusätzliches Limonen gezeigt.
Für NOx > 5 ppb (vor 10 Uhr UT) erhöht sich durch die zusätzliche VOC-Reaktivität die OH-
Konzentration im Modell. Der Effekt ist am deutlichsten bei der Modellrechnung mit 500 ppt
Limonen zu sehen. Hier liegt die OH-Konzentration etwa um 1 · 106 Moleküle/cm3 über dem
Basisfall. Dies ist darauf zurückzuführen, daß durch mehr KW-Reaktivität im Modell ein
kleinerer Teil des Umsatzes von OH über die Verlustreaktion mit NO2 verläuft und ein größe-
rer Teil des Umsatzes über den KW-Abbau. Dies hat, wie in Abbildung 5-31 im Bereich mit
hohen NOx vor 10 Uhr UT zu sehen, erhöhte HO2- und RO2-Radikalkonzentrationen zur Fol-
ge. Ist genügend NO (NOx) vorhanden, führt dies zu erhöhter OH-Produktion aus der Reakti-
on von HO2 mit NO.
Im Bereich mit niedrigen NOx < 5 ppb (nach 10 Uhr UT) ist die Situation anders: Die
Konzentrationen von OH und HO2 nehmen im Vergleich zum Basisfall ab, die der RO2-
Radikale hingegen zu. Die Zunahme der RO2-Radikalkonzentration liegt an der erhöhten
KW-Reaktivität. Im Gegensatz zum hohen NOx-Bereich ist aber nicht mehr genügend NO
vorhanden, um aus den RO2-Radikalen HOx zu rezyklieren. Dadurch gewinnt die Radikal-
verlustreaktion von RO2 mit HO2 mehr Gewicht und die Konzentrationen von OH und HO2
nehmen im Vergleich zum Basisfall ab. Die simulierten Konzentrationen von OH und HO2
bei 500 ppt Limonen stimmen daher wesentlich besser mit den gemessenen Konzentrationen
überein, nicht aber die simulierten RO2-Radikale, die bei 500 ppt Limonen um ungefähr einen
Faktor 2 überschätzt werden.
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Abbildung 5-31: Vergleich zwischen RACM und Messung für HO2-,OH- und RO2-Radikale.
Modellrechnungen: Basisfall mit NO=>NO2 Konversion (durchgezogene Linie), plus 100 ppt
Limonen (helle, unterbrochene Linie) und plus 500 ppt Limonen (Linie mit Dreiecken, nur
jeder 5. Punkt gezeigt).
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Dies zeigt, daß fehlende VOC-Reaktivität zumindest nicht die alleinige Ursache für die Über-
schätzung der OH- und HO2-Radikale im Model ist. In der Atmosphäre muß eine Verlustre-
aktion für OH (oder HO2) existieren, bei der es zu keiner Bildung von RO2-Radikalen kommt.
Um dies zu untersuchen, wurden Modellrechnungen mit einem zusätzlichen Verlustterm 1.
Ordnung für OH durchgeführt. Die Geschwindigkeit der Reaktion wurde auf einen konstanten
Wert von 1 s-1 gesetzt. Wie zuvor wurde mit zusätzlicher NO => NO2 Konversion gerechnet,
um das NO/NO2-Verhältnis im Modell an die Meßwerte anzugleichen. Die Modellrechnungen
wurden einmal ohne und einmal mit zusätzlicher VOC-Reaktivität (100 ppt Limonen) durch-
geführt. Die Ergebnisse der Modellrechnungen sind in Abbildung 5-32 gezeigt.
Die Konzentrationen aller Radikale nehmen im Vergleich zur Rechnung ohne zusätz-
lichen OH-Verlust deutlich ab. Am stärksten ist der Effekt beim OH ausgeprägt. Die berech-
neten OH- und HO2-Konzentrationen stimmen zwischen 09 und 14 Uhr UT sehr gut mit den
gemessenen Konzentration überein. Vorher und nachher unterschätzt das Modell die HO2-
und OH-Konzentrationen geringfügig. Im Gegensatz dazu werden die RO2-Radikale vom
Modell wegen der deutlich niedrigeren OH-Konzentration den ganzen Tag um bis zu 7 ppt
unterschätzt.
Bei zusätzlicher VOC-Reaktivität stimmen alle Radikale praktisch den ganzen Tag
über sehr gut mit den Meßdaten überein, besonders im Bereich mit der höchsten Strahlung
zwischen 10 – 14 Uhr UT. Vor 10 Uhr, also im Bereich mit NOx > 3 ppb, neigt das Modell
dazu, die HOx Radikale zu unterschätzen. Das kann entweder durch zu hoch angenommene
Verluste von OH (HOx) oder durch zu geringe Quellen von OH (HOx) in diesem Bereich er-
klärt werden. Zu niedrige HOx Quellen könnten in RACM z. B. in zu niedrigen Radikalaus-
beuten aus der Ozonolyse von Alkenen liegen.
Insgesamt zeigen die Untersuchungen, daß die simulierten Radikalkonzentrationen nur
dann mit den gemessenen Daten in Übereinstimmung gebracht werden können, wenn in
RACM eine HOx-Senke und zusätzliche VOC-Reaktivität (100 ppt Limonen) eingefügt wird.
Die HOx-Senke liegt in der Größenordnung für eine Verlustreaktion 1. Ordnung von OH mit
k = 1 s-1. Das entspricht etwa einer Senke für HOx mit k = 0,02 s-1. Besonders bei niedrigem
NOx (< 3 ppb) werden die HOx-Radikale im Modell dann gut wiedergegeben. Ohne zusätzli-
che VOC-Reaktivität liegen die simulierten RO2-Radikalkonzentrationen bei eingefügter OH-
Senke im Modell um bis zu 7 ppt unter den Messungen der MIESR.
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Abbildung 5-32: Vergleich zwischen RACM und Messung: Tagesgänge von OH, HO2 und
RO2 für die Daten aus Pabstthum vom 20.7.´98. Durchgezogene Linie: RACM ohne zusätzli-
chen OH-Verlust. RACM mit zusätzlichem OH-Verlust (helle, unterbrochene Linie, k = 1 s-1),
Linie mit Dreiecken: RACM mit OH-Verlust mit k = 1 s-1 und 100 ppt Limonen (LIM).
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Fehlende VOC-Reaktivität kann prinzipiell nicht sicher ausgeschlossen werden, da die meß-
technisch erfaßten VOC immer eine Untermenge der tatsächlich in der Atmosphäre vorhan-
denen VOC sein müssen. Möglicherweise kommt es, wie in Kapitel 3.4 gezeigt, in der KW-
Ansaugleitung des mobilen Meßlabors zu Verlusten der Kohlenwasserstoffe von bis zu 3 %.
Das sind im Bereich niedriger NOx-Konzentrationen aber weniger als 2 % der im Modell
fehlenden VOC-Reaktivität. Allerdings sind beide hier verwendeten GCs auf die Messung
anthropogener Kohlenwasserstoffe ausgelegt. Um in einer eher ländlich geprägten Gegend die
Reaktivität der VOC´s möglichst vollständig zu erfassen, bedarf es weiterer Meßsysteme, die
vor allem zur Messung biogener VOC bis C15 geeignet sind. Eine Reihe biogener Kohlenwas-
serstoffe wurde z.B. in SLOPE96 und in POPCORN mit speziell darauf ausgelegten Meßsy-
stemen erfaßt [Kolahgar, 1999], [Wedel et al., 1998]. In SLOPE96 war der Anteil biogener
VOC an der Gesamtreaktivität am Schauinsland etwa 70 %.
Eine weitere Unsicherheit ergibt sich daraus, daß die für die Modellrechnungen ver-
wendeten Formaldehyd-Daten des Hantzsch-Monitors im Mittel einen Faktor zwei unter den
Daten des DOAS liegen. Trotz intensiver Diskussion zwischen den beteiligten Arbeitsgrup-
pen konnte nicht festgestellt werden, welches der beiden Meßverfahren die wahren Werte
liefert. Die Formaldehyd Daten des Hantzsch-Monitors sind daher möglicherweise um bis zu
einen Faktor 2 zu niedrig. Andererseits zeigten Vergleiche mit einem TDLAS in SLOPE (Pätz
et al., 2000) und während des EVA Experiments [Klemp et al., 2000], daß der Hantzsch Mo-
nitor insbesondere während Situationen mit ausgeprägter Photochemie die CH2O-Konzentra-
tion eher überschätzt.
Zur Überprüfung des Einflusses der Formaldehydkonzentration auf die simulierten
Radikalkonzentrationen wurden Modellrechnungen mit verdoppelter Formaldehydkonzentra-
tion und einem zusätzlichem OH-Verlust mit k = 1,2 s-1 durchgeführt. Der etwas schnellere
Verlust als zuvor wurde gewählt, um die zusätzliche HOx-Produktion aus der Formalde-
hydphotolyse zu kompensieren. Die Ergebnisse dieser Simulation können im Vergleich zur
Modellrechnung mit den „normalen“ CH2O-Daten des Hantzsch-Monitors und einem OH-
Verlust mit k = 1 s-1 wie folgt zusammengefaßt werden:
Für NOx > 5 ppb liegen die modellierten OH und HO2-Konzentrationen wie erwartet
geringfügig höher als zuvor. Dies ist auf erhöhte HOx-Produktion aus der Formaldehyd-
Photolyse zurückzuführen. Bei den RO2-Radikalen ist so gut wie kein Unterschied feststell-
bar. Im Bereich mit NOx < 5 ppb liegen die OH-Konzentrationen etwas höher, stimmen aber
nach wie vor gut mit den gemessenen überein. Die simulierten HO2-Konzentrationen liegen
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um die Mittagszeit um ~ 20 % über der Simulation mit einfacher Formaldehydkonzentration,
die der RO2-Radikale etwas tiefer.
Insgesamt stimmen die simulierten Radikalkonzentrationen schlechter mit den Mes-
sungen überein, vor allem bei den RO2-Radikalen. Auch bei verdoppelter Formaldehydkon-
zentration können die simulierten OH-, HO2- und RO2-Radikale nur durch Erhöhung der
VOC-Reaktivität mit den Meßdaten in Übereinstimmung gebracht werden. Da sowohl über
tatsächliche Größe der postulierten HOx-Senke und die fehlende VOC-Reaktivität keine In-
formationen aus Messungen vorliegen, könnten beide Parameter so lange optimiert werden,
bis alle Radikale vom Modell auch bei verdoppeltem CH2O mit den Messungen übereinstim-
men. Daher kann anhand der Modellrechnungen mit RACM keine Aussage darüber getroffen
werden, welches der CH2O-Meßverfahren die wahren Formaldehydkonzentrationen liefert.
5.5.5 Einfluß von Aerosolen
Die Sensitivitätsstudien im vorherigen Abschnitt haben gezeigt, daß die simulierten
und gemessenen Radikalkonzentrationen nur in Übereinstimmung gebracht werden können,
wenn eine zusätzliche Senke für OH in RACM eingefügt wird. Ein möglicher Verlustprozeß
von OH in der Atmosphäre könnte die Reaktion von OH mit Aerosolen sein, die aus Oxidati-
onsprodukten biogener Kohlenwasserstoffe entstanden sind (z. B. aus Dimeren langkettiger
Carbonsäuren [Hoffmann, 1999; Hoffmann et al., 1997]).
Betrachtet man den RACM Basisfall mit NO => NO2 Konversion in Abbildung 5-28
nochmals genauer, erkennt man, daß das Modell die gemessene OH-Konzentration bei ver-
gleichbar niedrigem NOx nach 11 Uhr UT im Bereich der maximalen Strahlung am stärksten
überschätzt. In Abbildung 5-33 ist das Verhältnis von modellierter zu gemessener OH-
Konzentration gegen J(O1D) aufgetragen. Das gleichzeitig vorliegende NOx-
Mischungsverhältnis ist an der Größe der Datenpunkte zu erkennen. Der Mehrbefund im Mo-
dell nimmt mit steigendem J(O1D) zu. Gleichzeitig erkennt man, daß die Abweichungen für
hohe NOx-Mischungsverhältnisse geringer sind als bei kleinen Mischungsverhältnissen.
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Abbildung 5-33: Verhältnis von modellierter (mit NO => NO2 Konversion) zu gemessener
OH-Konzentration gegen J(O1D) für die Daten vom 20.7.´98 aus Pabstthum. Die Höhe des
NOx-Mischungsverhältnis ist an der Größe bzw. der Farbe der Punkte zu erkennen.
Emissionen von Terpenen aus Pflanzen sind licht- und temperaturabhängig [Schuh et
al., 1997]. Da an Sommertagen Lichteinstrahlung und (Blatt-)Temperatur gekoppelt sind,
kann angenommen werden, daß Terpenemissionen aus Pflanzen und die Bildung biogener
Aerosole im Freien näherungsweise mit der Strahlung korrelieren. Sollte die postulierte OH-
Senke in der Atmosphäre tatsächlich die Reaktion von OH mit biogenen Aerosolen sein,
könnte die in Abbildung 5-33 gefundene Abhängigkeit qualitativ verstanden werden. Aller-
dings führen erhöhte Terpenemissionen auch zu einer erhöhten sekundären OH-Produktion
aus der Ozonolyse der Terpene. Tagsüber ist der Anteil der Ozonolyse verglichen zum Abbau
über OH aber relativ gering.
In Pabstthum wurde die Partikelkonzentration der Atmosphäre mit einem Kondensati-
onskernzähler erfaßt. Abbildung 5-34 zeigt die Tagesgänge der Partikelkonzentration, von
J(O1D) und des NOx-Mischungsverhältnis vom 20.7.´98. Die Partikelkonzentration weist zwei
ausgeprägte Maxima gegen 10:30 und 13:30 Uhr UT auf, die beide nicht mit dem Maximum
von NOx zusammenfallen. Das spricht dafür, daß es sich hierbei um Partikel handelt, die nicht
aus primären anthropognen Quellen stammen, sondern möglicherweise in sekundären Prozes-
sen entstanden sind, wie zum Beispiel bei der Oxidation von langkettigen biogenen VOCs.
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Zwischen den beiden Maxima zeigt die Partikelkonzentration ein lokales Minimum, das im
Bereich der maximalen Werte von J(O1D) liegt.
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Abbildung 5-34: Tagesgang von Partikelkonzentration, J(O1D) und NOx am 20.7.´98 in
Pabstthum.
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Abbildung 5-35: Verhältnis von modellierter (mit NO => NO2 Konversion) zu gemessener
OH-Konzentration gegen die in Pabstthum gemessene Partikelkonzentration für die Daten
vom 20.7.´98. Die Höhe des NOx-Mischungsverhältnis ist an der Punktgröße  zu erkennen.
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In Abbildung 5-35 ist das Verhältnis von modellierter (mit NO => NO2 Konversion) zu ge-
messener OH-Konzentration gegen die in Pabstthum gemessene Partikelkonzentration aufge-
tragen. Obwohl die Daten relativ stark streuen (R ~ 0,6) scheint das Modell die Messung bei
hohen Partikelkonzentrationen mehr zu überschätzten als bei niedrigen Konzentrationen. Die
auf den ersten Blick suggerierte Abhängigkeit wird aber hauptsächlich durch die verschiede-
nen NOx-Regime hervorgerufen. Betrachtet man nur die Daten mit NOx < 3 ppb, ist keine
Korrelation mehr zu erkennen.
Die experimentellen Daten reichen insgesamt nicht aus, um zu belegen, daß es in der Atmo-
sphäre tatsächlich zu Verlusten von OH an (biogenen) Aerosolen kommt. Um den Einfluß der
Aerosole näher untersuchen zu können, werden neben der Partikelkonzentration zusätzliche
Informationen über deren chemische und physikalische Eigenschaften benötigt.
5.5.6 Vergleich RACM mit MCM
[Mihelcic et al., 2000] verwendeten den gleichen Datensatz wie in dieser Arbeit für Modell-
rechnungen mit dem MCM von [Jenkin et al., 1997]. In der expliziten Behandlung der VOC
Chemie im MCM werden längerkettige Alkane (> C7) nicht berücksichtigt. Der Beitrag dieser
Kohlenwasserstoffe zur Gesamtreaktivität ist jedoch < 2 %, so daß dies nicht weiter ins Ge-
wicht fällt.
In Abbildung 5-36 werden die MCM Simulationen mit den Meßdaten und mit RACM
verglichen. Die mit dem MCM simulierten OH-Konzentrationen liegen zwar den ganzen Tag
über etwas tiefer als in RACM, bei niedrigem NOx überschätzt der MCM die gemessene OH-
Konzentration ebenfalls um fast einen Faktor 2. Auch für HO2 liefert der MCM niedrigere
Konzentrationen als RACM, die RO2-Konzentrationen liegen hingegen über denen in RACM.
Die Summe von HO2- und RO2-Radikalen ist in beiden Modellen etwa gleich.
In Abbildung 5-37 sind die Ergebnisse beider Modelle bei zusätzlichem OH-Verlust (k
= 1 s-1) gegenübergestellt. Bei beiden Modellen stimmen die simulierten OH-Konzentrationen
gut mit den Messungen der LIF überein. Auch die RO2- und HO2-Radikale zeigen eine recht
gute Vergleichbarkeit mit den Messungen. Das niedrigere HO2/RO2 Verhältnis im MCM läßt
auf eine langsamere Konversion von RO2 zu HO2 als in RACM schließen. Deshalb wird im
MCM keine zusätzliche VOC Reaktivität benötigt, um gemessene und simulierten RO2-
Konzentrationen mit den Messungen in Einklang zu bringen. Im Gegensatz zu RACM bringt
im MCM die Verwendung der höheren CH2O-Konzentrationen aus den DOAS-Messungen
die simulierten HO2-Konzentrationen in noch bessere Übereinstimmung mit den Meßdaten.
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Abbildung 5-36: Vergleich von RACM mit MCM.
Die Modellsimulationen mit dem MCM bestätigen qualitativ die aus den Simulationen mit
RACM erhaltene Aussage bezüglich einer HOx-Senke in der Atmosphäre. Nur mit einer zu-
sätzlichen Senke für HOx lassen sich die mit RACM oder dem MCM simulierten Radikalkon-
zentrationen in eine befriedigende Übereinstimmung mit den gemessenen Daten bringen. Im
Gegensatz zu RACM deuten die Simulationen mit dem MCM aber nicht auf fehlende VOC-
Reaktivität hin und favorisieren eher die Richtigkeit der DOAS-Messung für CH2O.
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Abbildung 5-37: Vergleich von RACM und MCM, beide Modelle mit zusätzlicher OH-
Verlustreaktion mit kOH  = 1 s-1.
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5.5.7 Vergleich mit Modellsimulationen aus der Literatur
In der Literatur werden eine Reihe von Vergleichen zwischen simulierten und gemessenen
OH-Konzentrationen diskutiert. Tabelle 5-7 zeigt eine Zusammenstellung einiger Arbeiten.
Nur das LAFRE Experiment [George et al., 1999] wurde in stark belasteter Atmosphäre mit
NOx-Mischungsverhältnissen zwischen 20 und 70 ppb durchgeführt. Ähnlich wie in dieser
Arbeit, stimmen in LAFRE die gemessenen und simulierten OH-Konzentrationen relativ gut
überein. Im Gegensatz dazu werden bei allen Experimenten in mäßig bis gering belasteter
Atmosphäre bis auf die Untersuchungen in der oberen Troposphäre (STRAT; [Wennberg et
al., 1998]) die gemessenen OH-Konzentrationen von den Modellen um bis zu einen Faktor 2
überschätzt.
In einigen der in Tabelle 5-7 aufgeführten Kampagnen lagen nur relativ unvollständige
KW-Datensätze vor, so daß fehlende Reaktivität der Kohlenwasserstoffe gegenüber OH als
Ursache für die Überschätzung der berechneten OH-Konzentration vermutet wurde. Aller-
dings überschätzen auch die Modellrechnugen von [McKeen et al., 1997], die mit einem um-
fangreichen VOC-Datensatz durchgeführt wurden, die gemessene OH-Konzentration im Mit-
tel um 60 %. Der hier verwendete Datensatz ist noch etwas vollständiger als der von [McKeen
et al., 1997] verwendete, insbesondere bezüglich der oxigenierten VOC. Trotzdem überschät-
zen die Modellrechnungen auch in dieser Arbeit die gemessene OH-Konzentration im niedri-
gen NOx-Bereich um bis zu einen Faktor zwei. Wie die Sensitivitätsstudien in Kapitel 5.5.4
gezeigt haben, ist fehlende VOC-Reaktivität nicht die alleinige Ursache für die hohen OH-
Konzentrationen im Modell.
Für den direkten Vergleich mit den Ergebnissen dieser Arbeit bietet sich insbesondere
die POPCORN Kampagne an. Sie wurde ebenfalls in ländlich geprägter Umgebung im Nord-
osten Deutschlands durchgeführt und der mittlere NOx-Tagesgang in Pabstthum war dem in
POPCORN sehr ähnlich. Die Ergebnisse von Modellsimulationen für POPCORN wurden von
[Ehhalt, 1999] beschrieben. Die berechnete OH-Konzentration betrug bei einem J(O1D)  von
~ 0,9 · 10-5 s-1 und 0,9 ppb NOx etwa 6 · 106 Moleküle/cm3 (Quadrat in Abbildung 5-38), etwa
20 % höher als die unter vergleichbaren Bedingungen während POPCORN gemessenen Kon-
zentrationen. Die relativ gute Übereinstimmung zwischen Modell und Messung in POPCORN
steht im Widerspruch zu den oben diskutierten Ergebnissen aus BERLIOZ. Das von [Ehhalt,
1999] verwendete Modell enthielt keine NMKW. Auf Grund der Untersuchungen in Kapitel
5.5.4 ist jedoch zu vermuten, daß durch Einbezug der höheren VOC´s die simulierte OH-
Konzentration tendenziell etwas niedriger läge und die Übereinstimmung zwischen Modell
und Meßdaten noch besser wäre.
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Tabelle 5-7: Vergleich von modellierten und gemessenen OH-Konzentrationen: Zusammenstellung einiger Arbeiten aus der Literatur.
Kampagne OH-Meßtechnik Modell NMKW Input OHm
[106 /cm3]
OHc
[106 /cm3]
J(O1D)
[10-5 s-1]
NOx
[ppb]
Literatur
MLOPEX2d IAMS
[Eisele et al., 1996]
Explizit, 1600 Reaktionen
[Madronich und Calvert,
1989],
8 KW im Bereich C2
– C6 inkl. Isopren
3 - 6 5 - 10 ~ 4 0,02
- 0,1
[Hauglustaine et
al., 1999]
TOHPE IAMS [Tanner et al.,
1997], DOAS [Mount et
al., 1997]
Explizit/Gelumpter Mecha-
nismus [Trainer et al., 1991;
Trainer et al., 1987]
24 KW im Bereich C2
–  C10 inkl. Isopren
und α/β-Pinen
1 - 6 1 - 12 0,5 - 3 0,01
- 3
[McKeen et al.,
1997]
Deuselbach
& Jülich
DOAS
[Platt et al., 1988]
RADM2
[Stockwell et al., 1990]
Leichtflüchtige Koh-
lenwasserstoffe bis C6
1 - 7 1 - 10 0,5 – 2,3 0,5-10
(NO2)
[Poppe et al.,
1994]
Deuselbach
& Jülich
DOAS
[Platt et al., 1988]
Einfaches Modell Leichtflüchtige Koh-
lenwasserstoffe bis C4
0,5 – 4 1 – 8 0,5 – 2 0,5 – 3 [Perner et al.,
1987]
STRAT LIF [Wennberg et al.,
1995]
Einfaches Modell [Jacob et
al., 1996]
- 1 - 2 0,5 – 1,4 * 0,05
–  0,2
[Wennberg et al.,
1998]
LAFRE FAGE [Hard et al.,
1995]
Gelumpter Mechanismus
[Dodge, 1989]
> 100 KW im Bereich
C2 – C12
1 – 6 1 - 6 # 20 – 70 [George et al.,
1999]
POPCORN LIF
[Holland et al., 1998]
CO/CH4-Chemie - 4 - 5 6 0,9 0,9 [Ehhalt, 1999]
BERLIOZ LIF
[Holland et al., 1998]
MCM
[Jenkin et al., 1997]
48 Kohlenwasserstof-
fe im Bereich C2 – C8
inkl. α-Pinen und
Isopren
1 - 7 1-13 0,2 – 2,5 1,5
– 16
[Mihelcic et al.,
2000]
BERLIOZ LIF
[Holland et al., 1998]
RACM
[Stockwell et al., 1997]
64 Kohlenwasserstof-
fe im Bereich C2 – C10
inkl. α-Pinen und
Isopren
1 - 7 1-13 (16) 0,2 – 2,5 1,5
 – 16
Diese Arbeit
OHm : Gemessene OH-Konzentration, OHc : Berechnete OH-Konzentration. * Mit Modell berechnet, Abweichungen zur Messung liegt innerhalb
von 30 % [Wennberg et al., 1998]. # mit Modell [Madronich, 1987] berechnet.
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Der scheinbare Widerspruch zwischen POPCORN und BERLIOZ bezüglich der Übereinstim-
mung von Modellsimulation und Messung wird in Abbildung 5-38 genauer untersucht. Die
Ergebnisse der Modellrechnungen mit RACM für Pabstthum (ohne zusätzlichen OH Verlust)
sind als Funktion von J(O1D) dargestellt. Die Symbolgröße ist proportional zur NO2-
Konzentration. Die als Quadrat eingezeichnete OH-Konzentration aus der Simulation für
POPCORN ist praktisch identisch mit den Simulationen für Pabstthum bei gleichem J(O1D)
und ähnlichem NO2 (< 2ppb).
0.0 5.0x10-6 1.0x10-5 1.5x10-5 2.0x10-5 2.5x10-5
0.0
2.0x106
4.0x106
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   NO2
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   NO2
> 10 ppb NO2
O
H
 
[M
o
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kü
le
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m
3 
]
J O1D [s-1 ]
Modellrechnung
[Ehhalt, 1999]
Abbildung 5-38: Vergleich von gemessenem und simuliertem [OH] als Funktion von J(O1D).
Offene Kreise: Simulation mit RACM für Pabstthum (Abbildung 5-28: Mit NO => NO2 Kon-
version aber ohne zusätzlichen OH Verlust). Die Höhe des NO2-Mischungsverhältnisses ist an
der Größe der Datenpunkte zu erkennen. Quadrat: Modellrechnung für POPCORN (NO2  0,8
ppb; [Ehhalt, 1999]). Dunkle durchgezogene Linie: Ausgleichsgerade für die Daten vom
20.+21.7.´98 in Pabstthum für NO2 > 8 ppb. Helle durchgezogene Linie: Ausgleichsgerade für
die Daten vom 20.+21.7.´98 in Pabstthum für NO2 < 2 ppb. Gestrichelte Linie: Ausgleichsge-
rade für die Meßdaten der POPCORN Kampagne [Holland et al., 1998], [Ehhalt und Rohrer,
2000].
In Abbildung 5-38 sind auch die Meßdaten aus POPCORN und Pabstthum eingezeichnet. Der
Übersichtlichkeit halber ist nur die mittlere Abhängigkeit der gemessenen OH-Konzentration
von J(O1D) gezeigt. Diese wurden für Pabstthum für NO2 < 2 ppb und für NO2 > 8 ppb sepa-
rat ermittelt. Die Ausgleichsgerade für POPCORN wurde aus [Holland et al., 1998] bzw.
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[Ehhalt und Rohrer, 2000] übernommen. Wie schon in Abbildung 5-28 festgestellt, besteht
für Pabstthum eine sehr gute Übereinstimmung zwischen RACM und Messung für NO2 > 8
ppb, wohingegen die OH-Messungen in Pabstthum für NO2 < 2 ppb durch das Modell um
etwa einen Faktor zwei überschätzt werden.
Interessanterweise stimmen die Ergebnisse von RACM mit den Messungen aus
POPCORN über den gesamten Bereich von J(O1D) ähnlich gut überein (ca. 20 % höher), wie
die Rechnung von [Ehhalt, 1999] bei J(O1D) =  0,9 · 10-5 s-1 und NO2 ca. 0,8 ppb. Die schein-
bar schlechtere Übereinstimmung zwischen Modell und Messung bei niedrigem NOx in
Pabsthum liegt also eher an den im Vergleich zu POPCORN wesentlich niedrigeren OH-
Konzentrationen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Modellrechnungen für POPCORN und
Pabstthum bei vergleichbaren chemischen Randbedingungen ähnliche OH-Konzentrationen
liefern. Im Gegensatz zu den Modellrechnungen liegen die gemessenen OH-Konzentrationen
aber um bis zu 4 · 106 Moleküle/cm3 auseinander. Dieser Befund legt nahe, daß die natürliche
Variabilität von OH auch in relativ unbelasteten Luftmassen möglicherweise größer ist, als
mit unserem derzeitigen Verständnis über die Radikalchemie erklärt werden kann.
Der in Pabstthum gewonnene Datensatz ist hervorragend zur Evaluierung photochemi-
scher Modelle geeignet. Im Vergleich zu den übrigen in Tabelle 5-7 aufgeführten Kampagnen
liegen neben den spektroskopischen Messungen von OH auch spektroskopische Radikalmes-
sungen von HO2 und RO2 vor. Wie in Abbildung 5-31 zu sehen, konnte aufgrund der gemes-
senen RO2-Konzentrationen ausgeschlossen werden, daß fehlende VOC-Reaktivität die Ursa-
che für die zu hohen OH-Konzentration im Modell ist. Nur der Vergleich aller drei gemesse-
nen Radikale (OH, HO2 und RO2) mit Modellsimulationen erlaubt eine kritische Evaluierung
unseres Wissens über die Radikalchemie der Atmosphäre. Um mehr Sicherheit bezüglich der
Variabilität von OH in der Atmosphäre zu gewinnen und unser Systemverständnis der Radi-
kalchemie insgesamt zu verbessern, werden neben weiteren Feldmeßkampagnen insbesondere
Smogkammerexperimente in gut charakterisierten Systemen benötigt.
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6 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden Ergebnisse von der im Rahmen des TFS im Sommer 1998
durchgeführten BERLIOZ Kampagne vorgestellt und diskutiert. Neben den eigenen Messun-
gen werden zur Interpretation auch Messungen anderer Arbeitsgruppen herangezogen.
Experimenteller Beitrag dieser Arbeit zu BERLIOZ war die Messung von Kohlenwas-
serstoffen an der Bodenstation Pabstthum. Dazu wurden ein kommerzieller GC (Airmotec
HC1010) und ein Eigenbau GC (HP-GC) auf Basis kryogener Anreicherung eingesetzt. In
Vorbereitung auf die Kampagne wurde der HC1010 bezüglich seiner Eignung für den konti-
nuierlichen Einsatz als Feldmeßgerät in BERLIOZ charakterisiert. Zur Charakterisierung
zählten vor allem die Identifizierung der Peaks sowie die Bestimmung von Blindwerten, Me-
mory-Effekten und der Meßgenauigkeit.
Zur Kalibrierung der GCs wurde eine Diffusionsquelle aufgebaut und charakterisiert.
Vergleiche der Diffusionsquelle mit einem gegen NIST zertifizierten Multikomponentenstan-
dard ergaben eine hervorragende Übereinstimmung innerhalb von 5 % bei einer 1-σ-Streuung
von 6 %. Vergleichsmessungen mit hausinternen Standards ergaben, daß diese um bis zu 50
% falsch zertifiziert waren.
Zur Peakidentifizierung wurde der HC1010 mit einem Massenspektrometer gekoppelt.
Mit Hilfe der Massenspektren konnten eine Vielzahl neuer Verbindungen identifiziert werden.
Die Trennleistung wurde optimiert, ist aber durch die sehr kurze Säule begrenzt. Viele Koh-
lenwasserstoffe koeluieren deshalb mit weiteren Kohlenwasserstoffen und/oder mit oxige-
nierten Verbindungen. Bei den reinen KW-Peaks stimmen HC1010 und HP-GC innerhalb von
14 % oder 10 ppt überein (2 σ). Die mit oxigenierten Verbindungen überlagerten Kohlenwas-
serstoffe werden dagegen vom HC1010 um bis zu einen Faktor 4 überschätzt. Im Mittel erfaßt
man mit dem HC1010 und den eindeutig identifizierten KW-Peaks etwa 65 % der mit dem
HP-GC bestimmbaren Reaktivität gegenüber OH.
Anhand des Abbaus reaktiver Kohlenwasserstoffe wurde die Entwicklung der Berliner
Abluftfahne verfolgt und indirekt die OH-Konzentration in der Fahne abgeschätzt. Dazu wur-
den die KW-Daten der Bodenstation und der fluggestützten Messungen durch die MetAir AG
verwendet. Die Ergebnisse zeigen, daß im Gegensatz zu den fluggestützten Messungen die
ortsfesten Bodenstationen nicht genügend Informationen über die horizontale Ausbreitung der
Fahne liefern. Deshalb war die zur Interpretation notwendige quasi Lagrange´sche Beziehung
zwischen den Meßorten am Boden nicht sicher nachweisbar. Auch bei den sehr sorgfältig
geplanten und durchgeführten fluggestützten Messungen verbleibt eine gewisse Restunsicher-
heit bezüglich der räumlichen und zeitlichen Zuordnung der Proben. Theoretisch gleich gut
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zueinander passende Proben zeigten bei der indirekten Bestimmung zum Teil eine sehr unter-
schiedliche Streuung der Daten.
In Pabstthum wurde die lokale photochemische O3-Produktionsrate aus dem PSS von
NOx und aus den von anderen Arbeitsgruppen gemessenen Peroxiradikalkonzentrationen er-
mittelt. Die aus dem PSS erhaltene Produktionsrate liegt um bis zu einen Faktor 20 über der
aus den spektroskopischen Messungen mittels MIESR erhaltenen Rate. Der Unterschied ist
wesentlich größer als aus der Unsicherheit der Meßgrößen und der Ratenkoeffizienten erwar-
tet wird. Um diesen Unterschied näher zu untersuchen, wurde in dieser Arbeit mit den Daten
der MetAir eine Abschätzung der zur Schließung der Ozonbilanz benötigten Ozonprodukti-
onsrate durchgeführt. Berücksichtigt man die erwartete Abhängigkeit von NOx und UV-
Strahlung, so stimmt die aus der MIESR-Messung abgeleitete Produktionsrate wesentlich
besser mit der Ozonbilanz überein als der PSS.
Die in Pabstthum mittels spektroskopischer Verfahren gemessenen OH-, HO2- und
RO2-Radikalkonzentrationen wurden verwendet, um das chemische Boxmodell RACM zu
evaluieren. Das Modell wurde mit den Meßdaten von O3, CO, PAN, CH2O, J(NO2), J(O1D),
Stickoxiden und der VOCs initialisiert. Dazu wurde aus den Daten des HC1010 und des HP-
GC ein Kohlenwasserstoff-Datensatz erstellt, der die hohe Zeitauflösung des HC1010 und den
Meßbereich des HP-GC von C2 – C10 besitzt.
Aus der vorliegenden Arbeit ergeben sich folgende Schlußfolgerungen:
 Die aus dem KW-Abbau abgeschätzten OH-Konzentrationen stimmen gut mit den spek-
troskopischen Messungen überein, insbesondere die aus den fluggestützten Messungen
ermittelten Werte. Um bei quasi Lagrange´schen Experimenten das 4-dimensionale
Raum-Zeit-Problem einzugrenzen, sollte in Zukunft bei der Experimentplanung versucht
werden, die Unsicherheit im Raum einzuschränken. Das ist zum Beispiel bei einer ge-
führten Strömung in einem Tal möglich. Zusätzlich sollten Ballonsonden oder inerte Tra-
cer ausgesetzt werden, um die Transportzeit experimentell zu bestimmen.
 Der Vergleich der photochemischen O3-Produktionsraten P(O3) aus dem PSS, den Radi-
kalmessungen und dem Ox-Budget legt nahe, daß es in der Atmosphäre eine bisher unbe-
kannte Reaktion geben muß, die das NO/NO2-Verhältnis zu Gunsten des NO2 verschiebt,
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ohne daß es dabei zu einer Ozonproduktion kommt. Der PSS ist daher zur Bilanzierung
von Ozon und zur Evaluierung von Modellen ungeeignet.
 Die mit RACM simulierten Radikalkonzentrationen von OH, HO2 und RO2 stimmen im
hohen NOx-Bereich > 5 ppb recht gut mit den Meßdaten überein. Bei niedrigem NOx < 5
ppb liegen die simulierten OH- und HO2-Konzentrationen ähnlich wie in anderen Studien
um bis zu 100 bzw. 40 % über den gemessenen. Das Modell prognostiziert eine wesent-
lich stärkere Abhängigkeit der OH-Konzentration von NOx als durch die Messungen in
BERLIOZ belegt wird. Die Überschätzung von OH durch das Modell nimmt mit steigen-
der Strahlung zu.
 Im niedrigen NOx-Bereich paßt die Modellrechnung besser zu den OH-Messungen der
POPCORN Kampagne, bei der für vergleichbare Bedingungen fast doppelt so hohe OH-
Konzentrationen gemessen wurden als während BERLIOZ in Pabstthum. Um die model-
lierten Radikalkonzentrationen mit den in Pabstthum gemessenen in Übereinstimmung zu
bringen, muß ein Radikalverlust 1. Ordnung für OH mit kOH  ≈ 1 s-1 in RACM eingefügt
werden. Dann wird allerdings eine zusätzliche VOC-Reaktivität äquivalent zu 100 ppt
Limonen benötigt, um die simulierten RO2-Konzentrationen mit den gemessen in Ein-
klang zu bringen.
 Interessanterweise liefern die Modellrechnungen mit RACM, dem MCM und einem Mo-
dell mit einfacher CH4-Chemie [Ehhalt et al., 1999] für ähnliches NOx und J(O1D) prak-
tisch identische OH-Konzentrationen. Ein signifikanter Unterschied zwischen RACM und
dem MCM ergibt sich bei den Peroxiradikalen. Der MCM liefert ein höheres RO2/HO2-
Verhältnis als RACM und benötigt deswegen keine zusätzliche VOC-Reaktivität, um die
Messungen zu beschreiben.
Insgesamt zeigen die Untersuchungen, daß nur der Vergleich aller gemessenen Radi-
kale (OH, HO2 und RO2) mit Modellsimulationen eine kritische Evaluierung unseres Wissens
über die Radikalchemie der Atmosphäre erlaubt. Um unser Systemverständnis weiter zu ver-
bessern, werden neben Feldmeßkampagnen insbesondere Smogkammerexperimente in gut
charakterisierten Systemen benötigt.
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